
        Sandomierz 05.06.2015 r. 
Szpital Specjalistyczny 
Ducha Świętego 
ul. Schinzla 13 
27-600 Sandomierz 
 

Zapytanie Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego 
w postępowaniu na dostawę obłożeń, znak PN/13/2015 

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowa-
dzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę obłożeń, 
znak PN/13/2015 

 
Do Zamawiającego w dniu 03.06.2015 r.  wpłynęły pytania dotyczące ww. 
sprawy o treści następującej: 
 

Pytania 
1. Pakiet I poz. 1 – czy Zamawiający dopuści zestaw do artroskopii w 

składzie: 
- serweta chirurgiczna do zabiegów w okolicach stawu kolanowego o 
wymiarach 230x320cm posiadająca samouszczelniający otwór z neo-
prenu o średnicy 7cm, z możliwością zamocowania drenów. Serweta jest 
wyposażona w torbę do przechwytywania płynów z możliwością podłą-
czenia drenu – 230x320 1 szt. 
- serweta na stolik – 150x190 1 szt.  
- osłona na kończynę – 22x75 1 szt. 
- taśmy samoprzylepne – 9x49 2 szt. 
- ręczniki chłonne – 18x25 4 szt. 
- osłona na stolik Mayo 79x145 1 szt. 
- osłona na stolik (owinięcie zestawu) – 150x190 1 szt. 
Jałowy, wysterylizowaną parą wodną. Na opakowaniu centralna etykieta 
z dwiema nalepkami z nr serii, datą ważności, nazwą producenta, służą-
ca do wklejania do dokumentacji. Zestaw zapakowany w torebkę papie-
rowo-foliową. Wytrzymałość laminatu dwuwarstwowego na rozciąganie 
na sucho 54N/5cm i mokro 27N/5cm. Odporność na przenikanie cieczy 
>140cm H2O. Laminat o drapowanej powierzchni 68g/m2. 
2. Pakiet II poz. 1 – czy Zamawiający dopuści zestaw do operacji stawu 

biodrowego w składzie: 
- serweta chirurgiczna górna z taśmą samoprzylepną o wymiarach 
300x175cm, wzmocniona w strefie krytycznej (dodatkowa warstwa 
chłonna) i wyposażona w organizatory przewodów – 300x175 1 szt. 



- serweta chirurgiczna dolna o wymiarach 200x260cm z wycięciem „U” o 
wymiarach 7x102cm wzmocniona (dodatkowa warstwa chłonna) w 
strefie krytycznej – 200x260 1 szt. 
- serweta chirurgiczna – 75x90 1 szt. 
- serweta na stolik - 150x190 1 szt. 
- osłona na kończynę  - 32x120 1 szt. 
- taśmy samoprzylepne 9x49 2 szt. 
- ręczniki chłonne - 18x25 4 szt. 
- wzmocniona osłona na stolik Mayo - 79x145 1 szt. 
- wzmocniona serweta na stolik (owinięcie zestawu) – 150x190 1 szt. 
Jałowy, wysterylizowaną parą wodną. Na opakowaniu centralna etykieta 
z dwiema nalepkami z nr serii, datą ważności, nazwą producenta, służą-
ca do wklejania do dokumentacji. Zestaw zapakowany w torebkę papie-
rowo-foliową. Wytrzymałość laminatu trójwarstwowego na rozciąganie 
na sucho 100N/5cm i mokro 105N/5cm. Odporność na przenikanie cie-
czy 840cm H2O. Laminat o drapowanej powierzchni 114,25g/m2. 
3. Pakiet III poz. 1 – Czy Zamawiający dopuści zestaw do cystoskopii w 

składzie: 
- serweta chirurgiczna do cystoskopii o wymiarach 100x150cm, posiada-
jąca eliptyczny otwór w części kroczowej o wymiarach 15x20cm, oto-
czony warstwą chłonna o wymiarach 37,5x45cm – 100x150 1 szt. 
- osłony na kończynę wyposażone w taśmy samoprzylepne – 73x118 2 
szt. 
- taśmy samoprzylepne – 9x49 2 szt. 
- serweta na stolik (owinięcie zestawu) – 100x150 1 szt. 
Jałowy, wysterylizowaną parą wodną. Na opakowaniu centralna etykieta 
z dwiema nalepkami z nr serii, datą ważności, nazwą producenta, służą-
ca do wklejania do dokumentacji. Zestaw zapakowany w torebkę papie-
rowo-foliową. Wytrzymałość laminatu dwuwarstwowego na rozciąganie 
na sucho 143N/5cm i mokro 114N/5cm. Odporność na przenikanie cie-
czy 342cm H2O. Laminat o drapowanej powierzchni 63,00/m2. 
4. Pakiet IV poz. 1 – czy Zamawiający dopuści zestaw do operacji urolo-

gicznych TUR w składzie: 
- serweta chirurgiczna do przezcewkowych zabiegów urologicznych o 
wymiarach 175/270x180cm zintegrowana z nogawicami, posiadająca 
otwór samoprzylepny w okolicy jamy brzusznej (Ø8cm), otwór na prącie 
(Ø5cm) i osłoną na palec do badania per rectum. Serweta posiada worek 
do przechwytywania płynów z sitem i podłączeniem do drenu – 
175x270x180 1 szt. 
- ręcznik chłonny – 18x25 1 szt. 
- samoprzylepny organizator przewodów – 9x18 1 szt. 
- serweta na stolik (owinięcie zestawu) – 150x190 1 szt. 



Jałowy, wysterylizowaną parą wodną. Na opakowaniu centralna etykieta 
z dwiema nalepkami z nr serii, datą ważności, nazwą producenta, służą-
ca do wklejania do dokumentacji. Zestaw zapakowany w torebkę papie-
rowo-foliową. Wytrzymałość laminatu dwuwarstwowego na rozciąganie 
na sucho 35N/5cm i mokro 40N/5cm. Odporność na przenikanie cieczy 
140cm H2O. Laminat o drapowanej powierzchni 67,50/m2. 
5. Pakiet VI poz. 1 – czy Zamawiający dopuści zestaw uniwersalny w 
składzie: 
- serweta górna z taśmą samoprzylepną z dodatkową warstwą chłonną 
w strefie krytycznej i z organizatorem przewodów – 240x150 1 szt. 
- serwety boczne z taśmą samoprzylepną z dodatkową warstwą chłonną 
w strefie krytycznej – 90x75 2 szt. 
- serweta dolna z taśmą samoprzylepną z dodatkową warstwą chłonną 
w strefie krytycznej i z organizatorem przewodów – 175x175 1 szt. 
- taśma samoprzylepna – 9x49 1szt. 
- ręczniki chłonne – 18x25 4 szt. 
- osłona na stolik Mayo – 79x145 1 szt. 
- serweta na stolik (owinięcie zestawu) – 150x190 1 szt. 
Produkt sterylny, pakowany w sposób gwarantujący aseptyczny sposób 
aplikacji zawartości pakietu. Materiał obłożenia spełnia wymogi normy 
PN-EN 13795 1-3. Serwety posiadają lepiące brzegi, mają zapewniają 
stabilność obłożenia i jego szczelność w obecności stosowanych płynów 
oraz płynów ustrojowych. Serweta na stolik Mayo folia – PE piaskowana 
60 µm niebieska, gramatura 57g/m2 wzmocnienie chłonne – włóknina 
wiskozowa 27g/m2. Materiał serwet głównych 3warstwy PE+PP+PP – 
polietylen, polipropylen foliowany o gramaturze 81g/m2 w części pod-
stawowej. Gramatura łaty chłonnej 50g/m2. odporność na rozerwanie 
na mokro w obszarze krytycznym 90kPa. Odporność na rozerwanie na 
sucho w obszarze krytycznym 130kPa. Odporność na penetrację płynów 
(chłonność) 900cm H2O. Na opakowaniu 2 etykiety samoprzylepne za-
wierające numer katalogowy, serię, datę ważności oraz informację o 
producencie służące do archiwizacji danych. W dobrze widocznej części 
opakowania umieszczona etykieta pokazująca elementy wchodzące w 
skład zestawu oraz ich rozmiary. Na zestawie oznaczenie kierunku roz-
kładania (system strzałek) a także miejsce lokalizacji na polu operacyj-
nym (np. głowa, stopa). Zestaw w kolorze niebieskim. 
6. Pakiet V poz. 1 –czy Zamawiający dopuści zestaw do cięcia cesarskie-

go w składzie:  
– serweta chirurgiczna w kształcie litery T do cięcia cesarskiego o wy-
miarach 175/250x300cm posiadająca otwór o wymiarach 38x32cm wy-
pełniony folią chirurgiczną wewnątrz której znajduje się wycięcie w 
kształcie gruszki o wymiarach 18x16cm, serweta posiada duży zinte-



growany okalający worek do przechwytywania płynów o wymiarach 
100x80cm wyposażony w sztywnik, podłączenie ssaka i organizatory 
przewodów – 175/250x300 1 szt. 
- serweta owinięcie noworodka – 90x120 1 szt. 
- taśma samoprzylepna – 9x49 1 szt. 
- ręczniki chłonne – 18x25 4 szt. 
- osłona na stolik Mayo - 79x145 1 szt. 
- serweta na stolik (owinięcie zestawu) – 150x190 1 szt. 
7. Pakiet VII poz. 1 – czy Zamawiający dopuści zestaw laryngologiczny w 
składzie: 
- serweta chirurgiczna górna z taśmą samoprzylepną – 90x75 1 szt. 
- serweta chirurgiczna dolna o wymiarach 150x260cm z wycięciem U o 
wymiarach 7x65cm wzmocniona (dodatkowa warstwa chłonna) w stre-
fie krytycznej – 150x260 1 szt. 
- serweta chirurgiczna – 75x90 1 szt. 
- taśmy samoprzylepne – 9x49 2 szt. 
- ręczniki chłonne – 18x25 4 szt. 
- osłona na stolik Mayo – 79x145 1 szt. 
- serweta na stolik (owinięcie zestawu) – 150x190 1 szt. 
8. Pakiet XI poz. 1 – czy Zamawiający dopuści zestaw ginekologiczny w 
składzie: 
- serweta chirurgiczna do zabiegów ginekologicznych dolnych o wymia-
rach 240/150x150cm zintegrowana z nogawicami, posiada otwór samo-
przylepny o wymiarach 10x15cm w okolicach krocza – 240/150x150 1 
szt. 
- taśma samoprzylepna – 9x49 1szt. 
- ręczniki chłonne – 30x40 2 szt. 
- kieszeń dwukomorowa samoprzylepna ze sztywnikiem – 2x15x40 1 
szt. 
- osłona na stolik Mayo – 79x145 1 szt. 
- serweta na stolik (owinięcie zestawu) – 150x200 1 szt. 
9. Pakiet XII poz. 1 – czy Zamawiający dopuści zestaw do neurochirurgii 
w składzie: 
- serweta chirurgiczna do kraniotomii o wymiarach 230x300cm, posiada 
otwór wypełniony folią chirurgiczną o wymiarach 30x20cm, dwa zinte-
growane organizatory przewodów typu RZEP, worek do przechwytywa-
nia płynów, wyposażony w sito i podłączenie do drenu – 230x300 1 szt. 
- serwety chirurgiczne samoprzylepne – 50x50 4szt. 
- taśma samoprzylepna – 9x49 1szt. 
- ręczniki chłonne – 18x25 2 szt. 
- osłona na stolik Mayo – 79x145 1 szt. 
- serweta na stolik (owinięcie zestawu) – 150x190 1 szt. 



10. Pakiet XIV poz. 1 i 2 – czy Zamawiający dopuści sterylny fartuch chi-
rurgiczny wzmocniony do długich procedur, wykonany z lekkiej i prze-
wiewnej włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m2 wyposażony w nie-
przemakalne wstawki z przodu i na rękawach wykonane z laminatu 
dwuwarstwowego o gramaturze: przód fartucha 33g/m2, rękawy 
40g/m2 (rękawy na wysokości wstawki szyte techniką ultradźwiękową, 
zapewniające pełną barierowość). Fartuch złożony w sposób zapewnia-
jący aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki ze-
wnętrzne z kartonikiem (troki klejone nie szyte), z tyłu zapięcie na rzep, 
indywidualne oznakowanie rozmiaru i rodzaju, nadruk na fartuchu, po-
zwalające na identyfikacje przed rozłożeniem. Opakowanie folia- papier 
z czterema etykietami samoprzylepnymi. Wewnętrzne owinięcie fartu-
cha wykonane z papieru, dodatkowo pakowane z dwoma celulozowymi 
ręcznikami do osuszania rąk. Odporność na przesiąkanie płynów mate-
riału stanowiącego wzmocnienia min. 145cm H2O, BI=6. Zgodny z nor-
mą PN EN 13795 – wymagania wysokie. Fartuch charakteryzuje się bar-
dzo niskim poziomem pylenia 2,1 Log 10 (liczby cząstek). Szwy wykona-
ne techniką ultradźwiękową w strefach krytycznych fartucha. Dostępne 
rozmiary: L, LL, XL, XLL, przy czym wymiary mieszczą się w normach 
ustalonych dla symboli odpowiednio M, L, XL, XXL? 
11. Pakiet XIV poz. 3 - czy Zamawiający dopuści sterylny fartuch chirur-
giczny do procedur standardowych, wykonany z lekkiej i przewiewnej 
włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m2, fartuch złożony w sposób za-
pewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz tro-
ki zewnętrzne z kartonikiem, z tyłu zapięcie na rzep. Rękawy szyte tech-
niką ultradźwiękową, troki klejone. Indywidualne oznakowanie rozmia-
ru i rodzaju nadrukowane na fartuchu, pozwalające na identyfikacje 
przed rozłożeniem. Opakowanie folia- papier z czterema etykietami sa-
moprzylepnymi, wewnętrzne owinięcie papierowe, dodatkowo pakowa-
ne z dwoma celulozowymi ręcznikami. Zgodny z normą PN EN 13795 – 
wymagania standardowe. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową w 
strefach krytycznych fartucha. Dostępne rozmiary: L, LL, XL, XLL, przy 
czym wymiary mieszczą się w normach ustalonych dla symboli odpo-
wiednio M, L, XL, XXL? 
 

Odpowiedź udzielona przez Zamawiającego w dniu 05.06.2015 r.: 
 
W nawiązaniu do Państwa pisma z dn. 03.06.2015 r. Szpital Specjali-

styczny Ducha Świętego, działając w oparciu o art. 38 ust. 1 Pzp informuje, 
że:  
1) Zamawiający w Pakiecie I w poz. 1 nie dopuszcza zestawu do artroskopii 
w składzie: 



- serweta chirurgiczna do zabiegów w okolicach stawu kolanowego o wy-
miarach 230x320cm posiadająca samouszczelniający otwór z neoprenu o 
średnicy 7cm, z możliwością zamocowania drenów. Serweta jest wyposa-
żona w torbę do przechwytywania płynów z możliwością podłączenia dre-
nu – 230x320 1 szt. 
- serweta na stolik – 150x190 1 szt.  
- osłona na kończynę – 22x75 1 szt. 
- taśmy samoprzylepne – 9x49 2 szt. 
- ręczniki chłonne – 18x25 4 szt. 
- osłona na stolik Mayo 79x145 1 szt. 
- osłona na stolik (owinięcie zestawu) – 150x190 1 szt. 
Jałowy, wysterylizowaną parą wodną. Na opakowaniu centralna etykieta z 
dwiema nalepkami z nr serii, datą ważności, nazwą producenta, służąca do 
wklejania do dokumentacji. Zestaw zapakowany w torebkę papierowo-
foliową. Wytrzymałość laminatu dwuwarstwowego na rozciąganie na sucho 
54N/5cm i mokro 27N/5cm. Odporność na przenikanie cieczy >140cm 
H2O. Laminat o drapowanej powierzchni 68g/m2, 
2) Zamawiający w Pakiecie II w poz. 1 nie dopuszcza zestawu do operacji 
stawu biodrowego w składzie: 
- serweta chirurgiczna górna z taśmą samoprzylepną o wymiarach 
300x175cm, wzmocniona w strefie krytycznej (dodatkowa warstwa chłon-
na) i wyposażona w organizatory przewodów – 300x175 1 szt. 
- serweta chirurgiczna dolna o wymiarach 200x260cm z wycięciem „U” o 
wymiarach 7x102cm wzmocniona (dodatkowa warstwa chłonna) w strefie 
krytycznej – 200x260 1 szt. 
- serweta chirurgiczna – 75x90 1 szt. 
- serweta na stolik - 150x190 1 szt. 
- osłona na kończynę  - 32x120 1 szt. 
- taśmy samoprzylepne 9x49 2 szt. 
- ręczniki chłonne - 18x25 4 szt. 
- wzmocniona osłona na stolik Mayo - 79x145 1 szt. 
- wzmocniona serweta na stolik (owinięcie zestawu) – 150x190 1 szt. 
Jałowy, wysterylizowaną parą wodną. Na opakowaniu centralna etykieta z 
dwiema nalepkami z nr serii, datą ważności, nazwą producenta, służąca do 
wklejania do dokumentacji. Zestaw zapakowany w torebkę papierowo-
foliową. Wytrzymałość laminatu trójwarstwowego na rozciąganie na sucho 
100N/5cm i mokro 105N/5cm. Odporność na przenikanie cieczy 840cm 
H2O. Laminat o drapowanej powierzchni 114,25g/m2,  
3) Zamawiający w Pakiecie III w poz. 1 nie dopuszcza zestawu do cystosko-
pii w składzie: 



- serweta chirurgiczna do cystoskopii o wymiarach 100x150cm, posiadająca 
eliptyczny otwór w części kroczowej o wymiarach 15x20cm, otoczony war-
stwą chłonna o wymiarach 37,5x45cm – 100x150 1 szt. 
- osłony na kończynę wyposażone w taśmy samoprzylepne – 73x118 2 szt. 
- taśmy samoprzylepne – 9x49 2 szt. 
- serweta na stolik (owinięcie zestawu) – 100x150 1 szt. 
Jałowy, wysterylizowaną parą wodną. Na opakowaniu centralna etykieta z 
dwiema nalepkami z nr serii, datą ważności, nazwą producenta, służąca do 
wklejania do dokumentacji. Zestaw zapakowany w torebkę papierowo-
foliową. Wytrzymałość laminatu dwuwarstwowego na rozciąganie na sucho 
143N/5cm i mokro 114N/5cm. Odporność na przenikanie cieczy 342cm 
H2O. Laminat o drapowanej powierzchni 63,00/m2, 
4) Zamawiający w Pakiecie IV w poz. 1 dopuszcza również zestaw do ope-
racji urologicznych TUR w składzie: 
- serweta chirurgiczna do przezcewkowych zabiegów urologicznych o wy-
miarach 175/270x180cm zintegrowana z nogawicami, posiadająca otwór 
samoprzylepny w okolicy jamy brzusznej (Ø8cm), otwór na prącie (Ø5cm) i 
osłoną na palec do badania per rectum. Serweta posiada worek do prze-
chwytywania płynów z sitem i podłączeniem do drenu – 175x270x180 1 
szt. 
- ręcznik chłonny – 18x25 1 szt. 
- samoprzylepny organizator przewodów – 9x18 1 szt. 
- serweta na stolik (owinięcie zestawu) – 150x190 1 szt. 
Jałowy, wysterylizowaną parą wodną. Na opakowaniu centralna etykieta z 
dwiema nalepkami z nr serii, datą ważności, nazwą producenta, służąca do 
wklejania do dokumentacji. Zestaw zapakowany w torebkę papierowo-
foliową. Wytrzymałość laminatu dwuwarstwowego na rozciąganie na sucho 
35N/5cm i mokro 40N/5cm. Odporność na przenikanie cieczy 140cm H2O. 
Laminat o drapowanej powierzchni 67,50/m2, 
5) Zamawiający w Pakiecie VI w poz. 1 nie dopuszcza zestawu uniwersalne-
go w składzie: 
- serweta górna z taśmą samoprzylepną z dodatkową warstwą chłonną w 
strefie krytycznej i z organizatorem przewodów – 240x150 1 szt. 
- serwety boczne z taśmą samoprzylepną z dodatkową warstwą chłonną w 
strefie krytycznej – 90x75 2 szt. 
- serweta dolna z taśmą samoprzylepną z dodatkową warstwą chłonną w 
strefie krytycznej i z organizatorem przewodów – 175x175 1 szt. 
- taśma samoprzylepna – 9x49 1szt. 
- ręczniki chłonne – 18x25 4 szt. 
- osłona na stolik Mayo – 79x145 1 szt. 
- serweta na stolik (owinięcie zestawu) – 150x190 1 szt. 



Produkt sterylny, pakowany w sposób gwarantujący aseptyczny sposób 
aplikacji zawartości pakietu. Materiał obłożenia spełnia wymogi normy PN-
EN 13795 1-3. Serwety posiadają lepiące brzegi, mają zapewniają stabilność 
obłożenia i jego szczelność w obecności stosowanych płynów oraz płynów 
ustrojowych. Serweta na stolik Mayo folia – PE piaskowana 60 µm niebie-
ska, gramatura 57g/m2 wzmocnienie chłonne – włóknina wiskozowa 
27g/m2. Materiał serwet głównych 3warstwy PE+PP+PP – polietylen, poli-
propylen foliowany o gramaturze 81g/m2 w części podstawowej. Gramatu-
ra łaty chłonnej 50g/m2. odporność na rozerwanie na mokro w obszarze 
krytycznym 90kPa. Odporność na rozerwanie na sucho w obszarze kry-
tycznym 130kPa. Odporność na penetrację płynów (chłonność) 900cm 
H2O. Na opakowaniu 2 etykiety samoprzylepne zawierające numer katalo-
gowy, serię, datę ważności oraz informację o producencie służące do archi-
wizacji danych. W dobrze widocznej części opakowania umieszczona ety-
kieta pokazująca elementy wchodzące w skład zestawu oraz ich rozmiary. 
Na zestawie oznaczenie kierunku rozkładania (system strzałek) a także 
miejsce lokalizacji na polu operacyjnym (np. głowa, stopa). Zestaw w kolo-
rze niebieskim, 
6) Zamawiający w Pakiecie V w poz. 1 nie dopuszcza zestawu do cięcia ce-
sarskiego w składzie:  
– serweta chirurgiczna w kształcie litery T do cięcia cesarskiego o wymia-
rach 175/250x300cm posiadająca otwór o wymiarach 38x32cm wypełnio-
ny folią chirurgiczną wewnątrz której znajduje się wycięcie w kształcie 
gruszki o wymiarach 18x16cm, serweta posiada duży zintegrowany okala-
jący worek do przechwytywania płynów o wymiarach 100x80cm wyposa-
żony w sztywnik, podłączenie ssaka i organizatory przewodów – 
175/250x300 1 szt. 
- serweta owinięcie noworodka – 90x120 1 szt. 
- taśma samoprzylepna – 9x49 1 szt. 
- ręczniki chłonne – 18x25 4 szt. 
- osłona na stolik Mayo - 79x145 1 szt. 
- serweta na stolik (owinięcie zestawu) – 150x190 1 szt., 
7) Zamawiający w Pakiecie VII w poz. 1 nie dopuszcza zestawu laryngolo-
gicznego w składzie: 
- serweta chirurgiczna górna z taśmą samoprzylepną – 90x75 1 szt. 
- serweta chirurgiczna dolna o wymiarach 150x260cm z wycięciem U o 
wymiarach 7x65cm wzmocniona (dodatkowa warstwa chłonna) w strefie 
krytycznej – 150x260 1 szt. 
- serweta chirurgiczna – 75x90 1 szt. 
- taśmy samoprzylepne – 9x49 2 szt. 
- ręczniki chłonne – 18x25 4 szt. 
- osłona na stolik Mayo – 79x145 1 szt. 



- serweta na stolik (owinięcie zestawu) – 150x190 1 szt., 
8) Zamawiający w Pakiecie XI w poz. 1 nie dopuszcza zestawu ginekolo-
gicznego w składzie: 
- serweta chirurgiczna do zabiegów ginekologicznych dolnych o wymiarach 
240/150x150cm zintegrowana z nogawicami, posiada otwór samoprzylep-
ny o wymiarach 10x15cm w okolicach krocza – 240/150x150 1 szt. 
- taśma samoprzylepna – 9x49 1szt. 
- ręczniki chłonne – 30x40 2 szt. 
- kieszeń dwukomorowa samoprzylepna ze sztywnikiem – 2x15x40 1 szt. 
- osłona na stolik Mayo – 79x145 1 szt. 
- serweta na stolik (owinięcie zestawu) – 150x200 1 szt., 
9) Zamawiający w Pakiecie XII w poz. 1 dopuszcza również zestaw do neu-
rochirurgii w składzie: 
- serweta chirurgiczna do kraniotomii o wymiarach 230x300cm, posiada 
otwór wypełniony folią chirurgiczną o wymiarach 30x20cm, dwa zintegro-
wane organizatory przewodów typu RZEP, worek do przechwytywania 
płynów, wyposażony w sito i podłączenie do drenu – 230x300 1 szt. 
- serwety chirurgiczne samoprzylepne – 50x50 4szt. 
- taśma samoprzylepna – 9x49 1szt. 
- ręczniki chłonne – 18x25 2 szt. 
- osłona na stolik Mayo – 79x145 1 szt. 
- serweta na stolik (owinięcie zestawu) – 150x190 1 szt., 
10) Zamawiający w Pakiecie XIV w poz. 1 i 2 nie dopuszcza fartucha o pa-
rametrach: sterylny fartuch chirurgiczny wzmocniony do długich procedur, 
wykonany z lekkiej i przewiewnej włókniny typu SMS o gramaturze 
35g/m2 wyposażony w nieprzemakalne wstawki z przodu i na rękawach 
wykonane z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze: przód fartucha 
33g/m2, rękawy 40g/m2 (rękawy na wysokości wstawki szyte techniką 
ultradźwiękową, zapewniające pełną barierowość). Fartuch złożony w spo-
sób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz 
troki zewnętrzne z kartonikiem (troki klejone nie szyte), z tyłu zapięcie na 
rzep, indywidualne oznakowanie rozmiaru i rodzaju, nadruk na fartuchu, 
pozwalające na identyfikacje przed rozłożeniem. Opakowanie folia- papier z 
czterema etykietami samoprzylepnymi. Wewnętrzne owinięcie fartucha 
wykonane z papieru, dodatkowo pakowane z dwoma celulozowymi ręczni-
kami do osuszania rąk. Odporność na przesiąkanie płynów materiału sta-
nowiącego wzmocnienia min. 145cm H2O, BI=6. Zgodny z normą PN EN 
13795 – wymagania wysokie. Fartuch charakteryzuje się bardzo niskim po-
ziomem pylenia 2,1 Log 10 (liczby cząstek). Szwy wykonane techniką ultra-
dźwiękową w strefach krytycznych fartucha. Dostępne rozmiary: L, LL, XL, 
XLL, przy czym wymiary mieszczą się w normach ustalonych dla symboli 
odpowiednio M, L, XL, XXL, 



11) Zamawiający w Pakiecie XIV w poz. 3 nie dopuszcza fartucha o parame-
trach: sterylny fartuch chirurgiczny do procedur standardowych, wykonany 
z lekkiej i przewiewnej włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m2, fartuch 
złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki we-
wnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem, z tyłu zapięcie na rzep. Rę-
kawy szyte techniką ultradźwiękową, troki klejone. Indywidualne oznako-
wanie rozmiaru i rodzaju nadrukowane na fartuchu, pozwalające na identy-
fikacje przed rozłożeniem. Opakowanie folia- papier z czterema etykietami 
samoprzylepnymi, wewnętrzne owinięcie papierowe, dodatkowo pakowa-
ne z dwoma celulozowymi ręcznikami. Zgodny z normą PN EN 13795 – 
wymagania standardowe. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową w stre-
fach krytycznych fartucha. Dostępne rozmiary: L, LL, XL, XLL, przy czym 
wymiary mieszczą się w normach ustalonych dla symboli odpowiednio M, 
L, XL, XXL. 

 
 


