
        Sandomierz 03.06.2015 r. 
Szpital Specjalistyczny 
Ducha Świętego 
ul. Schinzla 13 
27-600 Sandomierz 
 

Zapytanie Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego 
w postępowaniu na dostawę obłożeń, znak PN/13/2015 

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowa-
dzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę obłożeń, 
znak PN/13/2015 

 
Do Zamawiającego w dniu 01.06.2015 r.  wpłynęły pytania dotyczące ww. 
sprawy o treści następującej: 
 
Pytania 
Przedmiot zamówienia –Pakiet 1 : 
1. Poz. 1 –Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do 

artroskopii wykonanego z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze 55 
g.m2 o następującym składzie: 

1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 140 x 190 cm  
1 serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145 cm  
1 samoprzylepna serweta operacyjna typu „U” z padem chłonnym (10 x 60 
cm) 260 x 200 cm 
1 serweta nieprzylepna 150 x 175 cm  
1 samoprzylepna serweta operacyjna z padem chłonnym 150 x 240 cm  
1 osłona na kończynę 25 x 80 cm 
2 taśmy samoprzylepne 10 x 50 cm 
4 ręczniki celulozowe 33 x 33 cm 
Parametry: 
Gramatura 55g/m2 
Wytrzymałość na rozciąganie na sucho[N/50 mm] : 
w kierunku poprzecznym: > 46,5 
(w kierunku podłużnym: > 106) 
Wytrzymałość na rozciąganie na mokro[N/50 mm]: 
w kierunku poprzecznym: > 51,5 
(w kierunku podłużnym: > 113) 
Odporność na przenikanie cieczy >200 cm H2O 
Przedmiot zamówienia –Pakiet 2 : 
2. Poz. 1 -  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do 

operacji stawu biodrowego wykonaną z laminatu dwuwarstwowego o 
gramaturze 55 g/m2 ze wzmocnieniami o gramaturze 110 g/m2 w skła-
dzie: 

 



 

z workiem do zbiórki płynów pakowanych oddzielnie bez kształtki w roz-

miarze 50 x 70 cm 

Parametry serwet: 

Wytrzymałość na rozciąganie na sucho[N/50 mm] : 
w kierunku poprzecznym: > 46,5 
(w kierunku podłużnym: > 106) 
Wytrzymałość na rozciąganie na mokro[N/50 mm]: 
w kierunku poprzecznym: > 51,5 
(w kierunku podłużnym: > 113) 
Odporność na przenikanie cieczy >200 cm H2O 
Przedmiot zamówienia –Pakiet 3: 

3. Poz. 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do 
cystoskopii wykonanego z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze 
55 g/m2 o składzie i parametrach: 

 

 

Parametry serwet i osłon: 

Wytrzymałość na rozciąganie na sucho : 
w kierunku poprzecznym: > 46,5 
(w kierunku podłużnym: > 106) 
 



Wytrzymałość na rozciąganie na mokro: 
w kierunku poprzecznym: > 51,5 
(w kierunku podłużnym: > 113) 
Odporność na przenikanie cieczy >200 cm H2O 
Przedmiot zamówienia –Pakiet 4: 

4. Poz. 1 – Czy można zaoferować zestaw do operacji urologicznych 
TUR wykonanego z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze 55 
g/m2 o składzie i parametrach: 

 

 
 
Bez zaworu - z oddzielnie pakowaną osłoną na stolik Mayo? 
Parametry: 
Wytrzymałość na rozciąganie na sucho : 
w kierunku poprzecznym: > 46,5 
(w kierunku podłużnym: > 106) 
Wytrzymałość na rozciąganie na mokro: 
w kierunku poprzecznym: > 51,5 
(w kierunku podłużnym: > 113) 
Odporność na przenikanie cieczy >200 cm H2O 
Przedmiot zamówienia –Pakiet 5 : 

5. Poz. 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do 
cięcia cesarskiego wykonanego z laminatu dwuwarstwowego o gra-
maturze 55g/m2 o składzie i parametrach: 

1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona190 x 140 cm (opa-
kowanie zestawu) 
1 x serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm  
1 x serweta do cięcia cesarskiego Protect 250 x 315 cm, otwór z fo-
lią operacyjną 29 x 19 cm. Worek na płyny wbudowany. Bez osłon 
na kończyny 
1 x serweta dla noworodka 87 x 90 cm  
1 x pojemnik na zużyte igły i skalpele, 10 miejsc (11,5 x 4,5 x 0,8 
cm), magnetyczny czerwony 
1 x taśma przylepna 10 x 50 cm 
2 x ręcznik celulozowy 33 x 33 cm 
 



Parametry: 
Wytrzymałość na rozciąganie na sucho : 
w kierunku poprzecznym: > 46,5 
(w kierunku podłużnym: > 106) 
Wytrzymałość na rozciąganie na mokro: 
w kierunku poprzecznym: > 51,5 
(w kierunku podłużnym: > 113) 
Odporność na przenikanie cieczy >200 cm H2O 
Przedmiot zamówienia –Pakiet 6: 

6. Poz. 1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu 
uniwersalnego wykonanego z laminatu dwuwarstwowego PP+ PE o 
gramaturze 55 g/m2 oraz o składzie: 
1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 140 x 190 cm  
1 serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145 cm ( wzmocnienie 
min.60 x 80 cm) 
1 samoprzylepna serweta operacyjna z padem chłonnym 150 x 240 
cm  
1 samoprzylepna serweta operacyjna z padem chłonnym 200 x 175 
cm  
2 samoprzylepne serwety operacyjne z padem chłonnym 75 x 90 cm  
1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm 
4 ręczniki celulozowe 33 x 33 cm 

Parametry stolika Mayo: 
Kolor ZIELONY 
Gramatura: 
Folia: 55g/m2 
Folia + włóknina: 85 g/m2 
Grubość folii 60 µm, 
Parametry serwet ( kolor zielony ) :  
Laminat dwuwarstwowy PE +PP o gramaturze 55 g/m2 w warstwie pod-
stawowej 
W części wzmocnionej gramatura wynosi 110 g/m2, materiał padu- chłon-
na włóknina SMS 
Odporność na rozerwanie na mokro w obszarze krytycznym : >375 kPa 
Odporność na rozerwanie na sucho w obszarze krytycznym : >393 kPa 
Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym: > 200 cm H2O 
Na opakowaniu 2 etykiety samoprzylepne przy czym jedna zawiera dane w 
postaci kodu kreskowego 
Na zestawie brak kierunku rozkładania ( systemu strzałek) 
Przedmiot zamówienia –Pakiet 8: 

7. Poz. 1 – Czy można zaoferować zestaw do  operacji laryngologicznych 
wykonany z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze 55 g/m2 ze 
wzmocnieniami o gramaturze 110 g/m2 o składzie: 

1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 140 x 190 cm ( wzmocnienie 
75 x 90 cm) 
1 serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145 cm (wzmocnienie min.60 x 
80 cm) 



1 samoprzylepna serweta operacyjna z padem chłonnym, typu „U” (6,5 x 40 
cm) 125 x 150 cm 
1 samoprzylepna serweta operacyjna z padem chłonnym 200 x 200 cm 
1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm 
4 ręczniki celulozowe 33 x 33 cm 
Parametry: 
Wytrzymałość na rozciąganie na sucho : 
w kierunku poprzecznym: > 46,5 
(w kierunku podłużnym: > 106) 
Wytrzymałość na rozciąganie na mokro: 
w kierunku poprzecznym: > 51,5 
(w kierunku podłużnym: > 113) 
Odporność na przenikanie cieczy >200 cm H2O 
Grubość folii 25 µm 
Przedmiot zamówienia –Pakiet 9: 

8. Poz. 1 – Czy można zaoferować zestaw do operacji kończyny wyko-
nanej z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze 55 g/m2 ze 
wzmocnieniami o gramaturze 110 g/m2 w składzie: 

 

 
Odporność na rozerwanie na mokro w obszarze krytycznym : >375 kPa 
Odporność na rozerwanie na sucho w obszarze krytycznym : >393 kPa 
Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym: > 200 cm H2O 
Grubość folii 60 µm  
Przedmiot zamówienia –Pakiet 12: 

9. Poz. 1 – Czy można zaoferować zestaw do operacji kończyny 
wykonanej z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze 55 g/m2 ze 
wzmocnieniami o gramaturze 110 g/m2 w składzie: 
1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 140 x 190 cm 
1 serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145 cm – kolor aqua 
1 serweta neurochirurgiczna z padem chłonnym i otworem z folią (19 
x 30 cm), z torbą do zbierania płynów 320 x 245 cm 
4 samoprzylepne serwety operacyjne 50 x 50 cm 
1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm 
2 uchwyty Velcro 2 x 23 cm 
2 ręczniki celulozowe 33 x 33 cm 
 



Oraz oddzielnie pakowane kieszenie bez sztywnika: dwukomorowa 
43 x 38 cm, jednokomorowa 30 x 32 cm oraz 43 x 38 cm? 

Przedmiot zamówienia –Pakiet 14: 
10. Poz. 1-2- Czy można zaoferować fartuch o parametrach: 

Wytrzymałość na przenikanie cieczy 36,5 H2O, odporność na roze-
rwanie na sucho: 166 kPa, na mokro  159 kPa o długościach: 
L- 125 cm 
XL – 140 cm 

11. Poz. 3 – Czy można zaoferować wzmocniony fartuch chirurgiczny ze 
wzmocnieniami w części przedniej i na rękawach o gramaturze 38 
g/m2 o długości 140 cm. Wytrzymałość na przenikanie cieczy w miej-
scu krytycznym 822 H2O, odporność na rozerwanie na sucho w miej-
scach wzmocnionych: 245 kPa, na mokro  247 kPa? 

Przedmiot zamówienia –Pakiet 16: 
12. Poz. 1-  Czy można zaoferować serwetę 75 x 90 cm z otworem o 

średnicy 7 cm z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze 55 g/m2  
grubości folii  25 µm 
Wytrzymałość na rozciąganie na sucho : 
w kierunku poprzecznym: > 46,5 
(w kierunku podłużnym: > 106) 
Wytrzymałość na rozciąganie na mokro: 
w kierunku poprzecznym: > 51,5 
(w kierunku podłużnym: > 113) 
Odporność na przenikanie cieczy >200 cm H2O 

13. Poz. 2 – Czy można zaoferować osłonę na stolik Mayo w rozmiarze 80 x 
145 cm o gramaturze 115 g/m2, warstwa wzmocnienia PP 55 g/m2, 
gramatura folii 57 g/m2, odporność na rozerwanie na mokro i na su-
cho: >170 kPa, odporność na penetrację płynów >150 H2O? 

14. Poz. 3 – Czy można zaoferować torbę na płyny w rozmiarze 50 x 70 
cm o grubości folii 80 µm? 

15. Poz. 4- Czy można zaoferować osłonę na kończyny wykonane z dwu-
warstwowego laminatu o gramaturze 55 g/m2 o grubości folii 21 µm, 
odporność na rozerwanie na mokro i na sucho: >125 kPa, odporność 
na penetrację płynów >150 H2O? 

Przedmiot zamówienia –Pakiet 1-12: 
16. Prosimy o odstąpienie wymogu arkuszy danych technologicznych go-

towego wyrobu po sterylizacji oraz w zamian za to, w celu potwier-
dzenia zgodności z wymogami normy PN EN 13795 1-3  prosimy o 
dopuszczenie dołączenia do oferty arkuszu danych technologicznych 
materiału bazowego z którego wykonane są obłożenia oraz dodatko-
wo kart katalogowych potwierdzających skład zestawu. 

Przedmiot zamówienia –Pakiet 1-16: 
17. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawów z dwiema 

etykietami z  nr serii, datą ważności , nazwą producenta służącymi do 
wklejenia do dokumentacji, w tym jedna w postaci kodu kreskowego? 

 

 

 



 
Odpowiedź udzielona przez Zamawiającego w dniu 03.06.2015 r.: 

 
W nawiązaniu do Państwa pisma z dn. 01.06.2015 r. Szpital 

Specjalistyczny Ducha Świętego, działając w oparciu o art. 38 ust. 1 Pzp 
informuje, że:  
1) Zamawiający w Pakiecie I w poz. 1 nie dopuszcza zestawu do artroskopii 
o następujących parametrach: 1 serweta na stolik narzędziowy wzmocnio-
na 140 x 190 cm, 1 serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145 cm, 1 sa-
moprzylepna serweta operacyjna typu „U” z padem chłonnym (10 x 60 cm) 
260 x 200 cm, 1 serweta nieprzylepna 150 x 175 cm, 1 samoprzylepna ser-
weta operacyjna z padem chłonnym 150 x 240 cm, 1 osłona na kończynę 25 
x 80 cm, 2 taśmy samoprzylepne 10 x 50 cm, 4 ręczniki celulozowe 33 x 33 
cm, gramatura 55g/m2, wytrzymałość na rozciąganie na sucho[N/50 mm]: 
w kierunku poprzecznym: > 46,5 (w kierunku podłużnym: > 106), wytrzy-
małość na rozciąganie na mokro[N/50 mm]: w kierunku poprzecznym: > 
51,5 (w kierunku podłużnym: > 113), odporność na przenikanie cieczy 
>200 cm H2O, 
2) Zamawiający w Pakiecie II w poz. 1 nie dopuszcza zestawu do operacji 
stawu biodrowego wykonanego z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 
55g/m2 ze wzmocnieniami o gramaturze 110g/m2 o następujących para-
metrach: 1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 140x190, 1 serweta 
na stolik Mayo wzmocniona 80x145, 1 samoprzylepna serweta operacyjna 
170x300, 1 samoprzylepna serweta operacyjna typu „U” z padem chłonnym 
(10x95cm) 245x280, 1 serweta nieprzylepna 150x200, 1 serweta nieprzy-
lepna 75x90, 1 osłona na kończynę 35x120, 2 taśmy samoprzylepne 10x50, 
4 ręczniki celulozowe 30x33, parametry serwet: wytrzymałość na rozciąga-
nie na sucho[N/50 mm]: w kierunku poprzecznym: > 46,5 (w kierunku po-
dłużnym: > 106), wytrzymałość na rozciąganie na mokro[N/50 mm]: w kie-
runku poprzecznym: > 51,5 (w kierunku podłużnym: > 113), odporność na 
przenikanie cieczy >200 cm H2O,  
3) Zamawiający w Pakiecie III w poz. 1 nie dopuszcza zestawu do cystosko-
pii wykonanego z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze55g/m2 o skła-
dzie i parametrach: 1 serweta na stolik narzędziowy 100x150, 1 samoprzy-
lepna serweta ginekologiczna z otworem (7x10cm) 200x100, 1 serweta 
nieprzylepna 75x90, 2 osłony na kończynę długie 75x120, 4 ręczniki celulo-
zowe 30x33, parametry serwet i osłon: wytrzymałość na rozciąganie na su-
cho: w kierunku poprzecznym: > 46,5 (w kierunku podłużnym: > 106), wy-
trzymałość na rozciąganie na mokro: w kierunku poprzecznym: > 51,5 (w 
kierunku podłużnym: > 113), odporność na przenikanie cieczy >200 cm 
H2O, 



4) Zamawiający w Pakiecie IV w poz. 1 nie dopuszcza zestawu do operacji 
urologicznych TUR wykonanego z dwuwarstwowego laminatu o gramatu-
rze 55g/m2 o składzie i parametrach: 1 serweta na stolik narzędziowy 
wzmocniona 140x190, 1 serweta urologiczna z torbą na płyny (z sitem) 
185x200cm, okno suprapublic (7x10cm) i na krocze(7cm), wbudowana 
osłona na palec bezlateksowa do badania per rectum, 1 taśma samoprzy-
lepna 10x50, 4 ręczniki celulozowe 30x33, bez zaworu z oddzielnie pako-
waną osłoną na stolik Mayo, parametry: wytrzymałość na rozciąganie na 
sucho: w kierunku poprzecznym: > 46,5 (w kierunku podłużnym: > 106), 
wytrzymałość na rozciąganie na mokro: w kierunku poprzecznym: > 51,5 
(w kierunku podłużnym: > 113), odporność na przenikanie cieczy >200 cm 
H2O, 
5) Zamawiający w Pakiecie V w poz. 1 nie dopuszcza zestawu do 
cesarskiego cięcia wykonanego z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 
55g/m2 o składzie i parametrach: 1 x serweta na stół narzędziowy wzmoc-
niona190 x 140 cm (opakowanie zestawu), 1 x serweta na stolik Mayo 80 x 
145 cm, 1 x serweta do cięcia cesarskiego Protect 250 x 315 cm, otwór z fo-
lią operacyjną 29 x 19 cm, worek na płyny wbudowany, bez osłon na koń-
czyny1 x serweta dla noworodka 87 x 90 cm, 1 x pojemnik na zużyte igły i 
skalpele, 10 miejsc (11,5 x 4,5 x 0,8 cm), magnetyczny czerwony, 1 x taśma 
przylepna 10 x 50 cm, 2 x ręcznik celulozowy 33 x 33 cm, parametry: wy-
trzymałość na rozciąganie na sucho: w kierunku poprzecznym: > 46,5 (w 
kierunku podłużnym: > 106), wytrzymałość na rozciąganie na mokro: w 
kierunku poprzecznym: > 51,5 (w kierunku podłużnym: > 113), odporność 
na przenikanie cieczy >200 cm H2O, 
6) Zamawiający w Pakiecie VI w poz. 1 nie dopuszcza zestawu 
uniwersalnego wykonanego z laminatu dwuwarstwowego PP+ PE o 
gramaturze 55 g/m2 oraz o składzie: 1 serweta na stolik narzędziowy 
wzmocniona 140 x 190 cm, 1 serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145 
cm ( wzmocnienie min.60 x 80 cm), 1 samoprzylepna serweta operacyjna z 
padem chłonnym 150 x 240 cm, 1 samoprzylepna serweta operacyjna z pa-
dem chłonnym 200 x 175 cm, 2 samoprzylepne serwety operacyjne z pa-
dem chłonnym 75 x 90 cm, 1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm, 4 ręczniki 
celulozowe 33 x 33 cm, parametry stolika Mayo: kolor zielony, gramatura: 
folia: 55g/m2, folia + włóknina: 85 g/m2, grubość folii 60 µm, parametry 
serwet (kolor zielony): laminat dwuwarstwowy PE +PP o gramaturze 55 
g/m2 w warstwie podstawowej, w części wzmocnionej gramatura wynosi 
110 g/m2, materiał padu- chłonna włóknina SMS, odporność na rozerwanie 
na mokro w obszarze krytycznym : >375 kPa, odporność na rozerwanie na 
sucho w obszarze krytycznym : >393 kPa, odporność na penetrację płynów 
w obszarze krytycznym: > 200 cm H2O, na opakowaniu 2 etykiety samo-
przylepne przy czym jedna zawiera dane w postaci kodu kreskowego, na 
zestawie brak kierunku rozkładania ( systemu strzałek), 
7) Zamawiający w Pakiecie VIII w poz. 1 nie dopuszcza zestawu do  operacji 
laryngologicznych wykonanego z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze 



55 g/m2 ze wzmocnieniami o gramaturze 110 g/m2 o składzie: 1 serweta 
na stolik narzędziowy wzmocniona 140 x 190 cm ( wzmocnienie 75 x 90 
cm), 1 serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145 cm (wzmocnienie 
min.60 x 80 cm), 1 samoprzylepna serweta operacyjna z padem chłonnym, 
typu „U” (6,5 x 40 cm) 125 x 150 cm, 1 samoprzylepna serweta operacyjna z 
padem chłonnym 200 x 200 cm, 1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm, 4 ręcz-
niki celulozowe 33 x 33 cm, parametry: wytrzymałość na rozciąganie na su-
cho: w kierunku poprzecznym: > 46,5 (w kierunku podłużnym: > 106), wy-
trzymałość na rozciąganie na mokro: w kierunku poprzecznym: > 51,5 (w 
kierunku podłużnym: > 113), odporność na przenikanie cieczy >200 cm 
H2O, grubość folii 25 µm, 
8) Zamawiający w Pakiecie IX w poz. 1 nie dopuszcza zestawu do operacji 
kończyny wykonanego z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze 55g/m2 
ze wzmocnieniami o gramaturze 110g/m2 w składzie: 1 serweta na stolik 
narzędziowy wzmocniona 140x190, 1 serweta na stolik Mayo wzmocniona 
80x145, 1 serweta do operacji dłoni/stopy z padem chłonnym, z samousz-
czelniającym otworem (Ø3cm) 320x245, 1 serweta nieprzylepna 100x175, 
2 ręczniki celulozowe 30x33, odporność na rozerwanie na mokro w obsza-
rze krytycznym: >375 kPa, odporność na rozerwanie na sucho w obszarze 
krytycznym: >393 kPa, odporność na penetrację płynów w obszarze kry-
tycznym: > 200 cm H2O, grubość folii 60 µm,  
9) Zamawiający informuje, że w Pakiecie XII wymaga zaoferowania zestawu 
serwet do kraniotomii, natomiast pytanie odnosi się do zestawu do operacji 
na kończynie, 
10) Zamawiający w Pakiecie XIV w poz. 1, 2 nie dopuszcza fartucha o para-
metrach: wytrzymałość na przenikanie cieczy 36,5 H2O, odporność na ro-
zerwanie na sucho: 166 kPa, na mokro 159 kPa, o długościach: L- 125 cm, 
XL – 140 cm,  
11) Zamawiający w Pakiecie XIV w poz. 3 nie dopuszcza fartucha chirur-
gicznego ze wzmocnieniami w części przedniej i na rękawach o gramaturze 
38 g/m2 o długości 140 cm, wytrzymałość na przenikanie cieczy w miejscu 
krytycznym 822 H2O, odporność na rozerwanie na sucho w miejscach 
wzmocnionych: 245 kPa, na mokro  247 kPa,  
12) Zamawiający w Pakiecie XVI w poz. 1 nie dopuszcza serwety 75 x 90 cm 
z otworem o średnicy 7 cm z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze 55 
g/m2  grubości folii 25 µm, wytrzymałość na rozciąganie na sucho: w 
kierunku poprzecznym: > 46,5 (w kierunku podłużnym: > 106), wytrzyma-
łość na rozciąganie na mokro: w kierunku poprzecznym: > 51,5 (w 
kierunku podłużnym: > 113), odporność na przenikanie cieczy >200 cm 
H2O, 
13) Zamawiający w Pakiecie XVI w poz. 2 dopuszcza również osłonę na sto-
lik Mayo w rozmiarze 80 x 145 cm o gramaturze 115 g/m2, warstwa 
wzmocnienia PP 55 g/m2, gramatura folii 57 g/m2, odporność na rozerwa-
nie na mokro i na sucho: >170 kPa, odporność na penetrację płynów >150 
H2O, 
14) Zamawiający w Pakiecie XVI w poz. 3 dopuszcza również torbę na płyny 
w rozmiarze 50x70cm o grubości folii 80µm, 



15) Zamawiający w Pakiecie XVI w poz. 4 nie dopuszcza osłony na kończyny 
wykonanej z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze 55 g/m2 o grubości 
folii 21 µm, odporność na rozerwanie na mokro i na sucho: >125 kPa, od-
porność na penetrację płynów >150 H2O, 
16) Zamawiający nie wyraża zgody na odstąpienie od wymogu załączenia 
do oferty kart danych technologicznych wystawionych przez producenta 
wyrobu gotowego, 
17) Zamawiający w Pakietach I-XVI dopuszcza również zestawy z dwiema 
etykietami z nr serii, datą ważności, nazwą producenta służącymi do wkle-
jenia do dokumentacji, w tym jedna w postaci kodu kreskowego. 

 


