
        Sandomierz 05.06.2015 r. 
Szpital Specjalistyczny 
Ducha Świętego 
ul. Schinzla 13 
27-600 Sandomierz 
 

Zapytanie Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego 
w postępowaniu na dostawę obłożeń, znak PN/13/2015 

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowa-
dzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę obłożeń, 
znak PN/13/2015 

 
Do Zamawiającego w dniu 03.06.2015 r.  wpłynęły pytania dotyczące ww. 
sprawy o treści następującej: 
 

Pytania 
 
Pyt. do formularza asortymentowo – cenowego 

Czy Zamawiający wymaga, aby wykonawca dokonał modyfikacji w Załącz-
niku nr 1 i dołączył kolumny zawierające zgodnie z p. III. 2) SIWZ wartość 
podatku VAT ? 
Pyt. do SIWZ 

Czy nie nastąpiła omyłka i  Zamawiający w p. I.4 SIWZ oraz w  §3 p. 7 umo-
wy  miał na myśli termin „od 30dni (termin minimalny)”  , a nie tak jak jest 
napisane „do 30 dni” ?  
Pakiet I 

Prosimy o dopuszczenie zestawu sterylizowanego EO o składzie : 
1  serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190 cm                             

1 serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm; 

2 taśmy samoprzylepne 10 x  50 cm,   

1 osłona na kończynę  35 x 80 cm 

1 osłona na przewód do kamery 14 x 250 cm,  złożona teleskopowo , z taśmą 
mocującą                                      

1 serweta  pomocnicza  100 x 150 cm  

1 serweta główna 200 x 300 cm z samouszczelniającym  otworem , zinte-
growanym zbiornikiem na płyny wyposażonym w sztywnik do modelowania 
wlotu oraz zawór do odprowadzania płynów z możliwością podłączenia do 
ssaka              



3 zintegrowane z serwetą organizatory przewodów w formie rzepów    

Włóknina trzywarstwowa,  laminowana , nieprzemakalna ( SPP/PE/SPP ) 
chłonna na całej powierzchni, o gramaturze minimum 73g/m2, odporność 
na przenikanie cieczy > 300 cmH20, Wytrzymałość na rozrywanie na sucho  
i mokro >   80 kPa, trzy naklejki z kodem kreskowym, nr serii i datą ważno-
ści.  

Pakiet IV 

Prosimy o dopuszczenie zestawu sterylizowanego EO o składzie : 
1 serweta na stolik instrumentariuszki  150 x 190cm  

4 ręczniki do rąk                                                                                                                     

1 serweta główna 200 x 240  z otworem , zintegrowanymi osłonami na 
kończyny , zbiornikiem   wyposażonym w sito oraz  zawór do odprowadza-
nia płynów, osłona na palec do badania per rectum 

2 zintegrowane z serwetą organizatory przewodów w formie rzepów    

Włóknina trzywarstwowa,  laminowana , nieprzemakalna ( SPP/PE/SPP ) 
chłonna na całej powierzchni, gramatura  75g/m2, odporność na przenika-
nie cieczy 300 cmH20, wytrzymałość na rozrywanie na sucho  i mokro   >80 
kPa, trzy naklejki z kodem kreskowym, nr serii i datą ważności. 
Serweta na stolik Mayo 78cm x 145cm osobno pakowana, całość zgrzana w 
jedno foliowe opakowanie. 
Pakiet V 

Prosimy o dopuszczenie zestawu sterylizowanego EO o składzie : 
1 serweta na stolik instrumentariuszki  150 x 190cm                             
1 serweta na stolik Mayo  80 x 145cm;                                       

1 serweta dla noworodka 60 x 80 cm  

1 ręczniki do rąk   

1 serweta główna  160x300  z otworem  wypełnionym folią chirurgiczną , 
zintegrowany prostokątny zbiornik do przechwytywania płynów , 2 zawory 
odpływowe z możliwością podłączenia do ssaka  

3 zintegrowane z serwetą organizatory przewodów w formie rzepów   

Włóknina trzywarstwowa,  laminowana , nieprzemakalna,  chłonna na całej 
powierzchni (SPP/PE/SPP )), Gramatura   75g/m2 , Odporność na przeni-
kanie cieczy  300 cmH20, Wytrzymałość na rozrywanie na sucho  i mokro    
>80 kPa, Trzy naklejki z kodem kreskowym, nr serii i datą ważności. 
Pakiet XI  poz. 1 

Prosimy o dopuszczenie zestawu sterylizowanego EO o składzie : 



1 serweta na stolik instrumentariuszki  150 cm x 200 cm   

2 ręczniki do rąk 30 cm x 40 cm  

1 uchwyt typu Velcro                                                                                         

1 serweta  ginekologiczna  200 cm x 250 cm ze zintegrowanymi osłonami na 
kończyny oraz samoprzylepnym otworem  12 x 24cm i zbiornikiem na płyny 
wyposażony w separator części stałych od płynnych i zawór do od-
prowadzania płynów               

Włóknina dwuwarstwowa, gramatura  60 g/m2, trzy naklejki z kodem kre-
skowym, nr serii i datą ważności.                   
Serweta na stolik Mayo 78cm x 145cm osobno pakowana, całość zgrzana w 
jedno foliowe opakowanie. 
Pakiet XIV poz. 1 

Prosimy o dopuszczenie fartucha chirurgicznego sterylnego, wykonanego z 
czterowarstwowej, barierowej, niepylącej włókniny typu SMMS. Sposób 
złożenia i konstrukcja pozwala na zakładanie fartucha z zachowaniem ste-
rylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora. Przy szyi wykończony la-
mówką i zapinany na rzep, w pasie wiązany na troki łączone kartonikiem. 
Rękaw zakończony poliestrowym, elastycznym  mankietem. Szwy wykony-
wane metodą ultradźwiękową.Opakowanie zewnętrzne folia-papier. Opa-
kowanie wewnętrzne serweta włókninowa lub papier krepowy.Trzy na-
klejki z kodem kreskowym, nr serii i datą ważności.  Włóknina barierowa 
min. 35 g/m2, odporność na przenikanie cieczy 60 cmH20. Wytrzymałość 
na rozrywanie na sucho 185 kPa. Wytrzymałość na rozrywanie na mokro 
155 kPa. Rozmiar L (długość 127cm ) 

Pakiet XIV poz. 2 

Prosimy o dopuszczenie fartucha chirurgicznego sterylnego, wykonanego z 
czterowarstwowej, barierowej, niepylącej włókniny typu SMMS. Sposób 
złożenia i konstrukcja pozwala na zakładanie fartucha z zachowaniem ste-
rylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora. Przy szyi wykończony la-
mówką i zapinany na rzep, w pasie wiązany na troki łączone kartonikiem. 
Rękaw zakończony poliestrowym, elastycznym  mankietem. Szwy wykony-
wane metodą ultradźwiękową. Opakowanie zewnętrzne folia-papier. Opa-
kowanie wewnętrzne serweta włókninowa lub papier krepowy. Trzy na-
klejki z kodem kreskowym, nr serii i datą ważności.  Włóknina barierowa 
min. 35 g/m2, odporność na przenikanie cieczy 60 cmH20. Wytrzymałość 
na rozrywanie na sucho 185 kPa. Wytrzymałość na rozrywanie na mokro 
155 kPa. Rozmiar XL (długość 135cm ) 



Pakiet XIV poz. 3 

Prosimy o dopuszczenie fartucha chirurgicznego sterylnego, wykonanego z 
czterowarstwowej, barierowej, niepylącej włókniny typu SMMS, wzmacnia-
nego nieprzemakalnymi wstawkami w części przedniej  i na rękawach. 
 Sposób złożenia i konstrukcja pozwala na zakładanie fartucha z zachowa-
niem sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora. Przy szyi wykoń-
czony lamówką i zapinany na rzep, w pasie wiązany na troki łączone karto-
nikiem. Rękaw zakończony poliestrowym, elastycznym  mankietem. Szwy 
wykonywane metodą ultradźwiękową. Opakowanie zewnętrzne folia-
papier. Opakowanie wewnętrzne serweta włókninowa lub papier krepowy. 
Trzy naklejki z kodem kreskowym, nr serii i datą ważności.  Włóknina ba-
rierowa min. 35 g/m2, w części wzmocnionej min. 45g/m2, odporność na 
przenikanie cieczy 305 cmH20. Wytrzymałość na rozrywanie na sucho 185 
kPa. Wytrzymałość na rozrywanie na mokro 155 kPa. Rozmiar XL (długość 
135cm ) 

Pakiet XVII poz. 6 

Czy Zamawiający dopuści komplet odzieży z włókniny SMMS? 
Pakiet XXII poz. 5,6 

Czy Zamawiający dopuści fartuchy z rękawami wszytymi pro-
sto/standardowo? 
 
 

Odpowiedź udzielona przez Zamawiającego w dniu 05.06.2015 r.: 
 
W nawiązaniu do Państwa pisma z dn. 03.06.2015 r. Szpital Specjali-

styczny Ducha Świętego, działając w oparciu o art. 38 ust. 1 Pzp informuje, 
że:  
1) Zamawiający informuje, że w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamó-
wienia stanowiącym zał. nr 1 do SIWZ znajduje się kolumna VAT, w której 
należy uwzględnić stawkę i wartość podatku VAT, 
2) Zamawiający informuje, że zarówno w treści SIWZ jak i projektu umowy 
zawarty jest minimalny termin płatności tj. do 30 dni, natomiast w umowie 
z wybranym Wykonawcą obowiązywać będzie termin płatności zaoferowa-
ny w ofercie np. do 45 dni, 
3) Zamawiający w Pakiecie I nie dopuszcza zestawu sterylizowanego EO o 
składzie : 
1  serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190 cm                             

1 serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm, 

2 taśmy samoprzylepne 10 x  50 cm,   

1 osłona na kończynę  35 x 80 cm, 



1 osłona na przewód do kamery 14 x 250 cm,  złożona teleskopowo , z taśmą 
mocującą,                                     

1 serweta  pomocnicza  100 x 150 cm,  

1 serweta główna 200 x 300 cm z samouszczelniającym  otworem , zinte-
growanym zbiornikiem na płyny wyposażonym w sztywnik do modelowania 
wlotu oraz zawór do odprowadzania płynów z możliwością podłączenia do 
ssaka,              

3 zintegrowane z serwetą organizatory przewodów w formie rzepów,    

Włóknina trzywarstwowa,  laminowana , nieprzemakalna ( SPP/PE/SPP ) 
chłonna na całej powierzchni, o gramaturze minimum 73g/m2, odporność 
na przenikanie cieczy > 300 cmH20, Wytrzymałość na rozrywanie na sucho  
i mokro >   80 kPa, trzy naklejki z kodem kreskowym, nr serii i datą ważno-
ści, 

4) Zamawiający w Pakiecie IV nie dopuszcza zestawu sterylizowanego EO o 
składzie: 

1 serweta na stolik instrumentariuszki       150 x 190cm  

4 ręczniki do rąk                                                                                                                     

1 serweta główna 200 x 240  z otworem , zintegrowanymi osłonami na koń-
czyny , zbiornikiem   wyposażonym w sito oraz  zawór do odprowadzania 
płynów, osłona na palec do badania per rectum 

2 zintegrowane z serwetą organizatory przewodów w formie rzepów    

Włóknina trzywarstwowa,  laminowana , nieprzemakalna ( SPP/PE/SPP ) 
chłonna na całej powierzchni, gramatura  75g/m2, odporność na przenika-
nie cieczy 300 cmH20, wytrzymałość na rozrywanie na sucho  i mokro   >80 
kPa, trzy naklejki z kodem kreskowym, nr serii i datą ważności. 
Serweta na stolik Mayo 78cm x 145cm osobno pakowana, całość zgrzana w 
jedno foliowe opakowanie, 
5) Zamawiający w Pakiecie V nie dopuszcza zestawu sterylizowanego EO o 
składzie:  
1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190cm                             
1 serweta na stolik Mayo 80 x 145cm;                                       

1 serweta dla noworodka 60 x 80 cm  

1 ręczniki do rak    

1 serweta główna  160x300  z otworem  wypełnionym folią chirurgiczną , 
zintegrowany prostokątny zbiornik do przechwytywania płynów , 2 zawory 
odpływowe z możliwością podłączenia do ssaka  



3 zintegrowane z serwetą organizatory przewodów w formie rzepów   

Włóknina trzywarstwowa,  laminowana , nieprzemakalna,  chłonna na całej 
powierzchni (SPP/PE/SPP )), Gramatura 75g/m2 , Odporność na przenika-
nie cieczy  300 cmH20, Wytrzymałość na rozrywanie na sucho  i mokro  >80 
kPa, Trzy naklejki z kodem kreskowym, nr serii i datą ważności, 
6) Zamawiający w Pakiecie XI w poz. 1 nie dopuszcza zestawu sterylizowa-
nego EO o składzie: 
1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 200 cm   

2 ręczniki do rąk 30 cm x 40 cm  

1 uchwyt typu Velcro 
1 serweta  ginekologiczna  200 cm x 250 cm ze zintegrowanymi osłonami 
na kończyny oraz samoprzylepnym otworem  12 x 24cm i zbiornikiem na 
płyny wyposażony w separator części stałych od płynnych i zawór do od-
prowadzania płynów               
Włóknina dwuwarstwowa, gramatura  60 g/m2, trzy naklejki z kodem kre-
skowym, nr serii i datą ważności.                   
Serweta na stolik Mayo 78cm x 145cm osobno pakowana, całość zgrzana w 
jedno foliowe opakowanie, 
7) Zamawiający w Pakiecie XIV w poz. 1 nie dopuszcza fartucha chirurgicz-
nego sterylnego, wykonanego z czterowarstwowej, barierowej, niepylącej 
włókniny typu SMMS, sposób złożenia i konstrukcja pozwala na zakładanie 
fartucha z zachowaniem sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operato-
ra, przy szyi wykończony lamówką i zapinany na rzep, w pasie wiązany na 
troki łączone kartonikiem, rękaw zakończony poliestrowym, elastycznym  
mankietem, szwy wykonywane metodą ultradźwiękową, opakowanie ze-
wnętrzne folia-papier, opakowanie wewnętrzne serweta włókninowa lub 
papier krepowy, trzy naklejki z kodem kreskowym, nr serii i datą ważności, 
włóknina barierowa min. 35 g/m2, odporność na przenikanie cieczy 60 
cmH20, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 185 kPa, wytrzymałość na 
rozrywanie na mokro 155 kPa, rozmiar L (długość 127cm ), 
8) Zamawiający w Pakiecie XIV w poz. 2 nie dopuszcza fartucha chirurgicz-
nego sterylnego, wykonanego z czterowarstwowej, barierowej, niepylącej 
włókniny typu SMMS, sposób złożenia i konstrukcja pozwala na zakładanie 
fartucha z zachowaniem sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operato-
ra, przy szyi wykończony lamówką i zapinany na rzep, w pasie wiązany na 
troki łączone kartonikiem, rękaw zakończony poliestrowym, elastycznym  
mankietem, szwy wykonywane metodą ultradźwiękową, opakowanie ze-
wnętrzne folia-papier, opakowanie wewnętrzne serweta włókninowa lub 
papier krepowy, trzy naklejki z kodem kreskowym, nr serii i datą ważności, 
włóknina barierowa min. 35 g/m2, odporność na przenikanie cieczy 60 



cmH20, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 185 kPa, wytrzymałość na 
rozrywanie na mokro 155 kPa, rozmiar XL (długość 135cm ), 
9) Zamawiający w Pakiecie XIV w poz. 3 nie dopuszcza fartucha chirurgicz-
nego sterylnego, wykonanego z czterowarstwowej, barierowej, niepylącej 
włókniny typu SMMS, wzmacnianego nieprzemakalnymi wstawkami w czę-
ści przedniej  i na rękawach, sposób złożenia i konstrukcja pozwala na za-
kładanie fartucha z zachowaniem sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu 
operatora, przy szyi wykończony lamówką i zapinany na rzep, w pasie wią-
zany na troki łączone kartonikiem, rękaw zakończony poliestrowym, ela-
stycznym  mankietem, szwy wykonywane metodą ultradźwiękową, opako-
wanie zewnętrzne folia-papier, opakowanie wewnętrzne serweta włókni-
nowa lub papier krepowy, trzy naklejki z kodem kreskowym, nr serii i datą 
ważności, włóknina barierowa min. 35 g/m2, w części wzmocnionej min. 
45g/m2, odporność na przenikanie cieczy 305 cmH20, wytrzymałość na 
rozrywanie na sucho 185 kPa, wytrzymałość na rozrywanie na mokro 155 
kPa, rozmiar XL (długość 135cm ), 
10) Zamawiający w Pakiecie XVII w poz. 6 dopuszcza również komplet 
odzieży z włókniny SMMS, spełniający pozostałe wymagania SIWZ, 
11) Zamawiający w Pakiecie XXII w poz. 5 i 6 nie dopuszcza fartuchów z rę-
kawami wszytymi prosto/standardowo. 

 


