
                  Sandomierz dnia 29.03.2016 r. 
Szpital Specjalistyczny 
Ducha Świętego 
ul. Schinzla 13 
27-600 Sandomierz 
 

Zapytanie Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego 
w postępowaniu na „Dostawę odczynników laboratoryjnych” znak PN/10/2016 

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego na „Dostawę odczynników laboratoryjnych”, znak 

PN/10/2016 
 

Do Zamawiającego w dniu 22.03.2016 r.  wpłynęły pytania dotyczące ww. sprawy o treści 

następującej: 

Dotyczy pakiet nr 2 pozycja 4: 

Czy Zamawiający dopuści test do łącznego wykrywania toksyn A i B oraz dehydrogenazy 

glutaminianowej (GDH) Clostridium difficile, gdzie próbki można przechowywać w lodówce 

(2-8°C) przez 24 godziny przed badaniem, a przy dłuższym przechowywaniu, próbki należy 

zamrozić w temperaturze -20°C? 

Dotyczy pakiet nr 2 pozycja 4: 

Czy Zamawiający dopuści test do łącznego wykrywania toksyn A i B oraz dehydrogenazy 

glutaminianowej (GDH) Clostridium difficile, gdzie czułość dla toksyny B wynosi 0,78 

ng/ml? 

Dotyczy pakiet nr 2 pozycja 4: 

Czy Zamawiający dopuści opakowanie zawierające 20 testów w przeliczeniu na podaną 

przez Zamawiającego ilość testów? 

 

Odpowiedź udzielona przez Zamawiającego w dniu 29.03.2016 r.: 
 

W nawiązaniu do Państwa pisma z dnia 22.03.2016 r. Szpital Specjalistyczny Ducha 

Świętego, działając w oparciu o art. 38 ust. 1 Pzp informuje, że: 

1. Zamawiający w Pakiecie nr II poz. 4 dopuszcza test do łącznego wykrywania toksyn A        

i B oraz dehydrogenazy glutaminianowej (GDH) Clostridium difficile, gdzie próbki moż-

na przechowywać w lodówce (2-8˚C) przez 24 godziny przed badaniem, a przy dłuższym 

przechowywaniu, próbki należy zamrozić w temperaturze - 20˚C. 

2. Zamawiający w Pakiecie nr II poz. 4 nie dopuszcza testu do łącznego wykrywania toksyn 

A i B oraz dehydrogenazy glutaminianowej (GDH) Clostridium difficile, gdzie czułośc dla 

toksyny B wynosi 0,78 ng/ml. 



3. Zamawiający w Pakiecie nr II poz. 4 dopuszcza opakowanie zawierające 20 testów          

w przeliczeniu na podaną przez Zamawiającego ilość testów. 

 
 


