Sandomierz 13.06.2019 r.
Szpital Specjalistyczny
Ducha Swietego
ul. Schinzla 13
27-600 Sandomierz

Zapytanie Wykonawcy i odpowiedZ Zamawiajacego
w postepowaniu na dostawe sprzetu medycznego jednorazowego uzytku, znak
PN/16/2019

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzonego w try-
bie przetargu nieograniczonego na dostawe sprzetu medycznego jednorazowego
uzytku, znak PN/16/2019

Do Zamawiajgcego w dniu 12.06.2019 r. wptynety pytania dotyczace ww. sprawy o tre-
$ci nastepujacej:

Pytania

1. Dot. Pakietu 14 poz. 1: Prosimy Zamawiajgcego o wyjasnienie czy filtr bakteryjny ma
by¢ wbudowany w cze$¢ chwytng przyrzadu co umozliwia ergonomiczne pobieranie
ptynéw.

2. Dot. Pakietu 15 poz. 1: Prosimy Zamawiajgcego o wyja$nienie, czy kaniula ma by¢
dostarczana wraz z nieinwazyjnym systemem mocowania z okienkiem z folii paroprze-
puszczalnej PU (MVTR - min. 1500g/m?/24h), z wycieciem na zawér Floswitch 10 mm x
15 mm, z piankowg podktadka pod skrzydetka i piankowymi paskami do prowadzenia
linii?

3. Dot. Pakietu 15 poz. 2: Prosimy Zamawiajgcego o dopuszczenie alternatywnego
rozwigzania w postaci tgcznika beziglowego kompatybilnego z koncéwka luer i luer
lock, o przeptywie min. 165 ml/min. mozliwo$¢ podtgczenia u pacjenta min. przez 7 dni
lub 216 aktywacji. Dtugo$¢ robocza zaworu 2-2,5 cm, dtugo$é catkowita 3 cm. Lacznik
posiada przeZroczysta obudowe, zaw6r w postaci bezbarwnej, jednoelementowej, sili-
konowej membrany z gtadka powierzchnig do dezynfekcji (jednorodna materiatowo
powierzchnia styku koricéwki Luer na drodze przeptywu ptynu), prosty tor przeptywu,
wnetrze pozbawione cze$ci mechanicznych i metalowych. Dostosowany do uzytku z
krwig, ttuszczami, alkoholami, chlorheksydyng, oraz lekami chemioterapeutycznymi.
przestrzen martwa max. 0,04 ml, o wytrzymato$ci na ci$nienie zwrotne i ci$nienie ptynu
iniekcyjnego min. 60 psi. Wej$cie donaczyniowe zabezpieczone protektorem. Sterylny,
jednorazowy, pakowany pojedynczo, na kazdym opakowaniu nadruk nr serii i daty
waznosci. Okres waznos$ci min. 12 m-cy od daty dostawy.

4. Dot. Pakietu 15 poz. 2: Prosimy Zamawiajgcego o wyjasnienie czy oczekuje tgcznika
dostepu zylnego z pozytywnym, negatywnym czy neutralnym ci$nieniem?

5. Dot. Pakietu 16 poz. 2: Czy Zamawiajgcy oczekuje aby zestaw do pomiaru godzino-
wej diurezy posiadat przezroczyste okienko podgladu w tgczniku do cewnika foleya - do
kontroli obecno$ci moczu i samego procesu pobierania?

6. Dot. Pakietu 19 poz. 1: Prosimy Zamawiajgcego o dopuszczenie cewnikéw do odsy-
sania z lejkowatym tgcznikiem z bocznym zamykanym otworem utatwiajacym regulacje
sity ssania.

7. Dot. Pakietu 19 poz. 1: Prosimy Zamawiajgcego o dopuszczenie cewnikéw o dtugoséci
min. 50cm.



8. Dot. Pakietu 19 poz. 1: Prosimy Zamawiajgcego o doprecyzowanie czy rozmiar cew-
nika ma by¢ kodowany kolorystycznie i numerycznie na konektorze w celu tatwej iden-
tyfikacji produktu?

9. Dot. Pakietu 19 poz. 1: Prosimy Zamawiajacego o doprecyzowanie czy wymaga, aby
koncéwka cewnikéw do odsysania gérnych drég oddechowych posiadata wewnetrzne
karbowanie umozliwiajgce precyzyjne umocowanie drenu do odsysania.

10. Dot. Pakietu 19 poz. 1: Prosimy Zamawiajacego o doprecyzowanie, czy cewnik do
odsysania ma posiada¢ dodatkowy wskaznik potozenia koricowki i otworéw bocznych
cewnika pozwalajgcy na ich symetryczne upozycjonowanie wzgledem oskrzela lewego i
prawego co zapewnia rownomierny rozdziat podci$nienia i efektywna ewakuacje wy-
dzieliny w trakcie procedury odsysania ?

11. Dot. Pakietu 20: Prosimy Zamawiajgcego o dopuszczenie jednorazowego fartucha
foliowego przedniego z folii PE zaktadanego przez gtowe, wigzanego z tytu w tali roz-
miar 68cmx108cm, o grubo$ci 16 mikrondw, posiadajacy znak CE, opakowanie zbiorcze
karton.

12. Dot. Pakietu 40 poz. 1: Prosimy Zamawiajgcego o dopuszczenie sterylnego zelu do
cewnikowania w wygodnym harmonijkowym aplikatorze o gramaturze 8,5g, sterylizo-
wany parg wodna.

Zawarto$¢ procentowa substancji aktywnych:

chlorowodorek lidokainy 2%

dwuchlorowodorek chlorhexydyny 0,05%

13. Dot. Pakietu 40 poz. 2: Prosimy Zamawiajgcego o dopuszczenie sterylnego zelu do
cewnikowania w wygodnym harmonijkowym aplikatorze o gramaturze 12,5g, steryli-
zowany parg wodna.

Zawartos$¢ procentowa substancji aktywnych:

chlorowodorek lidokainy 2%

dwuchlorowodorek chlorhexydyny 0,05%

14. Dot. Pakietu 40 poz. 1, 2: Prosimy Zamawiajgcego o doprecyzowanie, czy Zama-
wiajgcy dopuszcza zZel do cewnikowania posiadajagcy w swoim sktadzie szkodliwe sub-
stancje konserwujgce takie jak parabeny ktére sg substancjami wnikajacymi przez skére
oraz btony $luzowe akumulujac sie w organizmie i powodujgc objawy alergiczne, sg tez
rozwazane jako czynnik mutagenny?

15. Dot. Pakietu 55 poz. 1: Prosimy o sprecyzowanie, czy cewniki majg by¢ wykonane z
pottwardego silikonowanego lateksu, tak jak obecnie stosowane?

16. Dot. Pakietu 55 poz. 2: Prosimy o sprecyzowanie czy cewniki, tak jak obecnie sto-
sowane, maja by¢ skalowane co 1cm dla doktadnej kontroli potozenia?

17. Dot. Pakietu 55 poz. 4: Prosimy o wylgczenie pozycji do osobnego pakietu, celem
umozliwienia zlozenia oferty przez wieksze grono Wykonawcow.

18. Dot. Pakietu 55 poz. 6: Prosimy o wytaczenie pozycji do osobnego pakietu, celem
umozliwienia ztozenia oferty przez wieksze grono Wykonawcéw.

Odpowiedz udzielona przez Zamawiajgcego w dniu 13.06.2019 r.:

W nawigzaniu do Panstwa pisma z dn. 12.06.2019 r. Szpital Specjalistyczny Du-
cha Swietego, dziatajac w oparciu o art. 38 ust. 1 Pzp ponizej udziela wyjasnien na zada-
ne pytania:

1) Zamawiajacy dopuszcza pod warunkiem spelniania pozostatych wymagan SIWZ.
2) Zamawiajacy wymaga kaniul zgodnych z opisem zawartym w SIWZ.
3) Zamawiajgcy nie dopuszcza.



4) Zamawiajacy wymaga zaworu zgodnego z opisem zawartym w SIWZ.
5) Zamawiajacy dopuszcza.

6) Zamawiajacy dopuszcza.

7) Zamawiajacy dopuszcza.

8) Zamawiajacy dopuszcza.

9) Zamawiajgcy dopuszcza.

10) Zamawiajgcy dopuszcza.

11) Zamawiajacy dopuszcza.

12) Zamawiajgcy nie dopuszcza.
13) Zamawiajacy nie dopuszcza.
14) Zamawiajacy nie dopuszcza.
15) Zamawiajgcy dopuszcza.

16) Zamawiajacy dopuszcza.

17) Zamawiajacy nie wyraza zgody.
18) Zamawiajacy nie wyraza zgody.




