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27-600 Sandomierz

Zapytanie Wykonawcy i odpowiedz Zamawiajacego
w postepowaniu na dostawe wyrobéw do zabiegéw angiograficznych i angioplastycz-
nych, znak PN/9/2019

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzonego w try-

bie przetarqu nieograniczonego na dostawe wyrobéw do zabiegow angiograficz-

nych i angioplastycznych, znak PN/9/2019

Do Zamawiajgcego w dniu 06.03.2019 r. wptyneto pytanie dotyczgce ww. sprawy o tre-
$ci nastepujace;j:

Pytanie

Dot. Pakietu XI poz. 1 i 2: Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na modyfikacje Pakietu XI w
pozycji 11 2 wg zatgczonego wzoru oraz na wskazanie adekwatnych iloéci produktow w
kazdej pozycji?

Poz. 1 Wkiady jednorazowe dla wielu pacjentéw zawierajace:

1) wklady jednorazowe dla wielu (min. pieciu) pacjentéw kompatybilne z posiadang
przez Zamawiajacego strzykawka do kontrastu Avanta obejmujgce: strzykawki,
przewody dla kontrastu i przewody dla soli fizjologicznej, przewody dla
kontrastu skladajg sie z: kolca odpowietrzajgcego z niskoci$nieniowym
przewodem, komory kroplowej, wysokoci§nieniowego przewodu dla kontrastu,
mechanizmu zastawkowego, meskiej koncéwki typu luer ze zigczem typu
multiguard, przewody dla soli sktadajg sie z: kolca dla soli z niskoci$nieniowym
przewodem, komory kroplowej, zeniskiej konicowki typu luer ze zigczem typu
multiguard, szt. ....;

2) kontroler reczny kompatybilny z posiadang przez Zamawiajacego strzykawkg do
kontrastu Avanta: jalowy kontroler reczny przeznaczony dla zastosowania u
jednego pacjenta, przy zastosowaniu jatowej ostony kontrolera rgcznego moze on
by¢ stosowany u pieciu pacjentéw, szt. ....;

3) jatowa ostona kontrolera recznego kompatybilnego z posiadang przez
Zamawiajgcego strzykawka do kontrastu Amanta: przezroczysta jatowa ostona
do jatlowego kontrolera recznego pozwala na zastosowanie kontrolera u wigcej
niz jednego pacjenta, zaprojektowana w ten sposdb, aby pasowata do ksztattu
kontrolera i zespotu kabli bez utrudniania czynnos$ci obstugujgcemu i mocowana
jest do modutu kontroli ptynu na ztgczu FCM, szt. ...

Poz. 2 Wkitady jednorazowe dla pojedynczego pacjenta zawierajace: wktady jednorazo-
we dla pojedynczego pacjenta z mozliwoscig podiaczenia przetwornika ci$nieniowego
kompatybilne z posiadana przez Zamawiajgcego strzykawka do kontrastu Avanta obej-
mujgce: obrotowg koncéwke typu luer, kranik odcinajacy, zestaw zastawki izolujgcej
ci$nienie/port monitorujacy ci$nienie hemodynamiczne, wysokoci$nieniowy przewod
dla soli z meskim ztgczem typu luer, wysokoci$nieniowy przewdd dla kontrastu z zen-
skim ztgczem typu luer, szt. ....



Udzielenie pozytywnej odpowiedzi na powyzsze pytanie umozliwi nam wzigcie udziatu
w w/w postepowaniu i zaoferowanie Zamawiajgcemu sprzetu najnowszej generacji i o
najwyzszej jako$ci z powodzeniem stosowanego w wielu wiodacych oérodkach na tere-
nie Europy.

Odpowiedz udzielona przez Zamawiajqgcego w dniu 08.03.2019 r.:

W nawigzaniu do Panstwa pisma z dn. 06.03.2019 r. Szpital Specjalistyczny Du-
cha Swietego, dziatajac w oparciu o art. 38 ust. 1 Pzp ponizej udziela wyjasnien na zada-
ne pytanie:

Zamawiajgcy dokonuje sprostowania omytki pisarskiej w Pakiecie XI i tak poz. 11 2
otrzymuje brzmienie:
»,Poz. 1 Wkiady jednorazowe dla wielu pacjentéw zawierajace:

1) wkiady jednorazowe dla wielu (min. pieciu) pacjentéw kompatybilne z posiadang
przez Zamawiajgcego strzykawkg do kontrastu Avanta obejmujace: strzykawki,
przewody dla kontrastu i przewody dla soli fizjologicznej, przewody dla
kontrastu skladajg sie z: kolca odpowietrzajacego z niskociSnieniowym
przewodem, komory kroplowej, wysokoci$nieniowego przewodu dla kontrastu,
mechanizmu zastawkowego, meskiej koncéwki typu luer ze zigczem typu
multiguard, przewody dla soli sktadajg sie z: kolca dla soli z niskoci$nieniowym
przewodem, komory kroplowej, zenskiej koncowki typu luer ze ztgczem typu
multiguard - szt. 100;

2) kontroler reczny kompatybilny z posiadang przez Zamawiajacego strzykawka do
kontrastu Avanta: jalowy kontroler reczny przeznaczony dla zastosowania u
jednego pacjenta, przy zastosowaniu jalowej ostony kontrolera recznego moze on
by¢ stosowany u pieciu pacjentow - szt. 30;

3) jatlowa ostona kontrolera recznego kompatybilnego z posiadang przez
Zamawiajgcego strzykawkg do kontrastu Amanta: przezroczysta jalowa ostona
do jatowego kontrolera recznego pozwala na zastosowanie kontrolera u wigcej
niz jednego pacjenta, zaprojektowana w ten sposdb, aby pasowata do ksztattu
kontrolera i zespotu kabli bez utrudniania czynno$ci obstugujagcemu i mocowana
jest do modutu kontroli ptynu na ztgczu FCM - szt. 30;

Poz. 2 Wklady jednorazowe dla pojedynczego pacjenta zawierajace: wkiady jedno-
razowe dla pojedynczego pacjenta z mozliwoscia podiaczenia przetwornika ci$nienio-
wego kompatybilne z posiadang przez Zamawiajgcego strzykawka do kontrastu Avanta
obejmujgce: obrotowg koncéwke typu luer, kranik odcinajacy, zestaw zastawki izolujg-
cej ci$nienie/port monitorujgcy ci$nienie hemodynamiczne, wysokoci$nieniowy prze-
wdd dla soli z meskim ztgczem typu luer, wysokoci$nieniowy przewdd dla kontrastu z
zenskim ztgczem typu luer - szt. 500"




