Sandomierz 08.03.2019 r.
Szpital Specjalistyczny
Ducha Swietego
ul. Schinzla 13
27-600 Sandomierz

Zapytanie Wykonawcy i odpowiedz Zamawiajgcego
w postepowaniu na dostawe wyrobéw do zabiegéw angiograficznych i angioplastycz-
nych, znak PN/9/2019

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonego w try-
bie przetargu nieograniczonego na dostawe wyrobéw do zabiegow_angiograficz-
nych i angioplastycznych, znak PN/9/2019

Do Zamawiajgcego w dniu 06.03.2019 r. wplynely pytania dotyczace ww. sprawy o tre-
$ci nastepujace;j:

Pytania

1. Dot. Pakietu III: Ze wzgledu na oferte konkurencyjng cenowo zwracamy sie do Za-
mawiajgcego o dopuszczenie introduceréw spetniajgcych kluczowe parametry SIWZ,
opisane ponizej:

- Srednice od 4F do 7F,

- dtugosci 11cmi 23cm,

- prowadnik o dtugosci 45cm zakonczony z jednej strony ,]” z drugiej prosty,

- migkka czg$¢ dystalna prowadnika umozliwiajgca wprowadzenie go do naczynia oraz
sztywna cze$¢ proksymalna zapewniajgca doskonate podparcie dla rozszerzacza a takze
zapobiegajaca perforacji naczynia,

- igla angiograficzna 20G dla rozmiaru 4F i 18G dla 5-7F.

2. Dot. Pakietu VI poz. 1: Zwracamy sie do Zamawiajgcego o dopuszczenie strzykawki
widocznej na zdjeciu, ktora spetnia wszystkie wymagania SIWZ, rézni sie tylko kolorem
ttoka.

3. Dot. Pakietu VI poz. 2: Zwracamy si¢ do Zamawiajagcego o dopuszczenie y-
connectora typu push click - do obstugi jednorecznej, $wiatto wewnetrzne 8F, z mozli-
woScig pracy przy zamknietej zastawce. W zestawie igta do wprowadzania oraz torquer
akceptujacy prowadniki od 0,010”-0,038".

4. Dot. Pakietu VI poz. 3: Zwracamy sie do Zamawiajagcego o dopuszczenie y-
connectora typu crew, spelniajgcego wszystkie wymagania SIWZ, w zestawie z iglg i
torquerem akceptujagcym prowadniki od 0,010”-0,038”.

5. Dot. Pakietu VI poz. 4: Zwracamy sie do Zamawiajgcego o dopuszczenie opaski uci-
skowej dostepnej w 3 rozmiarach, budowa przezroczysta komory, pozwalajgca na ob-
serwacje miejsca wktucia po natozeniu ucisku. W zestawie ze strzykawka.

6. Dot. Pakietu VII: Zwracamy sie do Zamawiajgcego o dopuszczenie balonéw do kon-
trapulsacji wewnatrzaortalnej od japonskiego producenta, kompatybilnych z posiadang
przez zamawiajgcego pompa firmy Datascope/Arrow-Teleflex. Dostepne balony:

- 40cc 8,0Fr dla pacjentéw o wzroScie powyzej lub réwnym 165cm (dt. balonu 243mm)
oraz dostepny balon krétki 182mm 40cc 8,0Fr dla pacjentéw o wzroécie od 160cm,

- 35cc 8,0Fr dla pacjentéw o wzro$cie 155-165cm (dt. balonu 214mm) oraz dostepny
balon krétki 162mm 35cc 8,0Fr dla pacjentéw o wzroécie powyzej 145cm.



Pozostate parametry zgodne z SIWZ. Sterylny zestaw wprowadzajacy z igltg angiogra-
ficzng, rozszerzaczem naczyniowym, rozszerzaczem introduktora, tréjdroznym Krani-
kiem, nasadka luer, przedtuzaczem cewnika, drenem ci$nieniowym oraz strzykawkga i
zastawka jednokierunkowa. Port do pomiaru ci$nienia. Budowa shaftu typu ,helium-
lumen”, bez metalowego zbrojenia. Markery widoczne w promieniach RTG na obu kon-
cach balonu.

Odpowiedz udzielona przez Zamawiajgcego w dniu 08.03.2019 r.:

W nawigzaniu do Panstwa pisma z dn. 06.03.2019 r. Szpital Specjalistyczny Du-
cha Swietego, dziatajac w oparciu o art. 38 ust. 1 Pzp ponizej udziela wyjasnien na zada-
ne pytania:

1) Zamawiajacy nie dopuszcza.

2) Zamawiajacy nie dopuszcza, ponadto informuje, ze do zapytania nie zatgczono zdje-
cia.

3) Zamawiajacy nie dopuszcza.

4) Zamawiajgcy nie dopuszcza.

5) Zamawiajacy nie dopuszcza.

6) Zamawiajacy nie dopuszcza.




