Sandomierz dnia 28.05.2020 r.
Szpital Specjalistyczny
Ducha Swietego
ul. Schinzla 13
27-600 Sandomierz

Zapytanie Wykonawcy i odpowiedz Zamawiajgcego
w postepowaniu na ,Dostawe opatrunkéw i materiatéw na Blok Operacyjny”
Znak PN/14/2020

Dotyczy: postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzonego w trybie prze-
targu nieograniczonego na ,Dostawe opatrunkéw i materiatéw na Blok Operacyjny”, znak

PN/14/2020

Do Zamawiajgcego w dniu 27.05.2020 r. wplynely pytania dotyczace ww. sprawy o tresci naste-
pujace;j:

Pakiet 13

Poz. 1

Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie opatrunku nie posiadajgcego zaokraglonych brzegéw,
pakowanych po 100 szt. w opakowaniu zbiorczym.

Poz. 2

Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie opatrunkéw pakowanych po 40 szt. w opakowaniu
zbiorczym.

Poz. 3

Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie opatrunkéw pakowanych po 50 szt. w opakowaniu
zbiorczym.

Pakiet nr 14

Poz. 1

Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie folii operacyjnej wykonane;j z poliuretanu o grubosci
0,025mm, pokryta klejem akrylowym, elastyczna, tatwo przylegajaca do skéry, paroprzepusz-
calnos¢ na poziomie min. 800g/m2/24h, wodoszczelna, antyrefleksyjna, posiadajagca syme-
trycznie rozmieszczone dwa zielone nieprzylepne paski o szerokosci 3,5cm (+/-0,5cm) utatwia-
jace aplikacje. Sterylizacja tlenkiem etylenu.

Powierzchnia catkowita 10x22,5 cm, powierzchnia klejgca 10x14 cm. lub powierzchnia catkowi-
ta 15x36,5 cm, powierzchnia klejgca 15x28 cm.

Poz. 2

Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie folii operacyjnej wykonanej z poliuretanu o grubosci
0,025mm, pokryta klejem akrylowym, elastyczna, tatwo przylegajaca do skéry, paroprzepusz-
calno$¢ na poziomie min. 800g/m2/24h, wodoszczelna, antyrefleksyjna, posiadajgca syme-
trycznie rozmieszczone dwa zielone nieprzylepne paski o szerokosci 3,5cm (+/-0,5cm) utatwia-
jace aplikacje. Sterylizacja tlenkiem etylenu.

Powierzchnia catkowita 28x38,5 cm, powierzchnia klejgca 30x28 cm. lub powierzchnia catkowi-
ta 15x36,5 cm, powierzchnia klejgca 15x28 cm.

Poz. 3

Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie folii operacyjnej wykonanej z poliuretanu o grubosci
0,025mm, pokryta klejem akrylowym, elastyczna, tatwo przylegajagca do skéry, paroprzepusz-
calno$¢ na poziomie min. 800g/m2/24h, wodoszczelna, antyrefleksyjna, posiadajgca syme-
trycznie rozmieszczone dwa zielone nieprzylepne paski o szerokosci 3,5cm (+/-0,5cm) utatwia-
jace aplikacje. Sterylizacja tlenkiem etylenu.

Powierzchnia catkowita 28x38,5 cm, powierzchnia klejgca 30x28 cm.

Poz. 4

Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie folii operacyjnej wykonanej z poliuretanu o gruboéci
0,025mm, pokryta klejem akrylowym, elastyczna, fatwo przylegajaca do skéry, paroprzepusz-
calno$¢ na poziomie min. 800g/m2/24h, wodoszczelna, antyrefleksyjna, posiadajgca syme-



trycznie rozmieszczone dwa zielone nieprzylepne paski o szerokosci 3,5cm (+/-0,5cm) utatwia-
jace aplikacje. Sterylizacja tlenkiem etylenu.

Powierzchnia catkowita 40x50,5 cm, powierzchnia klejgca 40x42 cm.

Poz.5

Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie folii operacyjnej wykonanej z poliuretanu o grubosci
0,025mm, pokryta klejem akrylowym, elastyczna, tatwo przylegajaca do skéry, paroprzepusz-
calno$¢ na poziomie min. 800g/m2/24h, wodoszczelna, antyrefleksyjna, posiadajaca syme-
trycznie rozmieszczone dwa zielone nieprzylepne paski o szerokosci 3,5cm (+/-0,5¢cm) ulatwia-
jace aplikacje. Sterylizacja tlenkiem etylenu.

Powierzchnia catkowita 45x63,5 cm, powierzchnia klejgca 45x55 cm.

Poz. 6

Prosimy Zamawiajgcego o dopuszczenie folii operacyjnej wykonanej z poliuretanu o gruboéci
0,025mm, pokryta klejem akrylowym, elastyczna, fatwo przylegajaca do skéry, paroprzepusz-
calno$¢ na poziomie min. 800g/m2/24h, wodoszczelna, antyrefleksyjna, posiadajaca syme-
trycznie rozmieszczone dwa zielone nieprzylepne paski o szerokosci 3,5cm (+/-0,5cm) utatwia-
jace aplikacje. Sterylizacja tlenkiem etylenu.

Powierzchnia catkowita 45x83,5 cm, powierzchnia klejgca 45x75 cm.

Poz.7

Prosimy Zamawiajgcego o dopuszczenie folii operacyjnej wykonanej z poliuretanu o grubosci
0,025mm, pokryta klejem akrylowym, elastyczna, fatwo przylegajaca do skéry, paroprzepusz-
calnos¢ na poziomie min. 800g/m2/24h, wodoszczelna, antyrefleksyjna, posiadajgca syme-
trycznie rozmieszczone dwa zielone nieprzylepne paski o szerokosci 3,5cm (+/-0,5cm) ulatwia-
jace aplikacje. Sterylizacja tlenkiem etylenu.

Powierzchnia catkowita 56x88,5 cm, powierzchnia klejaca 56x80 cm.

Pakiet 16, poz.2

Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie opatrunku w rozmiarze 7,5x12, pozostate wymogi
zgodnie z SIWZ,

OdpowiedZ udzielona przez Zamawiajqcego w dniu 28.05.2020 r.:

W nawigzaniu do Panstwa pisma z dnia 27.05.2020 r. Szpital Specjalistyczny Ducha
Swietego, dziatajgc w oparciu o art. 38 ust. 1 Pzp ponizej udziela wyjasnien na zadane pytania:
Zamawiajacy dopuszcza.

Zamawiajacy dopuszcza.

Zamawiajacy dopuszcza.

Zamawiajacy nie dopuszcza.
Zamawiajacy nie dopuszcza.
Zamawiajacy nie dopuszcza.
Zamawiajacy nie dopuszcza.
Zamawiajgcy nie dopuszcza.
Zamawiajacy nie dopuszcza.
10 Zamawiajacy nie dopuszcza.
11. Zamawiajacy nie dopuszcza.
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