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Zapytanie Wykonawcy i odpowiedz Zamawiajacego
w postepowaniu na dostawe sprzetu medycznego dla Oddziatu Rehabilitacji, znak TP/12/2021

Dotyczy: postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzonego w trybie pod-
stawowym bez negocjacji na dostawe sprzetu medycznego dla Oddziatu Rehabilitacji, znak
TP/12/2021

Do Zamawiajacego w dniu 04.10.2021 r. wplynely pytania dotyczace ww. sprawy o tresci naste-
pujace;j:

Pytania

1. Dot. Pakietu XI: Uprzejmie prosimy o wyjasnienie, czy Zamawiajacy dopusci szyny do
¢wiczen stawu kolanowego o nastepujacych parametrach, czesto znacznie przewyzszaja-
cych te wymagane:
Lp. Opis parametru
1 Szyna do ¢wiczen biernych stawu kolanowego, fabrycznie nowa - rok produkcji 2021
2 Mozliwos¢ ustawienia kata w trakcie terapii bez potrzeby czekania na koniec zapro-
gramowanego czasu ¢wiczenia
3 Zmiana wszystkich parametréw w trakcie terapii bez potrzeby czekania na koniec
zaprogramowanego czasu ¢wiczenia
4 Obcigzenie nominalne do 40kg
5 Waga pacjenta do 150kg
6 Wzrost pacjenta 120-205cm
7 Limit wyprostu stawu biodrowego 0°
8 Limit zgiecia stawu biodrowego 115°
9 Limit wyprostu stawu kolanowego -10°
10 Limit zgiecia stawu kolanowego 120°
11 Czas terapii 1 minuta - 24 godziny (co minute), praca ciagla
12 Dhugos¢ catej konczyny dolnej 56-106cm
13 Dtugosc kosci piszczelowej 25-57cm
14 Dtugosc¢ kosci udowej 31-49 cm
15 Predko$¢ 5%-100%, co odpowiada ca. 32°-230°/min
16 Waga urzadzenia 11kg
16 Wymiary (szerokos¢ x wysokos¢ x gtebokos¢) 350 x min.230, max. 560 x 960mm (+/-
10mm)
17 Zasilanie ~100 v to 240v
18 Czestotliwo$¢ 50Hz do 60Hz
19 Zabezpieczenie z klipsami
20 Odwracanie podstawki na stopy
21 Regulacja podparcia stép
22 Regulacja podparcia na boki
23 Wykorzystanie dla lewej/prawej nogi bez koniecznoéci zmian ustawien
24 System zatrzaskow
25 Pilot z mozliwoscia ustawienia wszystkich parametréw
26 Panel kontrolny na pilocie umozliwiajacy ustawianie wszystkich parametrow
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2. Dot. Pakietu XI: Czy ze wzgledu na fakt, iz szyna do ¢wiczen stawu kolanowego jest
urzadzeniem elektrycznym majgcym bezposredni kontakt z konczyna pacjenta, ma po-
siadac¢ klase ochronnoéci Il - zabezpieczajgcg przed porazeniem elektrycznym bezpo-
$rednim i posrednim?

3. Dot. Pakietu XI: Czy szyna do ¢wiczen stawu kolanowego, w celu optymalizacji i zwiek-
szenia efektywnosci procesu rehabilitacji, ma posiada¢ mozliwo$¢ zsynchronizowanej
elektrostymulacji NMES?

Odpowiedz udzielona przez Zamawiajacego w dniu 05.10.2021 r.:

W nawigzaniu do Panstwa pisma z dn. 04.10.2021 r. Szpital Specjalistyczny Ducha Swie-
tego, dziatajac w oparciu o art. 284 ust. 2 Pzp ponizej udziela wyjasnien na zadane pytanie:
1) Zamawiajacy nie dopuszcza.
2) Zamawiajgcy dopuszcza, ale nie wymaga.
3) Zamawiajgcy dopuszcza, ale nie wymaga.




