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Zapytanie Wykonawcy i odpowiedz Zamawiajgcego
w postepowaniu na dostawe aparatu RTG wraz z przebudowa pomieszczen i wyposaze-
niem dla potrzeb Pracowni Rentgenowskiej, znak PN/39/2020

Dotvczy: postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzonego w try-
bie przetarqu nieograniczoneqgo na dostawe aparatu RTG wraz z przebudowa po-
mieszczen i wyposazeniem dla potrzeb Pracowni Rentgenowskiej, znak PN/39/2020

Do Zamawiajgcego w dniu 15.01.2021 r. wptynety pytania dotyczgce ww. sprawy o tre-
$ci nastepujace;j:

Pytania
1. Dot. Szczegélowego Opisu Przedmiotu Zamoéwienia pkt 22 i 23: Czy Zama-
wiajgcy dopusci aparat RTG, renomowanego na rynku producenta bez zmotory-
zowanego ruchu statywu sufitowego w 5 osiach oraz bez automatycznego pozy-
cjonowania lampy RTG za pomocg zdefiniowanych w programach anatomicznych
ustawien? Pozostate, wszystkie opisane modalno$ci w SIWZ pozostajg bez zmian.
Obecny wymog uniemozliwia ztozenie waznej i konkurencyjnej oferty.
2. Dot. Szczegétowego Opisu Przedmiotu Zamoéwienia pkt 4: Ze wzgledu na roz-
norodno$é¢ aparatéw dostepnych na rynku uwarunkowanej ich pochodzeniem
prosimy o wprowadzenie punktacji jak ponizej:

Istotne parametry aparatu tzn.
min. lampa, generator,
4 detektory, zawieszenie Tak/ Tak - 10 pkt
" | sufitowe, stot, statyw Nie Nie - 0 pkt
wyprodukowane przez jednego
producenta
3. Dot. Szczegélowego Opisu Przedmiotu Zamoéwienia pkt 36: Ze wzgledu na
funkcjonalno$¢ i wygode uzytkowania i pozycjonowania aparatu prosimy o
wprowadzenie punktacji jak ponizej:
> +/-90°- 5 pkt
36. | Zakres obrotu kolimatora =4~ 457 2 +§_ 90°- 0 gkt

4. Dot. Szczegéltowego Opisu Przedmiotu Zamowienia pkt 79: Zwracamy uwage
Zamawiajgcego na kluczowe znaczenie rozdzielczo$ci obrazowania. Im wigksza
rozdzielczo$é, tym lepiej wida¢ detale na obrazie. W celu pozyskania aparatu RTG
ktéory umozliwia wykonywanie zdje¢ z mozliwie najlepszym odwzorowaniem
szczegbtéw proponujemy wprowadzenie punktacji:

792 Rozdzielczo$¢ >31p/mm > 3,3 lp/mm - 0 pkt.

przestrzenna >5,0 Ip/mm -5 pkt
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79b DQE wydajnos¢ > 55% dha Zggzﬁ _—7501())/11{ e
kwantowa detektorow Olp/mm
5. Dot. Szczeg6towego Opisu Przedmiotu Zamowienia pkt 91: Zwracamy uwage
Zamawiajacego na kluczowe znaczenie rozdzielczo$ci obrazowania. Im wigksza
rozdzielczoé¢, tym lepiej wida¢ detale na obrazie. W celu pozyskania aparatu RTG,
ktéry umozliwia wykonywanie zdje¢ z mozliwie najlepszym odwzorowaniem
szczegOtow proponujemy wprowadzenie punktacji:
Rozdzielczo$¢ > 3,3 Ip/mm - 0 pkt.
dla przestrzennaC 28 ip/mm 235,30 ﬁ)//mm - SP;kt
o1, | DQE wydajnosc > 55% dia oo '_75(’;/1‘1{ BpH:
kwantowa detektoréow Olp/mm
6. Dot. Szczegétowego Opisu Przedmiotu Zaméwienia pkt 79 i 91: Czy Zamawia-
jacy przyzna punkty dla detektora, ktéry nie wymaga codziennej kalibracji przy
starcie? Stabilna technologia pozwala na gotowo3¢ detektora do pracy zaraz po
wilgczeniu systemu.
detektory bez codziennej kalibracji | Tak/Nie
79¢ | Prey zachowaniu najwyzsze] Tak - 5 pkt
jakosci obrazu i stabilnej pracy .
aparain Nie - 0 pkt
detektor bez codziennej kalibracji | Tak/Nie
g1c | Pray zachowaniu najwyzsze] Tak - 5 pkt
jako$ci obrazu i stabilnej pracy .
aparatu Nie - 0 pkt
7. Dot. Szczeg6lowego Opisu Przedmiotu Zamoéwienia pkt 79: Ze wzgledu na
zapewnienie cigglej pracy systemu w przypadku uszkodzenia jednego z trzech
detektoréw prosimy o wprowadzenie dodatkowej punktacji w zakresie wymien-
noéci detektoréw pomiedzy stotem, statywem i detektorem do wolnych projekcji.
Mozliwo$¢ przetozenie dowolnego detektora bez wzywania serwisu:
wymiennos$ci detektoréw Tak/Nie
pomiedzy stotem, statywem i
79d | detektorem do wolnych projekcji- Tak - 10 pkt
mozliwo$¢ przetozenie dowolnego Nie - 0 pkt
detektora bez wzywania serwisu
8. Dot. Szczegélowego Opisu Przedmiotu Zamoéwienia pkt 93: Prosimy o wpro-
wadzenie dodatkowej punktacji:
Monitor min. 19”kalibrowany do >19"- 21" - 0 pkt
93 krzywej DICOM Tak > 23" -5 pkt
9. Dot. Szczegélowego Opisu Przedmiotu Zaméwienia pkt 94: Prosimy o wpro-
wadzenie dodatkowej punktacji:
Pamiec¢ obrazow diagnostycznych > 10000 - 16 000 - 0
94 (ilo$¢ obrazow) = 5000 Tak pkt
> 16000 - 10 pkt

10. Dot. Szczegétowego Opisu Przedmiotu Zamoéwienia: W zwigzku z sytuacja
epidemiologiczng na $wiecie zwigzang z wirusem COVID -19 wnosimy o wprowa-
dzenie dodatkowej punktacji w zakresie mozliwo$ci klinicznych aparatu przy CO-
VID -109:
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Na dzien sktadania ofert mozliwo$¢
rozbudowy aparatu o opcje

120 |automatycznego wykrywania odmy | Tak/Nie Ta.lk - 10 pkt
. . Nie - 0 pkt
ptucnej. Oprogramowanie oparte na
algorytmie sztucznej inteligencji.

11. Dot. Szczegélowego Opisu Przedmiotu Zamoéwienia: W zwigzku z sytuacja
epidemiologiczng na $wiecie zwigzang z wirusem COVID -19 wnosimy o wprowa-
dzenie dodatkowej punktacji w zakresie mozliwo$ci klinicznych aparatu przy CO-
VID -19:

Mozliwo$¢ rozbudowy aparatu o
opcje wspomagajaca detekcje zmian
121 | w ptucach wywotanych wirusem Tak/Nie Tak - 10 pkt
Nie - 0 pkt

COVID-19. Oprogramowanie oparte
na algorytmie sztucznej inteligencji

12. Dot. Przebudowy pomieszczen pod RTG: Czy w przypadku zastosowania innej
technologii zawieszenia aparatu niz przedstawiony wariant firmy Siemens Za-
mawiajacy podtrzymuje konieczno$¢ zrywania warstw posadzkowych na catej
powierzchni pomieszczen znajdujacych sie nad modernizowanymi pomieszcze-
niami? Stosowana przez nas technologia nie bedzie ingerowata w podtogi ponad
gabinetem RTG (nie bedzie ich niszczyta).

13. Dot. Przebudowy pomieszczen pod RTG: Czy Zamawiajacy potwierdza ko-
nieczno$¢ zastosowania higienicznej centrali wentylacyjnej? Takie rozwigzanie
znaczgco podnosi koszt wykonania, a nie jest wymagane przepisami prawa w te-
go typu pomieszczeniach.

14. Dot. Przebudowy pomieszczen pod RTG: Czy Zamawiajacy dopusci skrzydta
drzwiowe standardowe z okleing HPL 0,7 mm?

15. Dot. Przebudowy pomieszczen pod RTG: Czy Zamawiajacy dopusci drzwi li-
deréw rynku stolarki RTG tj. ZIPIMED lub DELTA? Opis drzwi RTG (pianka,
wiokno szklane itp.) wskazuje na konkretnego dostawce.

16. Dot. Przebudowy pomieszczen pod RTG: Czy zamiennie mozna zastosowac
ekranowanie RTG w postaci plyty g-k z blachg otowiana, pozwoli to zachowac
jednolito$¢ estetyczng pracowni z miejscami gdzie ostony nie bedg potrzebne?
Opisane przez zamawiajgcego drzwi nie maja mozliwosci regulacji.

Odpowiedz udzielona przez Zamawiajgcego w dniu 01.02.2021 r.:

W nawigzaniu do Panistwa pisma z dn. 15.01.2021 r. Szpital Specjalistyczny Du-

cha Swietego, dziatajgc w oparciu o art. 38 ust. 1 Pzp ponizej udziela wyja$nien na zada-
ne pytania:
1) Zamawiajacy nie dopuszcza.

2) Zamawiajgcy nie wyraza zgody.

3) Zamawiajacy informuje, ze dokonat zmiany Szczegétowego Opisu Przedmiotu Zamo-
wienia stanowigcego zat. nr 1 do SIWZ.

4) Zamawiajacy nie wyraza zgody.

5) Zamawiajgcy nie wyraza zgody.

6) Zamawiajacy nie wyraza zgody.
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7) Zamawiajacy nie wyraza zgody.

8) Zamawiajacy informuje, ze dokonat zmiany Szczegétowego Opisu Przedmiotu Zamo-
wienia stanowigcego zat. nr 1 do SIWZ.

9) Zamawiajgcy nie wyraza zgody.

10) Zamawiajacy nie wyraza zgody.

11) Zamawiajacy nie wyraza zgody.

12) Zamawiajacy informuje, ze mozna zastosowac inng technologie zawieszenia aparatu,
ale sposéb kotwienia musi gwarantowac¢ bezpieczne przeniesienie naprezen.

13) Zamawiajgcy potwierdza konieczno$¢ zastosowania higienicznej centrali wentyla-
cyjnej.

14) Zamawiajacy dopuszcza.

15) Zamawiajgcy dopuszcza.

16) Zamawiajacy nie wyraza zgody.
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