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Sandomierz 05.10.2021 r.

Szpital Specjalistyczny
Ducha Swietego

ul. Schinzla 13

27-600 Sandomierz

Zapytanie Wykonawcy i odpowiedz Zamawiajgcego

w postepowaniu na dostawe sprzetu medycznego dla Oddziatu Rehabilitacji, znak TP/12/2021

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonego w trybie pod-
stawowym bez negocjacji na dostawe sprzetu medycznego dla Oddziatu Rehabilitacji, znak

TP/12/2021

Do Zamawiajacego w dniu 01.10.2021 r. wplynety pytania dotyczace ww. sprawy o tresci naste-
pujacej:

Pytania

1.

Dot. Pakietu II pkt 2: Czy (w pkt. 2) Zamawiajacy wyrazi zgode na zaoferowanie t6zka
posiadajacego stopien ochrony przed wptywem Srodowiska IPX67 Jest to parametr lep-
szy niz wskazany przez Zamawiajacego.

Dot. Pakietu II pkt 5: Czy (w pkt. 5) Zamawiajacy wyrazi zgode na zaoferowanie tdzka
wyposazonego w materac o dlugosci 1980 mm co bedzie traktowane jako dtugos¢ seg-
mentéw leza i bedzie zgodne z oczekiwaniami Zamawiajgcego? W oferowanym 16zku
dtugos¢ materaca jest kluczowym elementem, jesli chodzi o przestrzen dla pacjenta, po-
niewaz pacjent zawsze bedzie lezatl bezposrednio na materacu, a nie na lezu. Leze t0zka
zazwyczaj sktada sie z kilku segmentdw oraz przestrzeni konstrukcyjnych pomiedzy ty-
mi segmentami, dlatego dtugos$¢ segmentéw leza nie bedzie adekwatna do faktycznych
wymiaréw leza, na ktérym bedzie potozony materac.

Dot. Pakietu II pkt 6: Czy (w pkt. 6) Zamawiajacy wyrazi zgode na zaoferowanie t6zka
wyposazonego w materac o szerokosci 860 mm co bedzie traktowane jako szerokosc
segmentow leza i bedzie zgodne z oczekiwaniami Zamawiajacego? W oferowanym té6zku
szeroko$¢ materaca jest kluczowym elementem, jesli chodzi o przestrzen dla pacjenta,
poniewaz pacjent zawsze bedzie lezat bezposrednio na materacu, a nie na lezu.

Dot. Pakietu II pkt 7: Czy (w pkt. 7) Zamawiajacy wyrazi zgode na zaoferowanie tozka
posiadajacego wydtuzenie leza 300 mm?

Dot. Pakietu II pkt 13: Czy (w pkt. 13) Zamawiajacy wyrazi zgode na zaoferowanie mi-
nimalnej wysokos$¢ leza od podtogi 410 mm (+/- 10 mm), wymiar dotyczy powierzchni,
na ktérej spoczywa materac?

Dot. Pakietu II pkt 15: Czy (w pkt. 15) Zamawiajgcy wyrazi zgode na zaoferowanie elek-
trycznej regulacji oparcia plecow w zakresie od 0° do 65° (+/- 5°)? Oferowany zakres jest
bardzo zblizony do parametru wskazanego przez Zamawiajgcego, zapewni peing funk-
cjonalnos¢ oraz mozliwos¢ bezpiecznego pozycjonowania pacjentéw we wszystkich po-
zycjach Kklinicznych wykorzystywanych zgodnie z normami europejskimi.

Dot. Pakietu II pkt 16: Czy (w pkt. 16) Zamawiajacy wyrazi zgode na zaoferowanie elek-
trycznej regulacji pozycji Trendelenburga 13 (+/- 2°)? Oferowany zakres jest bardzo
zblizony do parametru okreslonego przez Zamawiajacego i podczas codziennego uzyt-
kowania t6zka bedzie spetniat swoje zadanie zgodnie z normami europejskimi.

Dot. Pakietu Il pkt 17: Czy (w pkt. 17) Zamawiajacy wyrazi zgode na zaoferowanie elek-
trycznej regulacji pozycji anty-Trendelenburga 15¢ (+/- 2°)? Oferowany zakres jest bar-
dzo zblizony do parametru okre$lonego przez Zamawiajacego i podczas codziennego
uzytkowania t6zka bedzie spetniatl swoje zadanie zgodnie z normami europejskimi.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19,

20.

21.

Fundusze
iy Rzeczpospolita WM WCRIZ TV
Europejskie s A,
5 i i B Fo'ska e

Dot. Pakietu II pkt 18: Czy (w pkt. 18) Zamawiajacy wyrazi zgode na zaoferowanie elek-
trycznej regulacji funkcji autokontur - jednoczesne uniesienie czesci plecowej do 65°
(+/- 5°) oraz segmentu uda do 45° (+/- 2°)? Oferowany zakres ma taka samg funkcjo-
nalnoé¢ jak parametr wskazany przez Zamawiajgcego (w obu przypadkach taczny kat
1100) i zapewni peina funkcjonalnos$¢ oraz mozliwos¢ bezpiecznego pozycjonowania pa-
cjentow we wszystkich pozycjach klinicznych wykorzystywanych zgodnie z normami eu-
ropejskimi.

Dot. Pakietu II pkt 19: Czy (w pkt. 19) Zamawiajacy wyrazi zgode na zaoferowanie elek-
trycznej regulacji segmentu uda w zakresie od 00 do 45° (+/- 20)? Oferowany zakres jest
bardzo zblizony do parametru wskazanego przez Zamawiajacego, zapewni peing funk-
cjonalno$¢ oraz mozliwo$¢ bezpiecznego pozycjonowania pacjentow we wszystkich po-
zycjach klinicznych wykorzystywanych zgodnie z normami europejskimi.

Dot. Pakietu II pkt 20: Czy (w pkt. 20) Zamawiajacy wyrazi zgode na zaoferowanie t4z-
ka posiadajacego funkcje autoregresji oparcia plecéw 110 mm?

Dot. Pakietu II pkt 21: Czy (w pkt. 21) Zamawiajacy dopusci wyrazi zgode na zaofero-
wanie systemu podwojnej autoregresji (oparcie plecéw + segment udowy) o parametrze
150 mm (+/- 10 mm) zmniejszajacego ryzyko uszkodzenia kregostupa i szyjki kosci
udowej? W oferowanym t6zku wartos¢ autoregresji jest uzalezniona od kata nachylenia
segmentow i jest wprost proporcjonalna do kata nachylenia segmentu oparcia plecow i
segmentu uda. Oferowane rozwigzanie zapewni zmniejszenie ryzyka uszkodzenia krego-
stupa i szyjki kosci udowej zgodnie z oczekiwaniami Zamawiajgcego i normami europej-
skimi.

Dot. Pakietu II pkt 23: Czy (w pkt. 23) Zamawiajacy wyrazi zgode na zaoferowanie 16z-
ka wyposazonego w panel centralny z zabezpieczeniem przed przypadkowym uzyciem
poprzez mozliwos¢ selektywnej blokady funkcji elektrycznych (za wyjatkiem funkcji ra-
tujacych zycie np. CPR)?

Dot. Pakietu II pkt 24: Czy (w pkt. 24) Zamawiajgcy wyrazi zgode na zaoferowanie 16z-
ka wyposazonego w panel centralny, ktéry po aktywacji nie posiada podswietlanych
przyciskéw funkcyjnych?

Dot. Pakietu II pkt 25: Czy (w pkt. 25) Zamawiajgcy wyrazi zgode na zaoferowanie 16z-
ka wyposazonego w panel centralny posiadajacy diode LED sygnalizujaca proces tado-
wania akumulatora, bez sygnalizacji podtaczenia tézka do sieci energetycznej?

Dot. Pakietu II pkt 26: Czy (w pkt. 26) Zamawiajacy wyrazi zgode na zaoferowanie 16z-
ka wyposazonego w centralny bez funkcji latarki?

Dot. Pakietu II pkt 27: Czy (w pkt. 27) Zamawiajgcy wyrazi zgode na zaoferowanie 16z-
ka posiadajacego mozliwos¢ ustawienia leza w pozycji Fowlera (obnizenie wysokosci,
uniesienie segmentu oparcia plecéw i uda) za pomoca dwaéch przyciskow stuzacych do
regulacji segmentow leza dostepnych na panelu centralnym? Oferowane rozwiazanie
umozliwia w prosty sposéb uzyskanie pozycji oczekiwanej przez Zamawiajacego, a z
uwagi na to, ze nie jest to funkcja ratujaca zycie, a jedynie jedna z wielu wykorzystywa-
nych pozycji - wedtug norm europejskich nie musi by¢ dostepna automatycznie.

Dot. Pakietu II pkt 29: Czy (w pkt. 29) Zamawiajacy wyrazi zgode na zaoferowanie t4z-
ka posiadajgcego selektywne blokowanie na panelu centralnym funkcji elektrycznych (za
wyjatkiem funkcji ratujacych zycie np. CPR)?

Dot. Pakietu II pkt 30: Czy (w pkt. 30) Zamawiajacy wyrazi zgode na zaoferowanie t4z-
ka posiadajgcego segment podudzia regulowany ptynnie za pomocg sprezyny gazowej?
Oferowane rozwigzanie bedzie wygodniejsze niz wskazane przez Zamawiajacego, po-
niewaz zapewnia bezstopniowga regulacje segmentu podudzia.

Dot. Pakietu II pkt 37: Czy (w pkt. 37) Zamawiajacy wyrazi zgode na zaoferowanie 16z-
ka posiadajacego segment oparcia plecéw, uda i podudzia wypetnione odejmowanymi
ptytami laminatowymi, przeziernymi dla promieniowania RTG?

Dot. Pakietu II pkt 44: Czy (w pkt. 44) Zamawiajgcy wyrazi zgode na zaoferowanie 16z-
ka, ktérego konstrukcja nie wymaga stosowania sworznia wyréwnania potencjatu?
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22.Dot. Pakietu II pkt 44: Czy (w pkt. 44) Zamawiajacy wyrazi zgode na zaoferowanie t6z-
ka posiadajgcego precyzyjne wskazniki kata nachylenia segmentu oparcia plecéw oraz
przechytow wzdtuznych leza (zamiast poziomnic)? Proponowane rozwigzanie jest
znacznie lepsze. W oferowanym té6zku wskazniki bedg zawsze widocznie bez wzgledu na
pozycje tozka i utatwia pozycjonowanie pacjenta, ponadto informowaty beda personel o
aktualnie uzyskanym kacie nachylenia, a takiej funkcjonalnosci nie zapewni poziomnica.

23.Dot. Pakietu II pkt 44: Czy (w pkt. 44) Zamawiajgcy wyrazi zgode na zaoferowanie 10z-
ka posiadajacego osiem haczykéw do zawieszania np. woreczkow na plyny fizjologiczne
- po cztery haczyki z dwoch stron leza? Oferowane rozwigzanie jest lepsze, niz wskazane
przez Zamawiajacego.

(Zdjecie poglagdowe oferowanego tézka)

24.Dot. Pakietu VIII pkt 2: Czy (w pkt. 2) Zamawiajgcy wyrazi zgode na zaoferowanie waz-

ka opatrunkowego wyposazonego w:

- szafke z 3 szufladami, wysoko$¢ frontéw x 225 mm

- 1 x blat roboczy z tworzywa ABS, wysuwany z lewej strony wdézka o wymiarach 360 x
360 mm

- 1 x szyna instrumentalna z zaokraglonymi naroznikami

- 1 x pojemnik do worka na odpady z pokryw3a otwierang kolanem

- 1 x uchwyt do prowadzenia?
25. Dot. Pakietu VIII pkt 3: Czy (w pkt. 3) Zamawiajgcy wyrazi zgode na zaoferowanie
wozka posiadajgcego stelaz wykonany ze stali lakierowanej proszkowo wysokiej jakosci
farba epoksydowa, odporna na zarysowania i korozje; wézek w ktérym wyposazenie do-
datkowe jest mocowane do specjalnego stelaza nad blatem wézka lub bezposrednio do kor-
pusu wdzka (bez koniecznosci stosowania ,kanatéw montazowych”)?
26. Dot. Pakietu VIII pkt 4: Czy (w pkt. 4) Zamawiajacy wyrazi zgode na zaoferowanie
wozka posiadajgcego blat z tworzywa z ABS w kolorze szarym, otoczony z 3 stron bandami
o wysokosci 45 mm po bokach oraz 75 mm z tytu?
27. Dot. Pakietu VIII pkt 5: Czy (w pkt. 5) Zamawiajacy wyrazi zgode na zaoferowanie
wozka posiadajacego szafke stalowg lakierowang proszkowo na szaro, fronty i uchwyty szu-
flad wykonane z estetycznego tworzywa sztucznego w kolorze szarym, kolor uchwytéw
szuflad do wyboru przez Zamawiajacego, prowadnice szuflad z samodociggiem, korpus
szafki bez koniecznosci stosowania materiatu wygluszajacego, niechtongcego wilgoci, mi-
nimalizujgcego wibracje?
28. Dot. Pakietu VIII pkt 6: Czy (w pkt. 6) Zamawiajacy wyrazi zgode na zaoferowanie
wozka posiadajacego podstawe stalowa z ostona z tworzywa z ABS w kolorze szarym, pet-
nigca funkcje odbojéw, wyposazong w kota w obudowie z tworzywa sztucznego o $rednicy
125 mm, w tym dwa z blokadg?
29. Dot. Pakietu VIII pkt 7: Czy (w pkt. 7) Zamawiajgcy wyrazi zgode na zaoferowanie
wozka wyposazonego w pojemnik do worka na odpady, ktéry jest wykonany z tworzywa
sztucznego?
30. Dot. Pakietu VIII pkt 8: Czy (w pkt. 8) Zamawiajgcy wyrazi zgode na zaoferowanie
wymiarow wozka bez wyposazenia (szeroko$¢ x glteboko$é x wysoko$é) 720 x 610 x 1000
mm (wysokos$¢ od podtoza do blatu)?
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31. Dot. Pakietu VIII pkt 9: Czy (w pkt. 9) Zamawiajgcy wyrazi zgode na zaoferowanie
wymiarow szafki (szerokos¢ x gtebokosé x wysokosé) 650 x 550 x 1000 mm (wysokos¢ od
podtoza do blatu)?

32. Dot. Pakietu VIII pkt 10: Czy (w pkt. 10) Zamawiajgcy wyrazi zgode na zaoferowanie
wymiaréw powierzchni uzytkowej szuflady (szerokos¢ x gtebokos$¢ x wysokosc) 390 x 450 x
200 mm?

33. Dot. Pakietu VIII pkt 11: Czy (w pkt. 11) Zamawiajgcy wyrazi zgode na zaoferowanie
wymiarow blatu 640 x 545 mm?

34. Dot. Pakietu VIII pkt 12:

Czy (w pkt. 12) Zamawiajacy wyrazi zgode na zaoferowanie wymiaréw powierzchni uzyt-
kowej blatu 570 x 470 mm?

(Zdjecie pogladowe oferowanego wozka)
OdpowiedZ udzielona przez Zamawiajgcego w dniu 05.10.2021 r.:

W nawigzaniu do Paristwa pisma z dn. 01.10.2021 r. Szpital Specjalistyczny Ducha Swie-
tego, dziatajac w oparciu o art. 284 ust. 2 Pzp ponizej udziela wyjasnien na zadane pytania:

1) Zamawiajacy dopuszcza.

2) Zamawiajacy nie dopuszcza.
3) Zamawiajacy nie dopuszcza.
4) Zamawiajacy nie dopuszcza.
5) Zamawiajacy nie dopuszcza.
6) Zamawiajacy nie dopuszcza.
7) Zamawiajacy nie dopuszcza.
8) Zamawiajacy nie dopuszcza.
9) Zamawiajacy nie dopuszcza.
10) Zamawiajacy dopuszcza.

11)Zamawiajgcy nie dopuszcza.
12) Zamawiajacy nie dopuszcza.
13) Zamawiajgcy nie dopuszcza.
14) Zamawiajgcy nie dopuszcza.
15)Zamawiajacy nie dopuszcza.
16) Zamawiajacy nie dopuszcza.
17) Zamawiajacy nie dopuszcza.
18) Zamawiajacy dopuszcza.

19) Zamawiajacy dopuszcza.

20) Zamawiajacy nie dopuszcza.
21) Zamawiajacy nie dopuszcza.
22)Zamawiajgcy nie dopuszcza.
23)Zamawiajgcy dopuszcza.

24) Zamawiajacy nie dopuszcza.
25)Zamawiajacy nie dopuszcza.
26)Zamawiajacy dopuszcza.

27)Zamawiajacy nie dopuszcza.
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28)Zamawiajacy nie dopuszcza.
29)Zamawiajacy nie dopuszcza.
30) Zamawiajacy nie dopuszcza.
31)Zamawiajacy nie dopuszcza.
32)Zamawiajacy nie dopuszcza.
33)Zamawiajacy nie dopuszcza.
34)Zamawiajacy nie dopuszcza.
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