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Sandomierz 05.10.2021 r.

Szpital Specjalistyczny
Ducha Swietego

ul. Schinzla 13

27-600 Sandomierz

Zapytanie Wykonawcy i odpowiedZ Zamawiajgcego

w postepowaniu na dostawe sprzetu medycznego dla Oddziatu Rehabilitacji, znak TP/12/2021

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego prowadzonego w trybie pod-
stawowym bez negocjacji na dostawe sprzetu medycznego dla Oddziatu Rehabilitacji, znak

TP/12/2021

Do Zamawiajacego w dniu 01.10.2021 r. wplynety pytania dotyczace ww. sprawy o tresci naste-
pujacej:

Pytania

1.

2,

21 be

10.

11.

12,

13.

14,

Dot. Pakietu II pkt 1: Czy Zamawiajacy dopuéci 16zko wytworzone z materiatéw odpor-
nych na kontakt z preparatami bakteriobo6jczymi?

Dot. Pakietu II pkt 2: Czy Zamawiajgcy dopusci zasilanie dostosowane do napiecia
230V, maks. pobdr pradu 1.6A, 370V, klasa ochronnosci II, ochrona ppoz. typ B, stopien
ochrony przed wnikaniem cieczy IP54, przewdd zasilajacy prosty?

Dot. Pakietu II pkt 4: Czy Zamawiajgcy dopusci t6zko o dt. 2100 mm?

Dot. Pakietu II pkt 7: Czy Zamawiajacy dopusci wydtuzenie leza o 20 cm?

Dot. Pakietu II pkt 13: Czy Zamawiajgcy dopusci minimalng wysokos¢ leza 425 mm (+
10 mm)?

Dot. Pakietu II pkt 14: Czy Zamawiajgcy dopuéci maksymalna wysokos¢ leza 780 mm (#
10 mm)?

Dot. Pakietu II pkt 15: Czy Zamawiajgcy dopusci elektryczng regulacje oparcia w zakre-
sie 0-65°7

Dot. Pakietu II pkt 18: Czy Zamawiajgcy dopusci elektryczng regulacje funkcji autokon-
tur - jednoczesne uniesienie czesci plecowej do 65°, a segmentu uda do 30°?

Dot. Pakietu Il pkt 19: Czy Zamawiajgcy dopusci elektryczng regulacje segmentu uda do
30°7

Dot. Pakietu II pkt 20: Czy Zamawiajacy dopusci funkcje autoregresji oparcia plecow
110 mm, przy zachowaniu autoregresji catkowitej wraz z segmentem uda 180 mm?

Dot. Pakietu Il pkt 24: Czy Zamawiajacy dopusci centralny panel pielegniarski z intui-
cyjnie zaprojektowanymi i widocznymi piktogramami?

Dot. Pakietu II pkt 26: Czy Zamawiajacy dopusci dodatkowy pilot pielegniarski z funk-
cja wiaczenia Swiatta nocnego oraz z pod$wietlanymi przyciskami?

Dot. Pakietu II pkt 27: Czy Zamawiajacy dopusci pozycje leza uzyskiwane automatycz-
nie, po nacisnieciu i przytrzymaniu odpowiedniego przycisku na panelu centralnym:

- pozycja krzesta kardiologicznego,

- pozycja antyszokowa,

- pozycja do badan,

- pozycja Fowlera (osiggana w drodze ustawienia pozycji krzesta kardiologicznego dedy-
kowanym dla niej przyciskiem)

- pozycja zerowa (elektryczny CPR)

Dot. Pakietu II pkt 31: Czy Zamawiajacy dopusci porecze boczne tworzywowe, wyposa-
zone w poziomice informujgce o szacunkowym kacie nachylenia, podwoéjne, wytworzone
z tworzywa z uzyciem technologii zapewniajacej odporno$¢ na preparaty bakterio- i wi-
rusobojcze?
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15. Dot. Pakietu II pkt 36: Czy Zamawiajacy dopuséci konstrukcje stalowsa, pokryta powtoka
epoksydowg wytworzona z uzyciem technologii zapewniajacej odpornos¢ na preparaty
bakterio- i wirusoboéjcze?

16.Dot. Pakietu II pkt 37: Czy Zamawiajacy dopusci przezierny dla promieniowania RTG
segment plecéw wyposazony w kieszen na kasete RTG?

17.Dot. Pakietu II pkt 42: Czy Zamawiajacy dopus$ci wymagany przeswit pod podwoziem
na dtugosci min, 1400 mm?

18.Dot. Pakietu II pkt 43: Czy Zamawiajacy dopusci odejmowane szczyty wytworzone z
tworzywa z uzyciem technologii zapewniajacej odpornos¢ na preparaty bakterio- i wiru-
sobdjcze?

19. Dot. Pakietu Il pkt 44: Czy Zamawiajacy dopusci rame leza wyposazong w:

- krazki odbojowe w narozach leza,

- sworzen wyréwnania potencjatu,

- osiem haczykow do zawieszenia np. woreczkéw na ptyny fizjologiczne - po cztery ha-
czyki z dwéch stron leza?

20.Dot. Pakietu IV pkt 2: Czy Zamawiajacy dopusci podstawe stolika ze stopu aluminium,
w kolorze srebrno-szarym, na tworzywowych kotach o $rednicy 50 mm?

21.Dot. Pakietu IV pkt 3: Czy Zamawiajacy dopusci nierdzewny stelaz w naturalnym kolo-
rze srebrno-szarym?

22.Dot. Pakietu IV pkt 4: Czy Zamawiajacy dopusci blat z laminatu np. HPL?

23.Dot. Pakietu IV pkt 5: Czy Zamawiajacy dopusci regulacje wysokosci w zakresie 740-
1150 mm?

24. Dot. Pakietu IV pkt 6: Czy Zamawiajacy dopusci regulacje kata nachylenia w zakresie 0-
180°7?

25.Dot. Pakietu IV pkt 7: Czy Zamawiajgcy dopusci wymiar blatu 850 x 720 mm (= 30
mm)?

26.Dot. Pakietu IV pkt 8: Czy Zamawiajacy dopusci wymiar podstawy 850 x 720 mm (+ 30
mm)?

27.Dot. Pakietu III pkt 4: Czy Zamawiajacy dopusci pokrowiec z warstwg poliuretanowa
odporna na srodki dezynfekcyjne?

28.Dot. Pakietu III pkt 11: Czy Zamawiajacy dopusci pompe wyposazong w inteligentne
wykrywanie ci$nienia dla zapewnienia optymalnego cisnienia interfejsu?

29.Dot. Pakietu III pkt 15: Czy Zamawiajacy dopusci materac wyposazony w akumulator
zapewniajgcy prace materaca w czasie transportu pacjenta?

30.Dot. Pakietu III pkt 17: Czy Zamawiajacy dopusci pokrowiec ktdry mozna pra¢ w tem-
peraturze do 71° C?

Odpowiedz udzielona przez Zamawiajqgcego w dniu 05.10.2021 r.:

W nawigzaniu do Pafistwa pisma z dn. 01.10.2021 r. Szpital Specjalistyczny Ducha Swie-
tego, dziatajgc w oparciu o art. 284 ust. 2 Pzp ponizej udziela wyjasnien na zadane pytania:

1) Zamawiajacy nie dopuszcza.
2) Zamawiajacy dopuszcza.

3) Zamawiajacy nie dopuszcza.
4) Zamawiajacy nie dopuszcza.
5) Zamawiajacy nie dopuszcza.
6) Zamawiajacy nie dopuszcza.
7) Zamawiajacy nie dopuszcza.
8) Zamawiajgcy nie dopuszcza.
9) Zamawiajacy nie dopuszcza.
10)Zamawiajgcy nie dopuszcza.
11)Zamawiajgcy nie dopuszcza.
12)Zamawiajacy nie dopuszcza.
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13)Zamawiajgcy nie dopuszcza.
14)Zamawiajgcy nie dopuszcza.
15)Zamawiajacy nie dopuszcza.
16) Zamawiajacy nie dopuszcza.
17)Zamawiajacy nie dopuszcza.
18)Zamawiajacy nie dopuszcza.
19) Zamawiajacy nie dopuszcza.
20)Zamawiajacy nie dopuszcza.
21) Zamawiajacy nie dopuszcza.
22)Zamawiajacy nie dopuszcza.
23)Zamawiajacy nie dopuszcza.
24) Zamawiajacy dopuszcza.

25)Zamawiajacy nie dopuszcza.
26) Zamawiajacy nie dopuszcza.
27)Zamawiajacy nie dopuszcza.
28) Zamawiajacy dopuszcza.

29)Zamawiajacy nie dopuszcza.
30) Zamawiajacy nie dopuszcza.
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