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Zapytanie Wykonawcy i odpowiedz Zamawiajgcego
w postepowaniu na dostawe aparatu RTG wraz z przebudowa pomieszczen i wyposaze-
niem dla potrzeb Pracowni Rentgenowskiej, znak PN/39/2020

Dotvczy: postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego prowadzonego w try-
bie przetarqu nieograniczonego na dostawe aparatu RTG wraz z przebudowa po-
mieszczen i wyposazeniem dla potrzeb Pracowni Rentgenowskiej, znak PN/39/2020

Do Zamawiajgcego w dniu 18.01.2021 r. wplynety pytania dotyczgce ww. sprawy o tre-
$ci nastepujacej:

Pytania

1. Dot. Szczegétowego Opisu Przedmiotu Zamoéwienia pkt 4: Wnioskujemy o
usuniecie wymogu aby wszystkie elementy sktadowe pochodzity od jednego pro-
ducenta. Zamawiajacy poprzez wymdg ten, $wiadomie ogranicza krag potencjal-
nych oferentdéw i utrudnia uczciwg konkurencje co jest sprzeczne z ustawg Prawo
zaméwien Publiczny art. 29 pkt. 2. Pochodzenie poszczegélnych komponentow
sprzetu od réznych producentéw, w zaden sposéb nie wptywa na jakos¢ i nieza-
wodnoé¢ urzadzenia, a takze nie gwarantuje lepszych mozliwosci funkcjonalnych.
Warto réwniez zauwazy¢, ze nawet jesli dostawca sprzetu deklaruje pochodzenie
poszczegblnych elementéw aparatu od jednego wytwoércy, to w rzeczywistosci te
elementy i tak sg produkowane przez rézne podmioty, a koricowy produkt jest
wylgczne sygnowany jednym logo. Wnosimy zatem o usuniecie ograniczajgcego
konkurencje zapisu w L.p. 4 oraz dopuszczenie do postepowania oferowanego
przez nas rozwigzania, w ktérym wszystkie elementy aparatu RTG sg w pelni
kompatybilne i zestawione przez producenta w procesie technologicznym na
jednej platformie oprogramowania.

2. Dot. Szczegotowego Opisu Przedmiotu Zamoéwienia pkt 62: Wnioskujemy o
dopuszczenie do postepowania aparatu RTG ze statywem ptucnym o minimalne;j
mozliwej odlegtosci Srodka detektora od podtogi wynoszacej 38 cm.

Odpowiedz udzielona przez Zamawiajgcego w dniu 01.02.2021 r.:

W nawigzaniu do Panstwa pisma z dn. 18.01.2021 r. Szpital Specjalistyczny Du-
cha Swietego, dziatajagc w oparciu o art. 38 ust. 1 Pzp ponizej udziela wyjasnien na zada-
ne pytania:

1) Zamawiajacy nie wyraza zgody.

2) Zamawiajacy nie dopuszcza.




