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Zapytanie Wykonawcy i odpowiedZ Zamawiajgcego

w postepowaniu na dostawe aparatu RTG wraz z przebudowg pomieszczen i wyposaze-

niem dla potrzeb Pracowni Rentgenowskiej, znak PN/39/2020

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego prowadzonego w try-
bie przetargu nieograniczonego na dostawe aparatu RTG wraz z przebudowq po-
mieszczeri i wyposazeniem dla potrzeb Pracowni Rentgenowskiej, znak PN/39/2020

Do Zamawiajgcego w dniu 18.01.2021 r. wptynely pytania dotyczgce ww. sprawy o tre-
Sci nastepujgcej:

Pytania

1.

Dot. Szczegélowego Opisu Przedmiotu Zamoéwienia: Rozumiemy, ze Zamawia-
jacy bedzie wymagat dostarczenia fabrycznie nowego, nierekondycjonowanego
aparatu RTG z datg produkcji 2021 r.? Prosimy o uécilenie tego wymogu, aby byt
jednoznaczny dla wszystkich wykonawcow.

2. Dot. Szczegétowego Opisu Przedmiotu Zaméwienia pkt 11: Zwracamy si¢ z
proéba, aby Zamawiajgcy zmienit punktacje i promowat rozwigzania, ktére w
sposéb rzeczywisty posiadaja parametry lepsze od rozwigzan typowo wystepujg-
cych na rynku. 10 calowy wy$wietlacz to typowe rozwigzanie, bardzo popularne
na rynku. Proponujemy brzmienie punktu:

Wielofunkcyjny panel LCD min 6” zlokali- Tak
11 zowany na kotpaku umozliwiajacy odczyt 212" -5 pkt
i ustawianie parametrow ekspozycji < 12" - 0 pkt

3. Dot. Szczegélowego Opisu Przedmiotu Zamowienia pkt 21: Czy Zamawiajacy
pod pojeciem ,Zwolnienie wszystkich hamulcéw zawieszenia sufitowego jednym
przyciskiem” dopusci rozwiazanie lepsze, czyli sensor dotykowy zintegrowany w
raczce zainstalowanej na kotpaku lampy spetniajacy doktadnie takie same funk-
cje? Rozwiazanie z przyciskiem jest rozwigzaniem starszym, natomiast zintegro-
wany w rgczce sensor to rozwigzanie nowsze, znaczaco podnoszace funkcjonal-
no$é i utatwiajgce czyszczenie i dezynfekeje tej okolicy aparatu. Prosimy o mody-
fikacje brzmienia punktu i wprowadzenie punktacji dla rozwigzania lepszego.
Proponowane brzmienie:

Zwolnienie wszystkich ha-
mulcéw zawieszenia sufito- Tak
wego jednym przyciskiem w|Zintegrowany Sensor doty-

21 raczce lub zintegrowanymlkowy (czujnik pojemnoscio-
wewngtrz raczki sensorem|wy) - 10 pkt
dotykowym (czujnik pojem-(Przycisk - 0 pkt
noéciowy).

4, Dot. Szczegélowego Opisu Przedmiotu Zamoéwienia pkt 27: Czy Zamawiajacy

zgodzi sie na modyfikacje i dodanie parametru punktowanego w punkcie 27:



Fundusze .
jski Rzeczpospolita

Europejskie

Program Regionalny - Palska

WOIRWODZTWO Unia EUI"OPEJSREI
SWIETOKRZYSKIE Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

,Wielko$¢ ogniska duzego (Zgodnie z IEC 60336)” - w postaci wyposazenia lampy
rtg w innowacyjna technologie Vario_Focus, opracowang przez czotowego produ-
centa aparatéw, lamp rtg i generatordw. Jest to nowoczesne i sprawdzone rozwia-
zanie pozwalajace na uzycie w trakcie ekspozycji dwéch ognisk lampy jednocze-
énie w programowalnym podziale mocy. Zamawiajacy zyskuje mozliwos$¢ obnize-
nia obciazenia pradowego zarnikéw lampy rtg (np. mate ognisko 50% i duze 50%
co powoduje znaczaco wolniejsze zuzywanie si¢ zarnikéw), a przez to zwieksze-
nia zywotnoéci lampy i mniejszych kosztéw eksploatacji aparatu w kolejnych latach
uzytkowania. Dodatkowo Zamawiajacy zyskuje dzigki wirtualnemu ognisku po-
prawe rozdzielczoéci zdje¢ wynikajgcg z geometrii wigzki (tworzy sig wirtualne
ognisko o rozmiarze pomiedzy 0,6, a 1,2 mm - np.: 0,8 lub 1,0mm), co pozytywnie
wplywa na jako$¢ obrazowania i diagnozowania. Technologia dziata w sposob au-
tomatyczny i jest przypisana do programéw anatomicznych stanowigc warto$¢
dodang (lepsza jako$¢ obrazowania i mniejsze koszty eksploatacji) w przypadku
ponad 50% badan. Proponowane brzmienie punktu:

Vario_Focus - 20 pkt
Wielkos¢ ogniska duzego g
27 : <13 <1,0 - 10 pkt
(Zgodnie z IEC 60336) >1,0i<1,2 -5 pkt
>1,2 - 0 pkt
5. Dot. Szczegétowego Opisu Przedmiotu Zamowienia pkt 33: Czy Zamawiajacy

zechce wprowadzi¢ dodatkowq punktacje w punkcie 33 7

Proponowana punktacja

=10 000 obr./min - 10 pkt

<10 000 obr./min - 0 pkt

Pragniemy zaznaczy¢, ze wigksza czestotliwo$¢ obrotu anody to lepsze rozprowadzanie
ciepta na jej powierzchni, co przektada si¢ na diuzsza zywotno$¢ lampy rtg.

6.

Dot. Szczegélowego Opisu Przedmiotu Zamoéwienia pkt 31 i 32: Czy Zama-
wiajacy zechce zmodyfikowa¢ punktacje w punktach 31 i 32 na bardziej sprawie-
dliwa i odpowiadajgca rzeczywistemu wptywowi parametréw technicznych na
niezawodno$¢ i poprawienie funkcjonalno$ci aparatu wzgledem rozwigzan typo-
wych? Proponowane brzmienie punktéw 31 i 32:

; y . : > 100 kHU/min - 10 pkt
31 Szybkos¢ chlodzenia anody = 75 kHU/min <100 kHU/min - 0 pkt
32 Pojemno$c¢ cieplna kotpaka lampy rtg = 1,5 > 2,0 MHU - 10 pkt

MHU <2,0 MHU - 0 pkt

Proponowana zmiana premiuje najlepiej zbalansowane rozwigzania pod wzgledem po-
jemnosci cieplnej elementéw lampy i masy anody

7.

Dot. Szczegélowego Opisu Przedmiotu Zamoéwienia pkt 51: Czy Zamawiajacy
wymaga i punktuje rozwigzaniu, w ktérych mozliwo$¢ wykonania ekspozycji ro-
zumiana jest jako zastosowanie podstawowych funkcji stohu, takich jak min.: ruch
plywajacy blatu i zmiana wysoko$ci stotu gora/dét, czyli tzw. obciazenie dyna-
miczne stolu? Obecny zapis jest nieprecyzyjny i wymaga uszczegétowienia w celu
jednoznacznej interpretacji zapisu przez wszystkich oferentow.

Dot. Szczegblowego Opisu Przedmiotu Zamoéwienia pkt 57: Prosimy o wykre-
élenie punktacji w ww. punkcie ze wzgledu na brak warto$ci dodanej opisanego
wyposazenia przy wykonywaniu badan klinicznych. Zastosowanie przyciskow do
sterowania wysokoécig oraz do zwalniania hamulcéw ptywajgcego blatu z tytu
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stolu, utrudnia proces przenoszenia tzw. ,trudnych pacjentéw” na stét i moze
powodowa¢ ryzyko niezamierzonego zwolnienia hamulcéw blatu.
9. Dot. Szczegélowego Opisu Przedmiotu Zamoéwienia pkt 58: Czy Zamawiajacy
zechce zmodyfikowacé zapis i wprowadzi¢ dodatkowa punktacje w punkcie 58?
Obecny zapis:
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Wymagany parametr |Parametry -potwierdzenie

Lp. [Paramefr (spetnienie spelnienia
wymagari) wymogow
TAK/NIE/Podaé

Kratka przeciwrozproszeniowa, mozliwo$¢ TAK

58 : o : .
wyciggania i wymiany bez pomocy narzedzi

Proponowana modyfikacja:

Wymagany parametr Parametry -potwierdzenie
Lp. [|Parametr (spetnienie wymagai) [spetnienia
TAK/NIE/Podaé wymogow

Kratka przeciwrozproszeniowa, mozliwos¢ Ruchoma kratka
wyciggania i wymiany bez pomocy narzedzi przeciwrozproszeniowa
- kratka oscylacyjna w
trakcie ekspozycji.

TAK - 10 pkt

NIE - 0 pkt

58

Pragniemy zaznaczy¢, ze ruchoma kratka przeciwrozproszeniowa w statywie do zdjet
odlegtosciowych, czyli tzw. kratka oscylacyjna o szerokim zakresie SID, niewymagajgca
wymiany przy zmianie SID pozwala na zachowanie najwyzszych standardéw wykonywa-
nych badaii oraz ogranicza mechaniczne uszkodzenia kratki przeciwrozproszeniowej w
przypadku jej przektadania, wyjmowania lub wktadania przez technika. Takie rozwigza-
nie znaczaco ulatwia prace personelu, poprawia ergonomig i zapewnia najwyzsza moz-
liwg jako$¢ obrazowania.

10. Dot. Szczegblowego Opisu Przedmiotu Zaméwienia pkt 60: Pragniemy nad-
mienié, iz w stotach kostno-ptucnych aparatéw RTG nie stosuje sig¢ funkcji obra-
cania blatu stolu do pionu, co eliminuje konieczno$¢ stosowania uchwytéw dla
pacjenta. W zwigzku z powyzszym, wymég dostarczenia uchwytow dla pacjenta
jest zbedny i generuje tylko dodatkowe koszty dla Zamawiajgcego. Sugerujemy
wykreslenie ww. punktu.

11. Dot. Szczegbtowego Opisu Przedmiotu Zamoéwienia pkt 63: Czy Zamawiajacy
zechce wprowadzi¢ dodatkowg punktacje w punkcie 63?

Proponowana punktacja:

2180 cm - 10 pkt

<180 cm - 0 pkt

Pragniemy zaznaczy¢, ze w przypadku bardzo wysokich pacjentéw (np. 190 cm i wigcej)
maksymalna mozliwa odlegto$¢ $rodka detektora liczgc od podtogi wynoszaca minimum
180 cm pozwoli na swobodne wykonywanie projekcji czaszki, zatok lub kregéw szyjnych
pacjentom w pozycji stojgcej.

12. Dot. Szczegdtowego Opisu Przedmiotu Zaméwienia pkt 64: W celu doprecy-
zowania zapiséw punktu 64, prosimy o zmiang zapisu na: ,Zmiana wysokosci de-
tektora recznie i silnikowo”. Proponowana zmiana zapewni Zamawiajgcemu uzy-
skanie najlepszego, dostepnego na rynku rozwigzania, a w przypadku wszystkich
oferentéw, zaproponowanie tego samego rozwigzania o zblizonym koszcie i
funkcjonalnoéci. Obecny zapis daje mozliwo$¢ zaoferowania dwoch réznych roz-
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wiazan o diametralnie innym koszcie produkgji i duzej dysproporcji w funkcjo-
nalnosci kliniczne;j.
13.Dot. Szczegdélowego Opisu Przedmiotu Zamoéwienia pkt 67: Czy Zamawiajacy

zechce wprowadzi¢ dodatkowa punktacje do uktadu AEC w punkcie 677
> 5komory - 10 pkt
< 5 komory - 0 pkt
Pragniemy zaznaczy¢, ze podstawowa rolg systemu AEC w systemach radiologicznych jest
zapewnienie stato$ci i poprawy jako$ci akwizycji obrazu, poprzez automatyczny dobor
odpowiedniej dla danego pacjenta i projekcji techniki oraz parametréw obrazowania.
Wartoéé skali szaroéci uzyskiwanych obrazéw nie zalezy od oddzialywania
promieniowania z detektorem, lecz jest funkcja przetwarzania i odczytu obrazu. Dlatego
dla cyfrowych systeméw obrazowania, kalibracja systemu automatycznej kontroli
ekspozycji (AEC- Automatic Exposure Control) wymaga zastosowania alternatywnych
parametrow w stosunku do gestoici optycznej, bedacej parametrem oceny AEC w
obrazowaniu analogowym. Fakt ten przyczynit si¢ do zmiany kryteriow akcepfacji
obrazéw diagnostycznych w systemach cyfrowej prezentacji obrazu diagnostycznego.
Zaréwno jasno$é, jak i kontrast obrazu moga by¢ modyfikowane i dostosowywane do
potrzeb diagnosty na monitorze odczytowym. W przypadku rozwigzania $cianki ptucnej
z wiekszg liczba komor systemu AEC pozycjonowanie pacjenta jest tatwiejsze. Wieksza
liczba komoér np. 5 znaczaco utatwia pozycjonowanie pacjenta np. na wozku mobilnym
lub tzw. ,tudnych pacjentéw” i wykonanie im zdjgcia z wykorzystaniem techniki
automatycznej kontroli ekspozycji AEC.

14. Dot. Szczegélowego Opisu Przedmiotu Zamoéwienia pkt 68: Pytanie 14 dot.

Szczegétowego Opisu Przedmiotu Zamowienia pkt 68:
Czy Zamawiajacy zechce zmodyfikowaé zapis i wprowadzic dodatkowa punktacje w
punkcie 687

Obecny zapis:
Wymagany parametr |Parametry-potwierdzenie
Lp. [|Parametr (spelnienie spelnienia
wymagaii) Wymogow
TAK/NIE/Podaé
Kratka przeciwrozproszeniowa TAK
69 umozliwiajgca wykonanie zdjecia ptuc min. z
180 cm

Proponowana modyfikacja:

Wymagany  parametr |[Parametry -potwierdzenie

Lp. |Parametr (spelnienie wymagai) [speinienia
TAK/NIE/Podaé wymogow
Kratka przeciwrozproszeniowa Ruchoma kratka
umozliwiajgca wykonanie zdjecia pluc min. z  [przeciwrozproszeniowa
180 cm - kratka oscylacyjna o

szerokim zakresie SID,
niewymagajjca
wymiany w zakresie od
110 do 200 cm, przy
zmianie SID.

TAK - 5 pkt

NIE - 0 pkt

69

Pragniemy zaznaczy¢, ze ruchoma kratka przeciwrozproszeniowa w statywie do zdjec
odlegtoéciowych, czyli tzw. kratka oscylacyjna o szerokim zakresie SID, niewymagajaca
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wymiany przy zmianie SID pozwala na zachowanie najwyzszych standardéw wykonywa-
nych badan oraz ogranicza mechaniczne uszkodzenia kratki przeciwrozproszeniowej w
przypadku jej przektadania, wyjmowania lub wktadania przez technika. Takie rozwigza-
nie znaczaco utatwia prace personelu, poprawia ergonomie i zapewnia najwyzsza moz-
liwg jako$¢ obrazowania.

15. Dot. Szczegotowego Opisu Przedmiotu Zaméwienia pkt 71: Czy Zamawiajacy
wymaga w punkcie 71 wykonywania zdje¢ kodci dhugich w technologii zmiany
kata lampy RTG (bez zastosowania pionowego ruchu lampy RTG)? Pragniemy za-
znaczyé, ze rozwigzanie takie jest stosowane przez wszystkich renomowanych
producentéw aparatéw RTG i zapewnia najlepsza jako$¢ zdje¢ kosci dtugich.
Swoje pytanie motywujemy checig doprecyzowania punktu 71 w celu jedno-
znacznej interpretacji przez oferentow.

16. Dot. Szczegotowego Opisu Przedmiotu Zaméwienia: Czy Zamawiajacy zechce
wprowadzi¢ dodatkowy punkt do SIWZ i wymagac kratke przeciwrozproszenio-
wg dostosowang do zakresu SID wymaganego przez producenta do zdje¢ kosci
dtugich w zwigzku z wymogiem dostarczenia opcji zdje¢ kosci dtugich w punkcie
71? Pragniemy zaznaczy¢, ze typowy SID dla zdje¢ kosci dtugich to ok 260 cm.

17. Dot. Szczeg6towego Opisu Przedmiotu Zamowienia pkt 86: Czy Zamawiajacy
zechce wprowadzi¢ dodatkowa punktacje w punkcie 867
Proponowana punktacja:
> 2,8 kg - 0 pkt
<2,8kg - 10 pkt
Pragniemy zaznaczy¢, ze lzejszy detektor utatwia pracg personelu. Latwiej jest go
umiesci¢ pod pacjentem lub ustawi¢ do okreslonych projekcji. Niska waga detek-
tora wraz z baterig jest bardzo wazna cechg wplywajaca na ergonomig aparatu i
istotnym elementem wplywajacym na komfort pracy personelu.

18. Dot. Szczegotowego Opisu Przedmiotu Zaméwienia pkt 92: Czy Zamawiajgcy
zgodzi sie na zmiane zapisu i bedzie wymagat: ,Konsola technika obstugiwana
przy pomocy klawiatury, myszki i z uzyciem ekranu dotykowego”? Proponowane
rozwigzanie znaczaco poprawia ergonomie aparatu i utatwia jego obstuge, skra-
cajac zdecydowanie czas badania. Sugerowane rozwigzanie, jest oferowane przez
wszystkich znaczacych producentéw aparatéw RTG (Siemens, Philips i inni).

19. Dot. Szczegétowego Opisu Przedmiotu Zamdéwienia pkt 93: Czy Zamawiajacy
zechce zmodyfikowaé zapis i wprowadzi¢ dodatkowa punktacje w punkcie 937
Proponowane brzmienie:

e .
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Tak
93 Monitor min. 21” obstugiwany dotyko- > 21 cali - 5 pkt
wo i kalibrowany do krzywej DICOM =21 cali - 0 pkt

Proponowana zmiana jest korzystna dla Zamawiajgcego. Monitory dotykowe stosuja
wszyscy renomowani producenci, a przekgtna ekranu 21cali doskonale nadaje sig do
oceny poprawno$ci wykonania zdje¢ przez operatora obstugujacego aparat.
20. Dot. Szczegélowego Opisu Przedmiotu Zamoéwienia pkt 94: Czy Zamawiajgcy

zechce wprowadzi¢ dodatkowa punktacje w punkcie 94?

Proponowana punktacja:

225000 - 10 pkt

<25 000 - 0 pkt



WOIEWODZIWO Unia Europejska

=) SWIETOKRZYSKIL Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

Fundusze 7
E Europejskie Rzeczpospolita

Program Regionalny - Polska

Pragniemy zaznaczy¢, iz czotowi producenci aparatéw RTG posiadajg pamig¢ ob-
razéw diagnostycznych znaczgco przewyzszajaca obecne wymagania Zamawiajg-
cego. Pamigé jest wazna, bo pozwala na przechowywanie wigkszej ilosci zdjgC w
konsoli aparatu, co jest niezwykle istotne w momentach takich jak np. awaria sie-
ci komputerowej (gdy przesyt obrazéw do archiwum jest niemozliwy).

21. Dot. Szczegbélowego Opisu Przedmiotu Zamoéwienia pkt 109: Czy Zamawiajg-
cy zechce wprowadzi¢ modyfikacje w punkcie 109 poprzez zmiang zapisu z ,Pro-
gramy pediatryczne z podziatem na kategorie wiekowe i wagowe” na zapis ,Pro-
gramy pediatryczne z podzialem na kategorie wiekowe lub wagowe” Pragniemy
zaznaczyé, ze obecny zapis nie pozwala Naszej firmie na ztozenie waznej niepod-
legajacej odrzuceniu oferty. Réwnoczes$nie chcemy podkresli¢, Ze ustawa o pra-
wie atomowym oraz wymaganiach dla promieniowania jonizujacego jednoznacz-
nie definiuje zakresy radiografii pediatrycznej, aczkolwiek mozliwoé¢ wykrywa-
nia badania pacjenta pediatrycznego z wykorzystaniem nowoczesnego aparatu
rtg pozwala na dob6r wymaganych parametréw ekspozycji dedykowanych dla
pediatrii, co pozwoli uniknaé¢ btedu w przypadku pacjentéw ponizej 18 roku zy-
cia. Oferowane przez nas rozwigzanie posiada 4 kategorie pediatryczne mozliwe
do wyboru automatycznie na podstawie danych z RIS lub w sposéb reczny, pod
tym wzgledem to jedno z najlepszych rozwigzan na rynku.

22. Dot. Szczegolowego Opisu Przedmiotu Zamowienia pkt 116: Czy Zamawiajg-
cy uzna warunek za spetniony, poprzez zaoferowanie uchwytu na detektor do
zdje¢ wigzka pozioma, z mozliwos$cig zastosowania do wykonywania zdjec pa-
cjentéw na tézkach oraz na stole? Ww. rozwigzanie, jest znacznie praktyczniejsze
i tatwiejsze w uzyciu niz opisane w SIWZ.

23. Dot. Szczegolowego Opisu Przedmiotu Zamoéwienia: Czy Zamawiajacy dopu-
4ci potwierdzenie parametréw, ktérych brakuje w kartach katalogowych, ulot-
kach, oéwiadczeniem Oferenta, Wykonawcy, Producenta lub Autoryzowanego
Przedstawiciela Producenta? Pragniemy zaznaczy¢, ze z uwagi na to, ze w kartach
katalogowych, ulotkach, folderach zawarte sg najwazniejsze parametry sprzetu, a
producent sprzetu przygotowuje jednakowy dla wszystkich krajow folder z pa-
rametrami technicznymi aparatu (w przypadku, gdy kazdy Zamawiajgcy w spo-
s6b indywidualny opisuje przedmiot postepowania, producent musiatby kazdo-
razowo tworzy¢ indywidualny folder do kazdego postepowania przetargowego).

24. Dot. par. 6 ust. 1 oraz par. 12 ust. 1 pkt 8) projektu umowy: Czy Zamawiajgcy
zrezygnuje z opisanych w ww. paragrafach wymogow?

25. Dot. par. 7 projektu umowy: Czy Zamawiajacy zrezygnuje z obowigzku przed-
tozenia do zatwierdzenia projektu umowy podwykonawczej?

26. Dot. par. 9 ust. 5 projektu umowy: Czy Zamawiajacy zrezygnuje z opisanych w
ww. paragrafie 9 ust. 5 wymogow?

27.Dot. par. 9 ust. 8 pkt 1) projektu umowy: Czy Zamawiajgcy zgodzi si¢ na zmia-
ne zapisu paragrafu 9 ust. 8 pkt. 1? Proponowane brzmienie:

"W okresie gwarancji Wykonawca zobowiqzuje sie:

1) w przypadku koniecznosci naprawy czas reakcji serwisu od momentu powiadomienia do
rozpoczecia akcji serwisowej wyniesie maksymalnie 24 godziny. Za zgtoszenie rozumie sig
zgloszenie za pomocq fax-u, pocztq elektroniczng lub telefonicznie.”
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Odpowied? udzielona przez Zamawiajgcego w dniu 01.02.2021 r.:

Fundusze ;
Europejskie Bgf;lfgospollta
Program Regionalny -

W nawigzaniu do Panistwa pisma z dn. 18.01.2021 r. Szpital Specjalistyczny Du-
cha Swietego, dziatajgc w oparciu o art. 38 ust. 1 Pzp ponizej udziela wyja$nie na zada-
ne pytania:

1) Zamawiajgcy informuje, ze wymaga dostarczenia aparatu spetniajacego wszystkie
wymagania stawiane w Szczegétowym Opisie Przedmiotu Zaméwienia stanowigcym zat.
nr 1 do SIWZ.

2) Zamawiajacy informuje, ze dokonat zmiany Szczegétowego Opisu Przedmiotu Zamo-
wienia stanowigcego zat. nr 1 do SIWZ.

3) Zamawiajacy nie wyraza zgody.
4) Zamawiajacy nie wyraza zgody.

5) Zamawiajacy informuje, ze dokonat zmiany Szczegétowego Opisu Przedmiotu Zamo-
wienia stanowigcego zal. nr 1 do SIWZ.

6) Zamawiajacy informuje, Ze dokonal zmiany Szczegétowego Opisu Przedmiotu Zamo-
wienia stanowigcego zat. nr 1 do SIWZ.

7) Zamawiajgcy informuje, ze dokonat zmiany Szczegétowego Opisu Przedmiotu Zamo-
wienia stanowigcego zat. nr 1 do SIWZ.

8) Zamawiajacy informuje, ze dokonat zmiany Szczegétowego Opisu Przedmiotu Zamo-
wienia stanowigcego zat. nr 1 do SIWZ.

9) Zamawiajacy nie wyraza zgody.

10) Zamawiajacy nie wyraza zgody.
11) Zamawiajacy nie wyraza zgody.
12) Zamawiajacy nie wyraza zgody.
13) Zamawiajgcy nie wyraza zgody.
14) Zamawiajacy nie wyraza zgody.

15) Zamawiajacy dopuszcza. Dodatkowo Zamawiajacy informuje, Ze dokonat zmiany
Szczegbtowego Opisu Przedmiotu Zaméwienia stanowigcego zat. nr 1 do SIWZ.

16) Zamawiajacy nie wymaga, ale dopuszcza.

17) Zamawiajacy informuje, ze dokonat zmiany Szczegétowego Opisu Przedmiotu Za-
moéwienia stanowigcego zat. nr 1 do SIWZ.

18) Zamawiajgcy nie wymaga, ale dopuszcza.

19) Zamawiajgcy informuje, ze dokonat zmiany Szczegoétowego Opisu Przedmiotu Za-
mdwienia stanowigcego zat. nr 1 do SIWZ,

20) Zamawiajgcy nie wyraza zgody.

21) Zamawiajacy informuje, ze dokonat zmiany Szczegétowego Opisu Przedmiotu Za-
moéwienia stanowigcego zal. nr 1 do SIWZ,

22) Zamawiajacy dopuszcza.
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23) Zamawiajacy dopuszcza.

24) Zamawiajgcy nie wyraza zgody.
25) Zamawiajacy nie wyraza zgody.
26) Zamawiajacy nie wyraza zgody.
27) Zamawiajacy nie wyraza zgody.
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