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Zapytanie Wykonawcy i odpowiedZ Zamawiajgcego
w postepowaniu na dostawe sprzetu medycznego dla Oddziatu Rehabilitacji, znak TP/12/2021

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzonego w trybie pod-
stawowym bez negocjacji na dostawe sprzetu medycznego dla Oddziatu Rehabilitacji, znak
TP/12/2021

Do Zamawiajgcego w dniu 04.10.2021 r. wptynely pytania dotyczace ww. sprawy o tresci naste-
pujacej:

Pytania
1. Dot. Pakietu XIII: Czy Zamawiajacy dopusci:

Rodzaje treningu :

* trening pasywny - delikatny i ostrozny trening pasywny pozwalajacy na wykonanie mobilizacji dla mig$ni i
stawdw. Pozwalajgcy rowniez na ograniczenie spastyki lub jej bezpieczng eliminacje;

* trening aktywny - w zaleznosci od celu treningu istnieje mozliwo$¢ dostosowania poziomu oporu do wta-
snych potrzeb i mozliwosci;

1 i :
* trening delikatny - silnik wspierajacy ruch podczas treningu mobilizujac w ten sposéb najstabsze grupy
mies$niowe,
* trening symetryczny - program treningowy pozwalajgcy na ocene symetrii pracy obu konczyn podczas tre-
ningu.

W przypadku dysfunkcji jednej strony, mozliwo$¢ skorygowania deficytu.

2 | 7" kolorowy wyswietlacz z panelem dotykowym pokrytym folig przeciwodbiciowg

3 | Analiza 10 ostatnich treningéw

4 | Statystyki z treningu do analizy dtugoterminowej

5 | Gotowe protokoly treningowe

6 | Bezpieczne zapiecia stép z pasami rzepowymi

7 | Regulowane pedaty w zakresie promienia ruchu

8 | Analiza 10 ostatnich treningéw

9 | Stabilne, ergonomiczne uchwyty

10 | Automatyczna kontrola spastycznosci

11 | Wbudowane programy do walki ze spastycznosca

12 | Automatyczna zmiana kierunku ruchu

13 | Licznik pracy urzadzenia

14 | Gumowane kétka transportowe

15 | Mozliwo$¢ treningu na wozku
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16 | Parametry widoczne na wy$wietlaczu : dystans, symetria, spalone kalorie, poziom zaangazowania mieéni,

17 | Minimalna odlegto$¢ miedzy stabilizatorami stép : 12cm

18 | Maksymalna odlegto$¢ miedzy stabilizatorami stép: 25cm

19 | Masa urzadzenia: 52 kg

20 | Wymiary urzadzenia : 120x66x67,5cm

21 | Zakres regulacji : tryb bierny 1-60rpm/ tryb czynny 1-90rpm

22 | Uchwyt na butelke

2. Dot. Pakietu XXIV: Czy Zamawiajacy dopusci:

1. Urzadzenie do diagnostyki i terapii koficzyny gornej - 1 szt

1 | Urzadzenie do diagnostyki i terapii koriczyny gornej, fabrycznie nowe — rok produkeji 2021

2 | System podparcia ramienia z matg inercjg

3 | Biofeedback z ¢wiczeniami funkcjonalnymi w przestrzeni 1D, 2D i 3D

4 | Narzedzia do oceny postepu terapii oraz dokumentacji rehabilitacji pacjenta

5 | Czujnik chwytu

Oprogramowanie:
* baza danych pacjentow,
« indywidualne dopasowywanie parametrow terapii dla kazdego pacjenta

* rézne poziomy ¢wiczen

6
» gry i zadania motywujace pacjenta
» regulowana przestrzen robocza
* narzedzia do oceny terapii
e przejrzyste raportowanie.
5 3 czujniki mocowane na elastycznych paskach lub na paskach tasémy dwustronnej (obie opcje dostarczane w zesta-

wie)

8 | Waga czujnika: 18 g, wymiary czujnika: 42 x 32 x 16 mm

9 | Czujnik wykrywajacy kompensacje ruchu tutowia

10 | Zasilanie akumulatorowe

11 | Pomiar 6 stopni swobody ruchu

12 | Intuicyjne oprogramowanie w jezyku polskim
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Funkcja A-ROM do pomiaru granic fizycznych zakresu ruchu reki pacjenta; pacjent definiuje ten zakres ruchu przy
réznych stopniach swobody (jeden po drugim) i w réznych ptaszczyznach.

13
Ocena A ROM definiuje réwniez obszar treningowy dla ¢wiczeri w trybie 1D.
1% Funkcja A-MOVE do pomiaru zakresu ruchu reki pacjenta w trybie 3D. Ocena definiuje cata osobista przestrzen
roboczg wymagang do éwiczeri w trybach 2D i 3D.
15 | Funkcja A-GOAL do pomiaru funkcji motorycznych pacjenta
16 | Mozliwos¢ zaprogramowania catego planu terapii
17 | Mozliwos¢ dostosowania obszaru treningu w przestrzeni
Mozliwos¢ wyboru rodzaju terapii ze wzgledu na cel terapii:
1.  Funkcja chwytu
18 2. Koordynacja ruchu
3. Trening poznawczy
4, Zwiekszanie zakresu ruchu (1D, 2D/3D)
Mozliwos¢ wyboru ¢wiczen ze wzgledu na aktywne stawy:
1. Zgiecie/wyprost barku
2. Odwodzenie/przywodzenie barku
3.  Obrot barku wewnetrzny/zewnetrzny
19
4. Zgiecie/wyprost tokcia
5. Pronacja/supinacja przedramienia
6. Zgiecie/wyprost nadgarstka
7. Funkcja dtoni
20 | Motliwosc¢ ustawienia czasu oraz poziomu trudnosci poszczegdlnych ¢wiczen
21 | 15 zaawansowanych graficznie gier angazujacych pacjenta
22 Mo.i.liwos'c' wygenerowania raportu na podstawie wynikow oceny, wynikoéw poszczegdlnych ¢wiczer lub wynikéw
sesji
23 | Motzliwos¢ generowania raportow do plikéw .pdf lub .xlsx
2. System odcigienia — 1 szt.

1 | Urzadzenie fabrycznie nowe — rok produkcji 2021

2 | Ultralekki i mocowany do blatu stotu

3 | Mozliwosc odcigzenia lewe] i prawej koriczyny gornej,

4 | Przeznaczony dla pacjentow neurologicznych w celu usprawnienia funkcji motorycznych
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5 | Mechaniczny, sprezynowy system odcigzenia z regulowanym poziomem kompensacji ciezaru korficzyny

6 | Maksymalne odcigzenie koriczyny do ok. 4 kg

7 | Waga systemu ok. 3 kg.

8 | Maksymalna waga ramienia pacjenta max. 4800 gramow (+/-5%)

3. Stacja bazowa -1 szt.

1 | Stacja bazowa, fabrycznie nowa — rok produkcji 2021

2 | Wyprofilowane krzesto z regulacjg wysokosci

3 | Laptop o parametrach minimalnych: 8G RAM SSD, 4-rdzeniowy procesor, matowy ekran LED o przekgtnej 15,6”,
whudowane glosniki stereo, Intel Core i5, wejscie HDMI umozliwiajgce prace na wigkszym ekranie

4 | Stolik medyczny pod laptopa umozliwiajacy fatwe przemieszczanie systemu

Jednocze$nie zwracamy uwage, Ze zgodnie z ustawg Zamawiajacy nie moze w przetargu publi-
kowa¢ nazw wtasnych konkretnego producenta. ,PAKIET XXIV Zestaw Pablo, Edro oraz stano-
wisko Tyrostation” jednoznacznie wskazuje na rozwiazania firmy Technomex. Takie praktyki sa
niedopuszczalne i stanowia podstawe rozpoczecia postepowania przed KIO przez innych produ-
centow. Jednoczesnie konstruujac w taki sposob opis zamodwienia Zamawiajacy naraza sie na
otrzymanie razgco wysokiej oferty.

3. Dot. Pakietu XXIII: Czy Zamawiajgcy dopusci:

1. Platforma stabilometryczna z oprogramowaniem — 1 szt.

1 Platforma stabilometryczna, fabrycznie nowa —rok produkcji 2021

Urzadzenie pozwalajgca na ocene i trening rownowagi i stabilno$ci w warunkach stabilnego podtoza dla pacjentéw

2 ze schorzeniami o podtozu neurologicznym i ortopedycznym
Dostepne testy:
e [imit of Stability
e test CTSIB (kliniczny test struktur sensorycznych i réwnowagi)
3

e pomiar CoP
e  pomiar dystrybucji obcigzenia

e  Sledzenie drogi dowolnego ruchu i balansu dynamicznie i statycznie.

4 Zaawansowany biofeedback

Mozliwos¢ wykonywania ¢wiczen za pomoca interaktywnych programéw terapeutycznych o modyfikowalnym
poziomie trudnosci

Biofeedback w czasie rzeczywistym pozwalajacy pacjentom na wykonywanie éwiczen, w ktérych poczynili postepy,
jednoczeénie zwigkszajgc poziom ich trudnosci

7 Mozliwos¢ prowadzenie treningu atletycznego, fizjoterapii oraz badan naukowych

8 Mozliwos¢ pracy w trybie ciggtym
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9 Platforma zasilana przez USB

10 | Maksymalna dopuszczalna waga pacjenta: 150 kg

11 | Pakiet gier (tryb ptyty sitowe] lub tryb odchylenia)
Roine protokoty zawierajace zbiory jednego lub kilku zestawow opisujgcych wyswietlanie, zatrzymanie, czas po-

12 | miedzy kolejnymi zestawami ¢wiczen oraz inne parametry testow. Kazdy protokdt moze zawierac az do 25 zesta-
wWOw.

13 | Mozliwos¢ drukowania raportdw lub eksportu do pliku

14 | Komputer o parametrach dostosowanych do wymagan sprzetowych platformy

2. Platforma balansowa z oprogramowaniem — 1 szt.

1k Platforma do treningu poznawczego i balansu, fabrycznie nowa — rok produkcji 2021

2 Interaktywne ¢wiczenie mozna wykonywac zaréwno z uzyciem kamery internetowej 2D jak i kamery 3D

3 Zawiera nastepujace grupy ¢wiczen: oddechowe i mimiczne, na koriczyny gérne i tutéw , procesy poznawcze, ma-
nualne, terapia lustrzana
Zawiera automatycznag kalibracje - modut ustawiania uzytkownikéw we wtasciwym miejscu przed éwiczeniem,

4 automatyczne dopasowanie do wzrostu uzytkownikéw oraz do oséb ¢wiczacych w pozycji stojacej i siedzacej,
korekcje postawy

5 Zawiera mozliwo$é ¢wiczenia w pozycji stojgce] i siedzacej

6 W kazdym interaktywnym éwiczeniu osoba éwiczaca widzi na monitorze swoje rzeczywiste odbicie lustrzane

4 Zawiera mozliwo§¢ zapisywania dowolnej liczby uzytkownikdw i prezentacji rezultatéw z ich sesji ¢wiczeniowych na
wykresach
Zawiera mozliwos¢ tworzenia i zapisywania dedykowanych sesji ¢wiczen dla kazdego uzytkownika osobno. Zapla-

8 nowana sesja ma zdefiniowane ¢wiczenia, parametry - poziom trudnosci, czas ¢wiczenia, wymagany zakres ruchéw
(mozliwos¢ ustawiania réznych zakresow ruchu dla lewej i prawej strony).

9 Zawiera mozliwo$¢ dostosowania parametrow ¢wiczen do mozliwosci uzytkownika

10 | Zawiera wbudowane w program instrukcje multimedialne oraz tekstowe do wszystkich ¢wiczen

11 | Zawiera wbhudowane w program filmy instruktazowe z osobga wyjasniajaca przebieg kazdego ¢wiczenia

12 | Licencja na oprogramowanie jest bezterminowa

- Zawiera komputer o minimalnych parametrach: procesor min. Intel i3, pamie¢ RAM min. 4 GB, Windows 10, min.
1xUSB 3.0, karta graficzna min. 1 GB

14 | Zawiera monitor dla pacjenta, FullHD: 40 cali

15 | Stojak zajmujacy nie wiecej niz 1m2

16 | Moduf ¢wiczen na kontrole rownowagi oraz ramienia odcigzajgcego koriczyny gérne

17 | Zawiera dedykowany zestaw ¢wiczen kontroli rdwnowagi
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18 | Zawiera dedykowany zestaw éwiczeri faczacy kontrolg réwnowagi z pracg koriczyn gérnych

19 | Zawiera mozliwos¢ wizualizacji COP ($Srodek nacisku stdp na podtoie)

20 | Zawiera mozliwos¢ wyboru poziomu trudnosci, czasu ¢wiczenia oraz wyboru kierunku wymaganych wychylen

21 | Zawiera motiliwo$¢ monitoringu dwdch parametréw: COP ($rodek nacisku stép na podtoze) oraz pola elipsy obrazu-
jacego zakres wychwian podczas stania swobodnego. Parametry sg widoczne w raportach dla kazdego pacjenta

22 | Zawiera skfadang barierke asekuracyjng, asekurujaca uzytkownika z 4 stron

23 | Intuicyjny, czytelny interfejs w jezyku polskim

Odpowiedz udzielona przez Zamawiajqcego w dniu 05.10.2021 r.:

W nawigzaniu do Paistwa pisma z dn. 04.10.2021 r. Szpital Specjalistyczny Ducha Swie-
tego, dziatajac w oparciu o art. 284 ust. 2 Pzp ponizej udziela wyjasnien na zadane pytania:

1) Zamawiajacy nie dopuszcza.

2) Zamawiajgcy nie dopuszcza. Dodatkowo informuje, ze nazwa Pablo, Edro oraz Tyrosta-
tion widnieje tylko i wytacznie w nazwie czesci postepowania, a nie w opisie przedmiotu
zamdwienia.

3) Zamawiajgcy dopuszcza pod warunkiem spetniania pozostatych wymagan okreslonych
w Pakiecie XXIII w poz. 3 i 4 w Szczegdlowym Opisie Przedmiotu Zamoéwienia stanowia-
cym zat. nr 23 do SWZ.




