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Zapytanie Wykonawcy i odpowiedZ Zamawiajacego

w postepowaniu na dostawe sprzetu medycznego dla Oddziatu Rehabilitacji, znak TP/12 /2021

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzonego w trybie pod-
stawowym bez negocjacji na dostawe sprzetu medycznego dla Oddziatu Rehabilitacji, znak

TP/12/2021

Do Zamawiajacego w dniu 04.10.2021 r. wptyneto pytanie dotyczace ww. sprawy o tresci naste-
pujace;j:

Pytanie
Dot. Pakietu XXVIII: Czy Zamawiajacy dopuéci wysokiej klasy aparat EKG o parametrach za-
wartych w ponizszej tabeli?:

1. Aparat EKG 12-kanatowy z analizg i interpretacjg danych z badan.
2. Tryby pracy:
1) automatyczny,
2) reczny.
3 Wykonywanie pomiardw HR, PR, QRS, QT, QTc oraz pomiardw osi P, R, T.
4, CMR >100dbB
5. Pomiar HR: 30-300 bpm
6. Automatyczna interpretacja wynikéw badan z podaniem kryterium rozpoznania.
7. Algorytm interpretacji 12-kanatowego zapisu EKG, uwzgledniajgcy wiek i pte osoby badanej —
dorostych i dzieci.
8. Kolorowy, wysokiej rozdzielczosci, ekran LCD, 4,3”, rozdzielczo$é: 480x272
9, Klawiatura membranowa alfanumeryczna wraz z klawiszami funkcyjnnymi
10. | Wyswietlanie na ekranie LCD:
1) aktualnego czasu;
2) czestosci rytmu;
3) czutosci, predkosci zapisu i rodzaju filtru.
4) Kontaktu elektrod
11. | Pamie¢ wewnetrzna do przechowywania minimum 100 zapisdw EKG, wykonanych w trybie
automatycznym
12. | Interfejs USB, umozliwiajacy zapis EKG na nosniku PenDrive.
13. | Pasmo przenoszenia: 0,05 + 300 Hz.
14. | Kontrola kontaktu kazde] elektrody ze skdrg pacjenta.
1 \ Wyswietlanie na ekranie LCD ostrzezen o braku kontaktu elektrody ze skorg pacjenta.
15. | Wyswietlanie na ekranie LCD komunikatu informujacego o ostrym zawale serca pacjenta.
16. | Drukarka termiczna 8 pkt/mm, wbudowana w aparat, papier 100 x 150 mm, sktadanka
17. | Predkosc zapisu: 5, 10, 25150 mm/s.
18. | Jednoczesna rejestracja sygnatu EKG z 3-ech, 6-ciu i 12-tu odprowadzen.
19. | Formaty wydruku: 6x2, 3x4, 3x4 +1, 3x4 + 3
20. | Wydruki w trybie recznym: 3, 6, kanatéw z konfigurowana grupa kanatow.
21. | Wydruk daty i godziny badania.
22. | Czuto$é: 5,101 20 mm/mV.
23. | Filtr zaktocen pochodzacych od elekiroenergetycznej sieci zasilajacej.
24. | Cyfrowe filtry zaktdcen miesniowych(25/40/150 Hz) i ptywania linii izoelektrycznej.
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25. | Obwody wejsciowe aparatu zabezpieczone przed impulsami defibrylatora.

26. | Wykrywanie impulséw stymulatora.

1 | Czestotliwosé prébkowania dla detekcji impulséw stymulatora: 32 000 prébek /s / kanat.

27. | Czestotliwosé cyfrowego préobkowania EKG dla analizy i zapisu: 1000 prébek / s / kanat.

28. | Rozdzielczosé przetwarzania: 24 bitow.

29. | Komunikacja 2x USB

30. | Mozliwosé rozbudowy o oprogramowanie do analizy, archiwizacji badan EKG zainstalowanego na
serwerze uzytkownika lub na dysku wirtualnym

31. | Format danych SCP-PDF

32. | Pamieé na 1000 badan

33. | Mozliwos¢ rozbudowy o modut Wi-Fi, LAN

34. | Mozliwoséé rozbudowy exportu danych w formatach DICOM, HL7

35. | Mozliwosé rozbudowy o czytnik kodéw kreskowych i kart magnetycznych

36. | Komunikacja uzytkownika z aparatem w jezyku polskim.

37. | Zasilanie aparatu z elektroenergetycznej sieci 230 V AC 50 Hz i z wewnetrznego bezobstugowego
akumulatora.

1 | Mozliwos¢ wykonania minimum 500 badar w trybie automatycznym przy zasilaniu aparatu z
wewnetrznego akumulatora.

38. | Aparat przenosny, zainstalowany na wdzku z koszem na akcesoria

39. | Masa aparatu z akumulatorem, bez kabla pacjenta, papieru i wézka: ponizej 1,9 kg.

40. | Wymiary aparatu 285 x 204 x 65 mm

Odpowied? udzielona przez Zamawiajgcego w dniu 05.10.2021 r.:

W nawigzaniu do Panistwa pisma z dn. 04.10.2021 r. Szpital Specjalistyczny Ducha Swie-

tego, dziatajac w oparciu o art. 284 ust. 2 Pzp ponizej udziela wyjasnien na zadane pytanie:
1) Zamawiajacy nie dopuszcza.
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