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Zapytanie Wykonawcy i odpowiedZ Zamawiajacego

w postepowaniu na ,DzierZawa zintegrowanego systemu biochemiczno - immunologicznego wraz

ze stacjqg wody” znak TP/27 /2022

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonego w trybie pod-

stawowym bez negocjacji na . DzierZzawa zintegrowanego systemu biochemiczno - immuno-
logicznego wraz ze stacjg wody” znak TP/27/2022

Do Zamawiajgcego w dniu 22.07.2022r. wplynely pytania dotyczgce ww. sprawy o tresci naste-
pujacej:

1.

Dotyczy Zatgcznika nr 1 - Szczegdtowy opis przedmiotu zamowienia, Parametry Tech-
niczne pkt 14.

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na dostawe odczynnikdéw/wyrobéw producentéw in-
nych niz Oferent, dla ktorych to producent wykonat ocene zgodnoéci na oferowane ana-
lizatory, i ktére zgodnie z instrukcjg uzytkowania sg przeznaczone do stosowania na ofe-
rowanych analizatorach?

Dotyczy Zatacznika nr 1 - Szczegbltowy opis przedmiotu zamdwienia, Parametry Tech-
niczne pkt 3.

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na platforme zintegrowang, w przypadku ktérej pojem-
no$¢ systemu wynosi 165 probowek badanych ?

Dotyczy Zatgcznika nr 1 - Szczegétowy opis przedmiotu zamdwienia, Parametry Tech-
niczne pkt 38.

Czy Zamawiajgcy wyraza zgode, aby odczynniki do badan immunochemicznych po wy-
konaniu badan wyjmowa¢ z analizatora i przechowywaé zamkniete w lodéwce ? Umoz-
liwi to przediuzenie czasu stabilno$ci odezynnikéw do daty waznosci zestawu odczynni-
kowego.

Dotyczy Zatgcznika nr 1 - Szczegdtowy opis przedmiotu zaméwienia, Parametry Tech-
niczne pkt 26.

Czy Zamawiajacy wyraza zgode na mozliwo$¢ kontroli pomiaréw dla 3 lub mniej pozio-
méw surowic kontrolnych ? W przypadku niektérych analitéw dostepne materialy kon-
trolne pozwalajg na kontrole na dwdéch poziomach.

Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku zaoferowania kontroli wieloparametrowej
niezaleznego producenta z wartosciami dedykowanymi na oferowany analizator i od-
czynnik mozna zrezygnowaé z kontroli dedykowanej producenta odczynnika wy-
mienionej i wymaganej w ulotce odczynnikowej. Zgoda na taki material kontrolny
pozwoli na obnizenie kosztdéw oferty i pozwoli na korzystanie z renomowanego mate-
rialu kontrolnego wieloparametrowego, co jest rozwiazaniem wygodniejszym w pracy
Laboratorium i korzystniejszym ze wzgledéw ekonomicznych. Rozwiazanie takie jest
powszechnie stosowane w praktyce laboratoryjnej.



Czy Zamawiajacy posiada na wyposazeniu laboratorium podchloryn czy wymaga
dostarczenia go przez Oferenta ? Roztwor podchlorynu jest uzywany w procesie myecia i
konserwacji analizatora.

Czy Zamawiajacy wymaga dostarczenia soli fizjologicznej do rozcieficzania probek? W
przypadku wymogu dostarczenia roztworu, prosimy Zamawiajacego o wyrazenie zgody
na zaoferowanie soli fizjologicznej Braun'a do rozcieniczenia prébek o stezeniu 0,9%, bez
zapisu o takim zastosowaniu w oficjalnej ulotce producenta.

Czy Zamawiajacy wymaga aby oferent zaoferowat dedykowane rozcienczalniki stuzace
do manualnego rozcienczania probek pacjentéw w przypadku otrzymania wynikow
powyzej zakresu oznaczenia oznaczalno$ci analizatora ?

Czy Zamawiajacy wyraza zgode, aby badanie Immunoglobulina IgE wykonywane byto na
czesci biochemicznej platformy zintegrowanej ?

OdpowiedZ udzielona przez Zamawiajgcego w dniu 26.07.2022 r.:

=

Zamawiajacy wyraza zgode.

Zamawiajacy wyraza zgode.

Zamawiajacy wyraza zgode.

Zamawiajacy wyraza zgode.

Zamawiajgcy wyraza zgode.

Zamawiajacy posiada na wyposazeniu laboratorium podchloryn.
Zamawiajacy nie wymaga.

Zamawiajacy nie wymaga.

Zamawiajgcy wyraza zgode.
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