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Zapytanie Wykonawcy i odpowiedz Zamawiajgcego
w postepowaniu na dostawe sprzetu medycznego, znak TP/41/2022

Dotvczy: postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzonego w trvbie pod-
stawowym bez negocjacji na dostawe _sprzetu medvcznego, znak TP/41/2022

Do Zamawiajgcego w dniu 11.11.2022 r. wplynely pytania dotyczace ww. sprawy o treéci naste-
pujacej:

Pytania

Pytanie 1.
Czy zamawiajacy zgodzi si¢ na dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu wysokiej klasy
Echokardiografu, w nastepujacej konfiguracji glowic:

Glowice wymagane ze wzgledu na profil prowadzenia oddzialu kardiologicznego:
Glowica sektorowa do badan kardiologicznych

41. Zakresie czestotliwosci min. od 2.0 do 4.0 MHz
42, Liczba elementéw akustycznych gtowicy min. 80
43. Kat pola widzenia gtowicy min. 90°

Glowice jako mozliwosé przyszlej rozbudowy:

Glowica convex do badan jamy brzusznej

44. | Szerokopasmowa o zakresie czestotliwoséci min. 2,0 - 5,0
MHz (+/-1 MHz)

45. | Szeroko$é czota gtowicy min. 45 mm przy wytaczonym
obrazowaniu trapezowym

46. | Obrazowanie harmoniczne

47. | Liczba elementéw akustycznych min. 320

Glowica liniowa do badan matych narzadéw

48. | Szerokopasmowa o zakresie czestotliwo$ci min. 4,0 -
12,0 MHz (+/-1 MHz)

49. | Szerokos¢ czota glowicy max. 34 mm

50. | Obrazowanie harmoniczne

51. | Liczba elementoéw akustycznych min. 256

Glowica przezprzelykowa do badan kardiologicznych
52. | Zakres czestotliwo$ci min. od 2,0 do 7,0 MHz (+/-1 MHz)
53. | Liczba elementéw akustycznych, min. 2500

54. | Kat pola widzenia gtowicy min. 90°

Glowica liniowa do badan naczyniowych, matych narza-
déw i miesniowo-szkieletowych
55. | Zakres czestotliwoséci min. od 5,0 do 13,0 MHz (+1 MHz)




56. | Liczba elementéw akustycznych gtowicy min. 500

57. | Szerokos¢ pola widzenia gtowicy min. 50 mm

58. | Mozliwo$¢ zastosowania przystawki biopsyjnej

Glowica mikrosektorowa

59. | Zakres czestotliwosci min. od 3,0 do 8,0 MHz (+1 MHz)

60. | Kat pola widzenia gtowicy min. 90°

61. | Liczba elementdéw glowicy akustycznych min. 80

Odpowiedz udzielona przez Zamawiajqcego w dniu 16.11.2022 r.:

W nawigzaniu do Parfistwa pisma z dn. 11.11.2022 r. Szpital Specjalistyczny Ducha Swie-
tego, dziatajgc w oparciu o art. 284 ust. 2 Pzp ponizej udziela wyjasnien na zadane pytania:
1) Zamawiajqcy dopuszcza.
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