Sandomierz 16.11.2022 r.
Szpital Specjalistyczny
Ducha Swietego
ul. Schinzla 13
27-600 Sandomierz

Zapytanie Wykonawcy i odpowiedz Zamawiajacego
w postepowaniu na dostawe sprzetu medycznego, znak TP/41/2022
Dotyczy: postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego prowadzonego w trybie pod-
stawowym bez negocjacji na dostawe sprzetu medycznego, znak TP/41/2022

Do Zamawiajacego w dniu 14.11.2022 r. wplynely pytania dotyczace ww. sprawy o tresci naste-
pujace;j:

Pakiet 2 - Dostawa aparatu do znieczulenia

1. Pytanie do SWZ VI Przedmiotowe sSrodki dowodowe:

Katalogl / ulotkl producenta sg materiatami reklamowymi tworzonymi dla szerokiego grona odbiorcéw, a nie
konkretnego Zamawiajacego, Wobec powyzszego nie jest mozliwe umieszczenie na nich wszystkich informacji i
parametrow, ktore sg wymagane w danym postepowaniu. Czy w przypadku braku potwierdzenia parametru na
katalogach lub ulotkach producenta, Zamawiajgcy dopudci zatgczenie oswiadczenia autoryzowanego
dystrybutora potwierdzajgce spetnianie opisanego wymagania?

2. Dotyczy wzor umowy § 2 ust. 7

Urzadzenia bedgce przedmiotem oferty czesto posiadajg ograniczenia dostgpu do ich konfiguracji, diagnostyki i
czynnosci serwisowych tam, gdzie nieprawidtowe przeprowadzenie naprawy badZ ingerencia w parametry
konfiguracyjne moze wplynac negatywnie na jakosé diagnostyczng urzadzenia badZ bezpieczenstwo jego pracy.
W zwigzku z tym, czy Zamawiajacy zgodzi sie na modyfikacje zapisow tak, aby uzyskaty brzmienie:

~Urzgdzenia winny by¢ pozbawione koddw serwisowych i innych zabezpieczen, ktére po uplywie okresu gwa-
rangji utrudnialyby dostep do urzgdzenia i jego serwisowanie pracownikom technicznym Zamawiajgcego lub
innemu wykonawcy usfug serwisowych, niz tzw. qutoryzawany serwis producenta {dot. wykonania przeglgdow,
napraw z wymiang czesci, instalacji urzgdzen peryferyinych, akcesoridw, przystawek, itd.) w zakresie niewykra-
czajgcym poza zakres opisany w ogoinie dostepnej instrukcji serwisowej bgdZ instrukcji obsfugi, w zakresie do-
puszczonym przez producenta”.

3. Pytanie do wzoruumowy § 3
Czy Zamawiajacy uzupetni projekt umowy o zapis, ze na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11
marca 2004 r. o podatku od towardw | ustug udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przesytanie
faktur, duplikatow faktur oraz ich korekt, a takie not obcigzeniowych 1 not korygujacych w formacie
pliku elektronicznege PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie ad-
reséw poczty e-mail Wykonawcy?

4, Pytanie do wzoru umowy § 3 pkt. 6
Czy Zamawiajacy wyrazi zgode, aby naleznos¢ wskazana w par. 4 ust. 1 zostata uregulowana w termi-
nie do 45 dni liczac od daty dostarczenia do Zamawiajgcego poprawnie wystawionej faktury VAT?

5. Pytanie do wzoru umowy § 5 pkt. 1
"Majac na wzgledzie fakt, iz rekojmia jest instytucjg niedostosowang do specyfiki urzgdzen medycz-
nych i w zwigzku z tym standardem staje sic ograniczanie lub wytaczanie rekojmi w zamian za udziele-
nie Zamwiajacym gwarancli trwajacej co najmniej tyle, ile okres rekojmi, na lepszych i dogodnigjszych
dla Zamawiajaeych warunkach wykonywania uprawnien z gwarangji, Wykonawca proponuje dodanie
zdania drugiego do § 5 ust. 1 i wskazanie, ze uprawnienie do odstgpienia od umowy w ramach realiza-
cji uprawnien z tytutu rekojmi zostaje wylaczone. Wskazujemy, ze Zamawiajacemu przystugujg szero-
kie uprawnienia gwarancyjne na zasadach okreslonych umowa, gwarantujgce zapewnienie Zamawia-
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jacego nalezyte] opieki serwisowej w przypadku wystgpienia awarii sprzetu, a wrecz zapewnia napra-
we wszelkich usterek i nieprawidtowosci w dziataniu sprzetu na dogodnych dla Zamawiajacego warun-
kach. Mozliwo$é¢ jednoczesnej realizacji uprawnien z tytufu rekojmi wigze sie z ryzykiem mozliwosci
odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego, co — szczegdinie w przypadku charakteru sprzetu beda-
cego przedmiotem umowy — jawi sie jako szczegdlnie niecelowe. W zwigzku z tym, w naszej ocenie,
zasadne jest wylgczenie prawa do odstgpienia na podstawie rekojmi, ktdre stanowi dodatkowe ryzyko
dla Wykonawcy, a rezygnacja z ktdrego dla Zamawiajacego nie bedzie stanowita istotnego zmniejsze-
nia jego praw wynikajgcych z Umowy. Proponujemy wiec dodanie zdania drugiego o nastepujacej tre-
ek

»Strony zgadnie wylgczajg prawo do odstapienia od umowy w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego
dotyczace rekojmi.”"

Pytanie do wzoru umowy § 5 ust. 4 pkt 1)

Czy Zamawiajgcy uzna za reakcje serwisowg zdalng diagnostyke / naprawe wykonang za posrednic-
twem serwisanta z urzadzeniem za posrednictwem sieci komputerowej lub poprzez rozmowe telefo-
niczng?

Czy Zamawiajacy usupetni wzor umowy w w/w paragrafie o zapis: ,w przypadku koniecznosci naprawy
czas reakcji derwizu od momentu powiadomienia do rozpoczecia naprawy wyniesie maksymalnie
48godziny w dni robocze”?

Pytanie do wzoru umowy § 5 ust. 4 pkt 2)

Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na wydtuzenie czasu naprawy do 5 dni roboczych jezeli naprawa bedzie
wymagac sprowadzania czesci zamiennych z terenu RP?

Pytanie do wzoru umowy & 5 ust. 4 pkt 12)

Ze wzgledu na fakt, ze technologia wytwarzania oferowanego sprzetu ulega szybkim zmianom i cykle
produkcyjne podzespotbw sg stosunkowa krdtkie w celu zastgpienia ich nowymi technologicznie od-
powiednikami, zwracamy sie z prosbg o skrdcenle terminu dostepnosci czedci zamiennych do 7 lat.
Pytanie do umowy § 5 pkt 1

Prakiyka w przypadku gwarancji udzielanej na urzadzenia medyczne jest wytaczanie tych wad i awarii
aparatdw, ktére wynikajg z nieprawidtowego uzycia (niezgodnego z instrukcjg lub przeznaczeniem) apa-
ratu przez Zamawiajgcego lub tez spowodowane sg okolicznosciami o charakterze sily wyzszej.

a. Czy wobec takiego katalogu wiaczen z gwarancji, ktdre sg standardem dla aparatury medycz-
nej, bedacej przedmiotem niniejszego postgpowania, Zamawiajacy wyraza zgode na dokona-
nie modyfikacji zapisu w nastepujgcy sposob;

Gwarancja nie sg objete:

b. uszkodzenia i wady dostarczanego sprzetu wynikfe na skutek:

- eksploatacji przez Zamawiajacego niezgodnej z jego przeznaczeniem, niestosowania sig Zamawiajgce-
go do instrukeji obstugi,

- samowolnych napraw, przerdbek lub zmian konstrukcyjnych {dokonywanych przez Zamawiajacego lub
inne nieuprawnione osoby);

- Celowego lub nieumyslnego niewtasciwego uzycia lub zaniedbania,

uszkodzen mechanicznych, chemicznych lub termicznych, jak réwniez powstalych wskutek zaistnienia
sity wyisze], dziatania wtadz wojskowych lub cywilnych, pozaréw, powodzi, zalania, strajkow lub innych
zahurzen w pracy, wojny, buntéw, i innych powodow poza racjonalng kontrolg Wykonawcy

Pytanie do wzoru umowy § 6 ust. 1 pkt 3}i 4)

W naszej ocenie zaproponowane kary umowne s3 razaco wysokie, Na rynku wyrobdw medycznych
przyjeto sie, iz wysokos¢ kary to 0,1-0,2% za dzierh zwioki w wykonaniu zamdwienia/wykonaniu napraw
gwarancyjnych/ oraz 10% w przypadku odstapienia od umowy. W zwiazku z tym, prosimy o obniZenie
kary umownej do przyjetego w branzy poziomu.

Pytanie do wzoru umowy § 6 ust. 2

Prosimy o usunigcie postanowienia uprawniajacego Zamawiajacego do potracania kar umownych z
wynagrodzeniem wykonawcy.

Postanowienie takie narusza zasade réwnowagi stron i proporcjanalnosci.

Pytanie do wzoru umowy § 6 ust. 2

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode, aby taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych nie mogta przekroczyc
10% wartodci wynagrodzenia przystugujacego Wykonawey z tytuiu realizacji przedmiotu zamdwienia?
Pytanie do wzoru umowy

Z uwagi na dynamicznie rozwijajaca sie sytuacje w kraju oraz na Swiecie proponujemy uzupeinienie
umowy o nastepujgce zastrzezenia dotyczace sity wyiszej:
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Zadna zc Stron nic bedzic odpowicdzialna za niewykonanic lub nienalezyte wylkonanic zobowigzarh wy
nikajgcych z Umowy, spowodowanych sitg wyzsza, tj. przez okolicznosci nadzwyczajne, nieprzewidy-
walne, lub tez niemozliwe do unikniecia mimo mozliwosci ich przewidzenia, w szczegdlnosci: kleski 2y-
wiolowe, katastrofy, strajki, zamieszki, embarga, stany zagrozenia epidemicznego, stany epidemii, stany
nadzwyczajne, w tym stany kleski zywictowej, decyzie, zarzadzenia organdw panstwa itp.

Terminy wykonania zobowigzan wynikajgcych z Umowy, w tym czasu reakcji, ulegajg przediuzeniu o
czas trwania sity wyiszej,

W przypadku zaistnienia zdarzenia sity wyzszej, Strona, ktdra na skutek sity wyiszej nie moze nalezycie
wykonad zobowigzan wynikajgcych z Umowy, zawiadomi niezwlocznie drugg Strone o zaistnieniu sity
wyzszej, jednoczesnie okreslajgc jej wpltyw na wykonanie zobowigzan. Po zawiadomieniu, Strony bedg
wspotdziataé w dobrej wierze w celu wywigzania sie ze zobowigzan w stopniu, w jakim jest to prak-
tycznie motzliwe oraz bedzie poszukiwaé wszelkich sensownych alternatywnych $rodkéw dziatania,
mazliwych mimo zaistnienia okolicznosci sity wyzszej.

Pytanie do postepowania - Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

Czy Zamawiajgcy wyraza zgode na zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych w przypadku
koniecznosci powierzenia danych csobowych dla celdw realizacji Umowy na wzorze przedstawionym
przez Wykonawece [ub innym ustalonym przez Strony?

Dotyczy Opisu przedmiotu zamdwienia Pakiet 2 - Dostawa aparatu do znieczulenia
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Pkt 121. Czy Zamawiajgcy potwierdza omytke pisarskg i parametr w punkcie 121 powinien
brzmiec: W komplecie do kazdego monitora: przewéd do podiaczenia 6- elektrod dla doro-
stych i dzieci. Dtugos¢ przewodow taczgcych monitor z pacjentermn przynajmniej 4m?

Pkt 157 Czy Zamawiajgcy potwierdza omytke pisarskg i parametr w punkcie 157 powinien
brzmiec: Mozliwos¢ monitorowania i wyboru nazw réznych cisnier, w tym cisnienia srédcza-
szkowego, wraz z automatycznym doborem skali | ustawien dla poszczegélnych ciénien?
Prosimy o odpowied? jaki rodzaj odciggu gazow poanestetycznych posiada Zamawiajgcy na
stanowisku, na ktdrym ma zosta¢ zamontowany aparat do znieczulenia:

bierny odcigg lub brak instalacji odciggu

czynny odciag o duzym przeptywie instalacji odciggu zgodny z normg PN-EN 15O 7396-2
czynny odcigg o malym przeplywie instalacji odciagu

Prosimy o doprecyzowanie jakiego typu wtykéw gazowych tlenu, podtienku azotu i powietrza:
AGA, DIN Il (Draeger), inny niewymieniony bedzie wymagat Zamawiajacy.

Prosimy o doprecyzowanie jakiego typu wtyku odciggu gazéw poanestetycznych: AGSS AGA ,
AGSS DIN It { Draeger}, inny niewymieniony, bedzie wymagat Zamawiajgcy.

Prosimy o doprecyzowanie jakiego typu wlewu parownika do sevofluranu: QF Abbvie czy STS
Baxter, bedzie wymagat Zamawiajacy.

Prosimy o doprecyzowanie jakiego typu przetwornikow krwawego cisnienia: Edwards, BD,
Abbott, Utah, B.Braun, inne niewymienione, bedzie wymagat Zamawiajacy.

Odpowiedz udzielona przez Zamawiajqcego w dniu 16.11.2022 r.:

W nawiazaniu do Panstwa pisma z dn. 14.11.2022 r. Szpital Specjalistyczny Ducha Swie-

tego, dziatajgc w oparciu o art. 284 ust. 2 Pzp ponizej udziela wyjasnien na zadane pytania:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Zamawiajqgcy dokonatf zmiany tresci SWZ w tym zakresie
Zamawiajqgcy nie dopuszcza.

Zamawiajqgcy nie dopuszcza.

Zamawiajqgcy nie dopuszcza.

Zamawiajqcy nie dopuszcza.

Zamawiajgcy dopuszcza.

Zamawiajgcy nie dopuszcza.



8) Zamawiajgcy nie dopuszcza.
9) Zamawiajqcy nie dopuszcza.
10) Zamawiajqcy nie dopuszcza.
11) Zamawiajqcy nie dopuszcza.
12) Zamawiajgcy nie dopuszcza.
13) Zamawiajgcy nie dopuszcza.
14) Zamawiajqcy nie dopuszcza .
15) Zamawiajqcy nie dopuszcza.
16) Zamawiajgcy dokonuje poprawy omytki pisarskiej poprzez wykreslenie z opisu
parametru cyfry 121.
17) Zamawiajgcy dokonuje poprawy omytki pisarskiej poprzez wykreslenie z opisu
parametru cyfry 157.
18) Zamawiajgcy na stanowisku , na ktéry ma by¢ zamontowany aparat do znieczule-
nia posiada instalacji odciggu.
19) Zamawiajqcy bedzie wymagat wtyki gazowe tlenu, podtlenku azotu i powietrza ty-
pu AGA.
20) Zamawiajqcy nie posiada odciggéw gazéw poanestetycznych.
21) Zamawiajqgcy bedzie wymagat wlewu parownika do sevofluranu typu QF Abbvie.

22) Zamawiajgcy bedzie wymagat przetwornikéw krwawego cisnienia typu ICU Medi-
cal.
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